
Empfehlung zur Handhabung der 
Belüftungsklappe bei Infusionsgeräten

MANUELLE BELÜFTUNG MIT SCHNAPPVERSCHLUSS
Die Belüftungsklappe ist produktionsseitig geschlossen und ist in den folgenden 
Anwendungssituationen geschlossen zu halten:

Anwendungssituation Kollabierbare  
Infusionslösungsbehälter

Starre Infusionslösungs- 
behälter und Glasbehälter

Vorbereitung der Infusion: 
Anstechen des Behälters in 
senkrechter Position und 
Entlüftung der Verbindungs-
leitung

Belüftungsklappe bleibt 
geschlossen

Belüftungsklappe wird erst 
nach dem Einstellen des Flüs-
sigkeitsspiegels geöffnet und 
bis zum Anlegen der Infusion 
geschlossen

Durchführung der Infusion Belüftungsklappe bleibt 
geschlossen

Belüftungsklappe ist offen

Infusionsunterbrechungen: 
· Zuspritzen
·  Umbetten oder Transport

des Patienten
·  Umstecken des Infusions-

gerätes

Belüftungsklappe bleibt 
geschlossen bzw. ist unbedingt 
vor der Unterbrechung zu 
schließen, um die Funktion der 
Belüftung zu gewährleisten

Belüftungsklappe ist unbedingt 
vor der Unterbrechung zu 
schließen, um die Funktion der 
Belüftung zu gewährleisten
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https://www.praxisdienst.de/Injektion+Infusion/Infusion+Transfusion/Infusionsgeraete+und+Zubehoer/Intrafix+SafeSet+Infusionsgeraet.html

