
Anwendungszweck
Die Kochsalzlösung 0.45%ige-Lösung für ID/AST 
ist eine gebrauchsfertige Lösung für Arbeiten 
mit dem Vitek® System.

Die gebrauchsfertigen Röhrchen mit der 3 ml 0.45%igen 
NaCl-Lösung können direkt für die Herstellung der 
entsprechenden Keimdichte je nach verwendeter 
Vitek®-Karte verwendet werden1.

Packungsinhalt
100 Röhrchen mit je 3 ml 0.45%iger NaCl-Lösung

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen
Nur für den professionellen Gebrauch. 
Bei Anzeichen von mikrobieller Kontamination, 
Verfärbung, Rissen oder sonstigen Anzeichen 
von Produktverfall nicht verwenden.

Lagerung und Haltbarkeit
Die Röhrchen mit der 0.45%igen NaCl-Lösung 
werden bei 15°C bis 30°C gelagert. Nicht einfrieren.

Das Produkt nicht über das auf der Packung  
angegebene Haltbarkeitsdatum verwenden.

Qualitätskontrollen 
Qualitätskontrollen werden von jeder  
Charge durchgeführt.

Basiszusammensetzung in %

Natriumchlorid 0.45
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https://www.praxisdienst.de/Laborbedarf/Traeger/Naehrboeden/Ready+to+use+NaCl+Roehrchen.html

