
LevMed AllBrandTM ECG Electrode Belt
Ceinture d'électrodes ECG  AllBrandTM LevMed
Cinturón de Electrodos ECG LevMed AllBrandTM 
Cintura con elettrodi ECG AllBrandTM di LevMed 

EKG-Elektrodengürtel LevMed  AllBrandTM 
LevMed  AllBrandTM ECG-elektroderiem
LevMed AllBrandTM ECG Elektróda Öv

LevMed AllBrandTM EKG Elektrot Kemeri
Ζώνη Ηλεκτροδίων ΗΚΓ LevMed AllBrandTM

LevMed AllBrandTM حزام إلكترود تخطيط القلب 
O Produto: Cinta Elétrodo ECG, da Empresa, LevMed  AllBrandTM

LevMed AllBrandTM EKG elektrodový pás

https://www.praxisdienst.de/Diagnostik/Diagnostik+Zubehoer/EKG+Elektroden/LevMed+AllBrand+EKG+Elektrodengurt.html




mit Griffen (Kat.-Nr. 11005/h)       mit Bänder (Kat.-Nr. 11005/s)
Vorsicht: Lesen Sie die vollständige Liste der Anweisungen, bevor Sie das 
Produkt verwenden.
Vorsicht: Das Bundesrecht der USA beschränkt dieses Gerät auf den 
Verkauf durch einen Arzt oder auf dessen Anordnung.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG: Der EKG-Elektrodengürtel 
LevMed AllbrandTM ist ein wiederverwendbares Zubehör so konzipiert, 
dass es zusammen mit den EKG-Geräten für kurzzeitige 12-Kanal-Ruhe-
EKG-Messungen bei Erwachsenen und in Kinderheilkunde verwendet 
werden kann.

GEBRAUCHSANWEISUNG
EKG-Elektrodengürtel LevMed  AllBrandTM 

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht für einen anderen als den angegebenen 

Verwendungszweck.
• Entfernen Sie das Gerät vor der Defibrillation.
• Der EKG-Gürtel LevMed ist für Ruhe-EKG-Messungen vorgesehen, daher 

vergewissern Sie, dass der Patient entspannt ist und regungslos auf einer 
ebenen Fläche liegt.

• Halten Sie es fern von den Geräten, die starke elektromagnetische Felder 
erzeugen.

GEGENANZEIGEN
• Verwenden Sie den EKG-Gürtel LevMed nicht auf gereizter oder geschädigter Haut.

LEGENDEN DER SYMBOLE

 
Caution, refer to instructions for use 
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WEEE- Waste of electrical and electronic 
equipment 

 

EKG-Elektrodengürtel LevMed  AllBrandTM 

Vorsicht, s.die Gebrauchsanweisung 

Seriennummer

Katalog-Nummer 

Hersteller

Herstellungsdatum 

Unsteril

EEAG - Abfälle aus elektrischen und 
Elektronischen Geräten

Rx Only



mit Griffen (Kat.-Nr. 11005/h)       mit Bänder (Kat.-Nr. 11005/s)

EKG-Elektrodengürtel LevMed  AllBrandTM 

3. REINIGUNG UND DESINFEKTION
Nach jedem Patienten, den LevMed EKG-Gürtel mit einem Desinfektionswischtuch 
abwischen. Nur solche Desinfektionsmittel verwenden, die für Medizinprodukte 
vorgesehen sind.
Vorsicht: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Desinfektionsmittel.

GEWÄHRLEISTUNG
Gewährleistung von LevMed Ltd. gilt für die Silikonkomponenten des EKG-Gürtels für einen Zeitraum 
von 12 Monaten ab dem Kaufdatum oder 15 Monaten ab dem Produktionsdatum, je nachdem, 
welcher Zeitraum kürzer ist. Für die in den EKG-Gürtel eingebauten Kabel, Innenleiter, Elektroden, 
Kunststoffteile und für die anderen Teile gilt eine Garantie von 3 Monaten ab Kaufdatum oder von 
6 Monaten ab
Vorsicht, s.die Gebrauchsanweisung Seriennummer
Herstellungsdatum Unsteril
Produktionsdatum, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. Die Garantie gilt nicht für evtl. 
geliefertes Zubehör.
Diese Garantie umfasst oder deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch unvernünftigen Gebrauch, 
Nichteinhaltung von Benutzer- und Wartungsanweisungen oder Schäden durch nicht autorisierte 
oder nicht qualifizierte Reparaturen verursacht werden.

             Für AllBrand mit Griffen (Kat.-Nr. 11005/h)       Für AllBrand mit Bänder (Kat.-Nr. 11005/s)      

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. GERÄTEBESCHREIBUNG
Der EKG-Gürtel LevMed AllBrandTM ist ein in Silikon vergossenes System von EKG-Elektroden, 
die den präkordialen EKG-Elektroden V1-V6 ähnlich sind. Der Gürtel ist flexibel und kann so 
gedehnt werden, dass es sich allen Körperformen und -größen anpasst, Männern und Frauen 
gleichermaßen; beim Anbringen an den Brustbereich wird er auf die gewünschten Proportionen 
gedehnt, und der Abstand zwischen den Elektroden wird automatisch eingestellt. Der Gürtel 
kann an jedes handelsübliche EKG-Patientenkabel angeschlossen werden.

2. GEBRAUCHSANWEISUNG
Scannen Sie den entsprechenden QR-Code für das Anwendungsverfahren des EKG-
Gürtels AllBrandTM:


