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Zeichng.Nr.: 225-033-1

Bei Einbau beachten:

Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter ,
daher dieses nicht durch Gegenstände zustellen oder Verblenden ,
damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.

Ansicht ohne vorgesetzte Türe gezeichnet

bei vorgesetzter Türe
Scharnierstärke be-
rücksichtigen

Kälteleitung

Lüftungsgitter mit
Bedienungspaneel
in die vorgesetzte
Blende eingesetzt

Ausschnitt für
Lüftungsgitter in
vorgesetzte
Blende
= 491 x 186 mm
Maß A = 15 mm
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Ausschnitt Blende

MED-100; BL-100; LABO-100; LABEX®-105; FROSTER-MED-95; FROSTER-LABEX®-96
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https://www.praxisdienst.de/Einrichtung/Ablegen+und+lagern/Medikamentenkuehlschraenke/KIRSCH+Blutkonserven+Kuehlschrank+BL+100.html



