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1.Wichtige Informationen zur Beachtung vor Inbetriebnahme

Sie haben ein hochwertiges Riester DiagnostikBesteck erworben, welches ent-
sprechend der Richtlinie93/42/EWG fir Medizinprodukte hergestellt wurde und
standigen strengsten Qualitatskontrollen unterliegt. Die hervorragende Qualitat
wird Ihnen zuverlassige Diagnosen garantieren. In dieser Gebrauchsanweisung
werden der Gebrauch der Riester Batteriegriffe der ri-scope® bzw.

ri-derma Instrumentenkdpfe und deren Zubehor beschrieben. Bitte lesen Sie
die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch, und bewahren
Sie sie gut auf.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir, oder der fiir Sie zustandige Vertreter fiir
Riester Produkte, lhnen jederzeit gerne zur Verfligung. Unsere Adresse finden
Sie auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung. Die Adresse unseres Ver-
treters erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen In-
strumente ausschlieBlich fir die Anwendung durch entsprechend ausgebildete
Personen geeignet sind. Bei dem Operationsotoskop im Besteck Vet-1 handelt
es sich um ein Instrument, welches ausschlieBlich fur die Veterinarmedizin
produziert wurde und daher keine CE-Kennzeichnung besitzt

Warnung: A

Bitte beachten Sie ferner, dass die einwandfreie und sichere Funktion unserer
Instrumente nur dann gewahrleistet wird, wenn sowohl die Instrumente als
auch deren Zubehdr ausschlieBlich aus dem Hause Riester verwendet werden.
Die Verwendung von anderem Zubehor kann erhéhte Elektromagnetische
Storaussendungen oder eine geminderte elektromagnetische Storfestigkeit
des Gerates zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise fiihren.

Achtung/Kontraindikationen

- Esbesteht evtl. die Gefahr der Entziindung von Gasen, wenn das Instrument

in Anwesenheit von brennbaren Gemischen oder Gemischen von Pharma-

zeutika.

Die Instrumentenkdpfe und Batteriegriffe diirfen niemals in Flissigkeiten

gelegt werden.

- Beieiner langeren Augenuntersuchung mit dem Ophthalmoskop kann
durch die intensive Lichteinwirkung die Netzhaut beschadigt werden.

- Das Produkt und die Ohrtrichter sind unsteril. Nicht auf verletzten Gewebe
verwenden.

- Verwenden Sie zur Begrenzung der Gefahr von Kreuzkontaminationen neue
oder desinfizierte Ohrtrichter.

- Die Entsorgung gebrauchter Ohrtrichter hat in Ubereinstimmung mit den
aktuellen medizinischen Praktiken bzw. den lokalen Vorschriften beziiglich
der Entsorgung von infektiésem, biologischem medizinischem Abfall zu
erfolgen.

- Verwenden Sie nur Zubehor / Verbrauchsmaterialien aus dem Hause Riester

oder von Riester freigegebenes Zubehor / Verbrauchsmaterialien.

Reinigungshaufigkeit und -ablauf miissen den Vorschriften fir die Reini-

gung von unsterilen Produkten in der jeweiligen Einrichtung entsprechen.

Reinigungs / Desinfektionshinweise der Gebrauchsanweisung miissen

beachtet werden.

Das Produkt darf nur von geschultem Personal verwendet werden.

Sicherheitshinweise:
CE CE Kennzeichnung

Temperaturgrenzen in °C
fir Lagerung und Transport

Temperaturgrenzen in °F
flr Lagerung und Transport

4
Relative Luftfeuchtigkeit

! Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln
T Trocken aufbewahren

@ .Griner Punkt” (Landerspezifisch)

Warnhinweis, dieses Symbol macht auf eine moglicherweise gefahrliche
Situation aufmerksam.

Gerat der Schutzklasse |l

* Typ B Anwendungsteil
Achtung: Gebrauchte elektrische und elektronische Gerate sollten nicht
in den normalen Hausmiill gelangen sondern gemaf nationaler bzw. EU-
Richtlinien separat entsorgt werden

Chargen-Code

[sN] Seriennummer

@ Achtung Bedienungsanleitung beachten



® Nur zum Einmalgebrauch

2. Batteriegriffe und Inbetriebnahme

2.1. Zweckbestimmung/Indikation

Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Riester Batteriegriffe dienen
zur Versorgung der Instrumentenkopfe mit Energie (die Lampen sind in den
entsprechenden Instrumentenkopfen enthalten). Sie dienen ferner als Halter.
Batteriegriffe in Verbindung mit Steckerladegerat fir ri-accu® L.

2.2. Batteriegriffe-Sortiment

Alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Instrumentenképfe passen
auf folgende Batteriegriffe und kénnen somit individuell kombiniert werden. Alle
Instrumentenkopfe passen ferner auf die Griffe des Wandmodells ri-former®

ACHTUNG A

LED Instrumentenkopfe sind erst ab einer bestimmten Seriennummer der Di-
agnosestation ri-former® kompatibel. Angaben tiber die Kompatibilitat Ihrer
Diagnosestation erhalten Sie gerne auf Anfrage.

2.3. Batteriegriff Typ C mit rheotronic® 2,5V

Um diese Batteriegriffe zu betreiben, benétigen Sie 2 handelsiibliche Alkaline
Batterien Typ C Baby (IECNormbezeichnung LR14) oder einen ri-accu® 2,5 V.
Der Griff mit dem ri-accu® von Riester kann nur im Ladegeréat ri-charger®
von Riester geladen werden.

2.4 . Batteriegriff Typ C mit rheotronic® 3,5V (fiir ri-charger® L)
Um diesen Batteriegriff zu betreiben bendtigen Sie:

- 1 Akku von Riester mit 3,5V [Art.Nr. 10691 ri-accu® L).

- 1 Ladegerat ri-charger® L (Art.Nr. 10705, Art.Nr. 10706)

2.5. Batteriegriff Typ C mit rheotronic® 3,5V

Zum Laden in der Steckdose 230 V oder 120 V

Um diesen Steckdosengriff zu betreiben benétigen Sie:

- 1 Akku von Riester mit 3,5V [Art.Nr. 10692 ri-accu® L).

2.6. Batteriegriff Typ C mit rheotronic® 3,5V (fiir Steckerladegerit)
Um diesen Batteriegriff zu betreiben bendtigen Sie:

-1 Akku von Riester mit 3,5V (Art.Nr. 10694 ri-accu® L).

-1 Steckerladegerat (Art.Nr. 10707).

Neu —® ri_ocoe USB

2.6.1 Art.Nr. 10704

Batteriegriff Typ C mit rheotronic® 3,5V und mit ri-accu®USB Ladetechnik

enthalt:

-1 Akku von Riester mit 3,5 V [Art.Nr. 10699 ri-accu®USB)

- 16GriffTypC rheotronic®

- 1 USB Kabel Typ C, sie haben die Maglichkeit den Akku an jedem DIN EN
60950 / DIN E!\P/62368 1 zugelassenen USB Netzgerat/NetzqueLLe ohne Pati-
entenkontakt auf zu laden.[2 MOOP). Optional bietet Riester ein Medizinisch
zugelassenes Netzteil mit der Art.Nr. 10709 an.

Funktion:

Instrumentenkopf mit Batteriegriff Typ C und ri-accu®USB ist wahrend des La-
devorgangs Funktionsbereit.

Es kann daher wahrend des Ladevorgangs eine Untersuchung am Patienten
durchgeflhrt werden.

AcHTUNG! /N

Findet wahrend dem Ladevorgang (Batteriegriff Typ C mit USB Ladetechnik Art.
Nr. 10704) eine Untersuchun% am Patienten statt, darf nur das Medizinische
Netzteil von Rlester Art.Nr. 10709 verwendet werden da dieses ME System nach
Norm IEC 60601-1:2005 (Third Edition) + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 +A1:2012
gepriift wurde und Medizinisch zugelassen ist.

Dieser ri-accu® USB verfiigt tiber eine Ladezustands-Anzeige.
LED leuchtet griin: ~ der A ku ist voll aufgeladen.

LED blinkt griin: Akku wird aufgeladen

LED leuchtet orange: Akku zu schwach, muss geladen werden.

- Spezifikationen:
18650 Li-ion Battery, 3,6 V 2600 mAh 9,62 Wh

Umgebungstemperatur: 0° bis +40°

Relative Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% nicht kondensierend
Transport- und Lagertemperatur: -10° bis +55

Relative Luftfeuchte: 10% bis 95% nicht kondensierend
Luftdruck: 800 hPa - 1100 hPa

Betriebsumgebung:
Der ri-accu®USB wird ausschlieBlich von professionellen Anwendern in Kliniken

und Arztpraxen benutzt

2.7. Batteriegriff Typ AA mit rheotronic® 2,5V
Um diese Batteriegriffe zu betreiben, benétigen Sie 2 handelsiibliche Alkaline
Batterien Typ AA (IECNormbezeichnung LR6)

2.8. Batteriegriff Typ AA mit rheotronic® 3,5 V (fiir ri-charger® L)
Um diesen Batteriegriff zu betreiben bendtigen Sie:

-1 Akku von Riester mit 3,5V (Art.Nr. 10690 ri-accu® L)

- 1 Ladegerat ri-charger® L (Art.Nr. 10705, Art.Nr. 10706)

3. Inbetriebnahme (Einlegen und Entnehmen von Batterien und Akkus)

ACHTUNG! A
Verwenden Sie nur die unter 2.3 bis 2.8 beschriebenen Kombinationen!



3.1. Einlegen der Batterien:

Batteriegriffe (2.3 und 2.7) Typ C und AA mit rheotronic® 2,5 V:

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel am Unterteil des Handgriffes entgegen
dem Uhrzeigersinn ab.

- Legen Sie die handelsiblichen Alkaline Batterien, die Sie fir diesen Bat-
teriegriff bendtigen mit der Plusseite in Richtung Griffoberteil in den Bat-
teriegriff ein.

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel wieder fest auf den Batteriegriff auf.

3.2. Entnehmen der Batterien:

Batteriegriffe (2.3 und 2.7) Typ C und AA mit rheotronic® 2,5 V:

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel am Unterteil des Batteriegriffes entge-
gen dem Uhrzeigersinn ab.

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriegriff heraus, indem Sie die 0Off-
nung des Batteriegriff etwas nach unten halten und gegebenenfalls etwas
schitteln.

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel wieder fest auf den Batteriegriff auf.

ACHTUNG! A
Bei allen bereits ab Werk eingesetzen oder separat mitgelieferten Akkus ist
vor Erstinbetriebnahme die rote Sicherheitsfolie auf der Plusseite zu entfernen!

ACHTUNG! A
Betrifft nur Batteriegriff (2.5) Typ C mit rheotronic® 3,5V zum Laden in der
Steckdose 230 V oder 120 V:
Bei Verwendung des neuen ri-accu® L Art.Nr. 10692 ist darauf zu achten, dass
an der Feder des Batteriegriffdeckels keine Isolation angebracht ist. Bei Ver-
wendung des alten ri-accu® L Art.Nr. 10692 muss eine Isolation an der Feder
angebracht sein (Kurzschlussgefahr!).

oF ®

neuer ri-accu®L alter ri-accu® L

3.3. Einlegen der Akkus:

Batteriegriffe (2.4 und 2.8) Typ C und AA mit rheotronic® 3,5V (fur ri-char-
ger®L).

Batteriegriff (2.6) Typ C mit rheotronic® 3,5V (fur Steckerladegerat).
Batteriegriff (2.5) Typ C mit rheotronic® 3,5V zum Laden in der Steckdose
230V oder 120 V.

ACHTUNG!A

Bitte Sicherheitshinweis beachten!

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel am Unterteil des Handgriffes entgegen
dem Uhrzeigersinn ab.

- Entfernen Sie bei Erstinbetriebnahme die rote Sicherheitsfolie auf der
Plusseite des Akkus.

- Legen Sie den fir lhren Batteriegriff zulassigen Akku [siehe 2.2), mit der
Plusseite in Richtung Griffoberteil in den Batteriegriff ein. Neben dem Plus-
zeichen finden Sie zusatzlich einen Pfeil der Ihnen die Richtung zum einle-
gen in den Batteriegriff weist.

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel wieder fest auf den Batteriegriff auf.

3.4. Entnehmen der Akkus:

Batteriegriffe (2.4 und 2.8) Typ C und AA mit rheotronic® 3,5V (fur ri-char-
ger®L).

Batteriegriff (2.6) Typ C mit rheotronic® 3,5V (fur Steckerladegerat).
Batteriegriff (2.5) Typ C mit rheotronic® 3,5V zum Laden in der Steckdose
230V oder 120 V.

ACHTUNG! A

Bitte Sicherheitshinweis beachten!

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel am Unterteil des Batteriegriffes entge-
gen dem Uhrzeigersinn ab

- Nehmen Sie den Akku aus dem Batteriegriff heraus, indem Sie die Offnung
des Batteriegriff etwas nach unten halten und gegebenenfalls etwas schiit-
teln.

- Drehen Sie den Batteriegriffdeckel wieder fest auf den Batteriegriff auf.

4. Laden der Batteriegriffe mit Akkus:

4.1. Batteriegriffe (2.4 und 2.8) Typ C und AA mit rheotronic® 3,5 V (fiir

ri-charger® L).

- Koénnen nur im Ladegerat ri-charger® L (Art.Nr. 10705, Art.Nr. 10706) von
Riester geladen werden.

- Dem Ladegerét ri-charger® L liegt eine extra Gebrauchsanweisung bei, die
beachtet werden muss

4.2. Batteriegriff (2.6) Typ C mit rheotronic® 3,5V [fiir Steckerladegerat).
- Er kann nur mit dem Steckerladegerat (Art.Nr. 10707) von Riester geladen
werden.

Dazu wird der kleine runde Stecker am Unterteil des Batteriegriffes durch die
Offnung im Batteriegriffdeckel in den Akku (Art.Nr. 10694 ri-accu® L) ein-
gesteckt. Verbinden Sie den Netzstecker des Steckerladegerat jetzt mit dem



Stromnetz. Der Ladezustand des Akku wird lhnen Gber die LED am Steckerla-
degerat mitgeteilt. Rotes Licht bedeutet laden, griines Licht bedeutet das der
Akku voll geladen ist.

4.3. Batteriegriff (2.5) Typ C mit rheotronic® 3,5 V zum Laden in der Steck-

dose 230 V oder 120V

- Drehen Sie das Griffunterteil des Steckdosenhandgriffes entgegen dem
Uhrzeigersinn ab. Die Steckdosenkontakte werden sichtbar. Runde Kontakte
sind fur 230 V Netzbetrieb, flache Kontake sind fir 120 V Netzbetrieb. Ste-
cken Sie das Griffunterteil nun zum Aufladen in die Steckdose.

ACHTUNG! /N
Vor der ersten Inbetriebnahme des Steckdosenhandgriffes sollte dieser in der
Steckdose bis zu max. 24 Stunden lang aufgeladen werden.

ACHTUNG! /N
Der Steckdosengriff darf nicht langer als 24 Stunden aufgeladen werden.

AcHTUNG! /N\
Der Griff darf sich beim Auswechseln des Akkus niemals in der Steckdose be-
finden!

Technische Daten:
Wahlweise 230 V oder 120 V Ausfiihrung

ACHTUNG! /N

¢ Sollten Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen oder auf Reisen mitneh-
men, entfernen Sie bitte die Batterien und Akku ‘s aus dem Griff.

¢ Neue Batterien sollten dann eingelegt werden, wenn die Lichtintensitat des-
Instrumentes schwacher wird.

e Um eine optimale Lichtausbeute zu erhalten, empfehlen wir, beim Batterie-
wechsel (wie in 3.1 und 3.2 beschrieben) immer neue hochwertige Batterien
einzulegen.

¢ Sollte der Verdacht bestehen, dass Flissigkeit oder feuchter Beschlag in den
Griff eingedrungen sein kénnte, darf er auf keinen Fall aufgeladen werden.
Insbesondere bei den Steckdosenhandgriffen kann dies zu einem lebensge-
fahrlichen elektrischen Schlag fihren

e Um die Haltbarkeit des Akku zu verlangern, sollte der Akku erst dann auf-
geladen werden, wenn die Lichtintensitat des Instrumentes schwacher wird.

4.4, Entsorgung:

Bitte beachten Sie, dass Batterien und Akkus speziell entsorgt werden missen.
Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde bzw. bei Ihrem zustandi-
gen Umweltberater/ in.

5. Aufsetzen von Instrumentenkdpfen

Setzen Sie den gewiinschten Instrumentenkopf so auf die Aufnahme am Grif-
foberteil auf, dass die beiden Aussparungen des Unterteils des Instrumen-
tenkopfes auf die beiden hervorstehenden Fithrungsnocken des Batteriegriffes
aufsitzen. Driicken Sie den Instrumentenkopf leicht auf den Batteriegriff und
drehen Sie den Griff in Richtung Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das Abneh-
men des Kopfes erfolgt durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn.

5.1. Ein- und Ausschalten
Batteriegriffe Typ C und AA Schalten Sie das Instrument ein, indem Sie den
Schaltring am Griffoberteil in Richtung Uhrzeigersinn antippen. Um das Inst-
rument auszuschalten driicken Sie den Ring entgegen dem Uhrzeigersinn bis
sich das Gerat ausschaltet.

5.2. rheotronic® zur Regulierung der Lichtintensitat

Anhand der rheotronic® ist es maglich die Lichtintensitat an den Batterieg-
riffen Typ C und AA einzustellen. Je nach dem, wie oft Sie den Schaltring entge-
gen oder in Richtung Uhrzeigersinn antippen, ist die Lichintensitat schwacher
oder starker.

ACHTUNG! /N
Bei jedem Einschalten des Batteriegriffs ist die Lichtintensitat bei 100%. Auto-
matische Sicherheitsabschaltung nach 180 Sekunden.

Erlauterung des Zeichens am Steckdosenhandgriff:

AcHTUNG! /N
Bedienungsanleitung beachten!

6. ri-scope® L Otoskope

6.1. Zweckbestimmung/Indikation

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Riester Otoskop wird zur Be-
leuchtung und Untersuchung des Gehdrganges in Kombination mit den Riester
Ohrtrichtern produziert

6.2. Aufsetzen und Abnehmen von Ohrtrichtern

Zur Bestiickung des Otoskopkopfes kdnnen wahlweise Einmal-Ohtrichter von
Riester (in schwarzer Farbe) oder wiederverwendbare Ohrtrichter von Riester
lin schwarzer Farbe) gewahlt werden. Die Gréfie des Ohrtrichters ist hinten am
Trichter gekennzeichnet



Otoskop L1 und L2

Drehen Sie den Trichter in Richtung Uhrzeigersinn bis ein Widerstand spiirbar
wird. Um den Trichter abnehmen zu konnen, drehen Sie den Trichter gegen den
Uhrzeigersinn ab.

Otoskop L3

Setzen Sie den gewahlten Trichter auf die verchromte Metallfassung des Otos-
kopes bis er spirbar einrastet. Um den Trichter abnehmen zu kénnen, driicken
Sie die blaue Auswerfertaste. Der Trichter wird automatisch abgeworfen.

6.3. Schwenklinse zur Vergrofierung
Die Schwenklinse ist fest mit dem Gerat verbunden und kann um 360° ge-
schwenkt werden.

6.4. Einfiihren von externen Instrumenten ins Ohr.

Wenn Sie externe Instrumente ins Ohr einfiihren méchten (z.B. Pinzette), miis-
sen Sie die Schwenklinse (ca. 3-fache VergréBerung), welche sich am Otoskop-
kopf befindet, um 180° verdrehen. Sie kénnen jetzt die Operationslinse einsetzen

6.5. Pneumatischer Test

Um den pneumatischen Test (= eine Untersuchung des Trommelfells) durch-
fihren zu konnen, bendtigen Sie einen Ball, der im normalen Lieferumfang
nicht enthalten ist, aber zusatzlich bestellt werden kann. Der Schlauch des Bal-
les wird auf den Anschluss gesteckt. Sie kénnen nun die notwendige Luftmenge
vorsichtig in den Ohrenkanal eingeben.

6.6. Technische Daten zur Lampe

Otoskop XL 2,5V 2,5V 750 mA mittl. Lebensdauer 15 h
Otoskop XL 3,5V 3,5V 720 mA mittl. Lebensdauer 15 h
Otoskop LED 2,5V 2,5V 280 mA mittl. Lebensdauer 10.000 h
Otoskop LED 3,5V 2,5V 280 mA mittl. Lebensdauer 10.000 h

7. ri-scope®L Ophthalmoskope

7.1. Zweckbestimmung/Indikation

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Riester Ophthalmoskop wird
zur Untersuchung des Auges und des Augenhintergrundes hergestellt

AcHTuNGt /N

Weil langere intensive Lichteinwirkung die Netzhaut beschadigen kann, sollte
die Verwendung des Gerats fir die Augenuntersuchung nicht unnétig verlan-
gert werden und die Helligkeitseinstellung sollte nicht hoher als benétigt fiir
eine klare Darstellung der Zielstrukturen eingestellt sein

Die Bestrahlungsdosis fiir die photochemische Gefahrdung der Netzhaut ist
das Produkt aus Bestrahlungsstarke und Bestrahlungsdauer. Wenn die Be-
strahlungsstarke auf die Halfte reduziert wird, darf die Bestrahlungszeit dop-
pelte so lang sein, um den maximalen Grenzwert zu erreichen.

Obwohl keine akute optische Strahlungsgefahren fiir direkte oder indirekte
Ophthalmoskope identifiziert worden sind, wird empfohlen, dass die Intensitat
des Lichts das in das Auge des Patienten gerichtet wird, auf das Mindestmass
reduziert wird, das zur Untersuchung / Diagnose erforderlich ist. Saugling /
Kinder, Aphasiker und Menschen mit Augenerkrankungen haben ein héheres
Risiko. Das Risiko kann auch dann erhoht sein, wenn die untersuchte Person
wahrend der letzten 24 Stunden bereits schon einmal mit diesem oder einem
anderen ophthalmologischen Instrument untersucht wurde. Dies trifft insbe-
sondere dann zu, wenn das Auge einer Netzhautfotografie ausgesetzt war.

Das Licht dieses Instruments ist moglicherweise schadlich. Das Risiko einer
Augenschadigung erhoht sich mit der Bestrahlungsdauer. Eine Bestrahlungs-
dauer mit diesem Instrument bei maximaler Intensitat von langer als =5 min.
flhrt zur einer Uberschreitung des Richtwertes fiir Gefahrdungen.

Von diesem Instrument geht keine photobiologische Gefahrdung nach DIN EN
62471 aus, es verflgt trotzdem Gber eine Sicherheitsabschaltung nach 2 / 3
Minuten.

7.2. Linsenrad mit Korrekturlinsen

Die Korrekturlinsen konnen am Linsenrad eingestellt werden. Es stehen fol-
gende Korrekturlinsen zur Auswahl:

Ophthalmoskop L1 und L2

Plus: 1-10, 12, 15, 20, 40.

Minus:  1-10, 15, 20, 25, 30, 35

Ophthalmoskop L3

Plus: 1-45in Einzelschritten

Minus: 1-44 in Einzelschritten

Die Werte konnen im beleuchteten Sichtfeld abgelesen werden. Pluswerte wer-
den durch griin, Minuswerte durch rote Zahlen angezeigt

7.3. Blenden

Uber das Blendenstellrad kénnen folgende Blenden gewahlt werden:
Ophthalmoskop L1

Halbmond, kleine/mittlere/grofie Kreisblende, Fixierstern, Slit.
Ophthalmoskop L2

Halbmond, kleine/mittlere/grofe Kreisblende, Fixierstern und Slit.
Ophthalmoskop L3



Halbmond, kleine/mittlere/grofie Kreisblende, Fixierstern, Slit und Karo

Blende Funktion
Halbkreis: zur Untersuchung bei triiben Linsen
Kleiner Kreis: zur Reflexminderung bei kleinen Pupillen

Mittlerer Kreis:  zur Reflexminderung bei kleinen Pupillen

® 0 o0 (

Grofer Kreis: flr normale Fundusuntersuchungen
Karo: zur topographischen Feststellung von Netzhaut-
veranderungen
I Slit: zur Bestimmung von Niveauunterschieden

Fixierstern: zur Feststellung von zentraler oder exzentrischer Fixation

7.4 Filter

Uber das Filterrad konnen zu jeder Blende folgende Filter zugeschaltet werden:
Ophthalmoskop L1 Rotfreifilter

Ophthalmoskop L2 Rotfreifilter, Blaufilter und Polarisationsfilter.
Ophthalmoskop L3 Rotfreifilter, Blaufilter und Polarisationsfilter.

Filter Funktion
Rotfreifilter: kontrastverstarkend zur Beurteilung feiner Gefaf3-
veranderungen z.B. Netzhautblutungen

Polarisationsfilter: zur genauen Beurteilung der Gewebefarben und zur
Verminderung von Hornhautreflektionen

Blaufilter: zur besseren Erkennung von GefdBanomalien oder
Blutungen, zur Fluoreszenz-Ophthalmologie

Bei L2 + L3 kann jeder Filter zu jeder Blende hinzugeschaltet werden.

7.5. Fokussiervorrichtung (nur bei L3)
Durch Drehen des Fokussierrades kann eine schnelle Feineinstellung des zu
betrachtenden Untersuchungsfeldes auf diverse Enfernungen erreicht werden.

7.6. Vergroferungslupe

Mit dem Ophthalmoskop-Set wird eine Vergroferungslupe mit 5-facher Vergré-
Berung mitgeliefert. Diese kann bei Bedarf zwischen den Instrumentenkopf und
das Untersuchungsfeld gehalten werden. Das Untersuchungsfeld wird entspre-
chend vergrofert.

7.7. Technische Daten zur Lampe

Ophthalmoskop 25VXL 25V 750 mA  mittlere Lebensdauer 15 h
Ophthalmoskop 3,5V XL 3,5V 690 mA  mittlere Lebensdauer 15 h
Ophthalmoskop 3,5V LED 3,5V 29 mA mittlere Lebensdauer 10000 h

8. Retinoskope Slit und Spot

8.1 Zweckbestimmung/Indikation

Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Retinoskope Slit/Spot (auch
Skiaskope genannt] wurden zur Feststellung der Refraktion (Fehlsichtigkeit)
des Auges hergestellt.

8.2. Inbetriebnahme und Funktion

Setzen Sie den gewiinschten Instrumentenkopf so auf die Aufnahme am Grif-
foberteil auf, dass die beiden Aussparungen des Unterteils des Instrumen-
tenkopfes auf die beiden hervorstehenden Fiihrungsnocken des Batteriegriffes
aufsitzen. Driicken Sie den Instrumentenkopf leicht auf den Batteriegriff und
drehen Sie den Griff in Richtung Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das
Abnehmen des Kopfes erfolgt durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Mit
der Randelschraube konnen Sie nun die Rotation des Strichbildes und Fokus-
sierung des Strich- bzw. Punktbildes vornehmen

8.3. Rotation
Das Strichbild kann mit dem Bedienelement um 360° gedreht werden. Der je-
weilige Winkel lasst sich direkt an der Skala am Retinoskop ablesen.

8.4. Fixationskarte
Fur die dynamische Skiaskopie werden die Fixationskarten auf der Objektseite
des Retinoskopes in die Halterung eingehangt und fixiert.

8.5. Technische Daten zur Lampe

Strich- (Slit-) Retinoskop HL 2,5V 2,5V 440 mA mittl. Lebensdauer 15h
Strich- (Slit-) Retinoskop XL 3,5V 3,5V 690 mA mittl. Lebensdauer 50h
Punkt- (Spot-) Retinoskop HL 2,5V 2,5V 450 mA mittl. Lebensdauer 15h
Punkt- (Spot-) Retinoskop XL 3,5V 3,5V 640 mA mittl. Lebensdauer 40h

9. Dermatoskop

9.1. Zweckbestimmung/Indikation

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Dermatoskop ri-derma wird
zur Friherkennung von pigmentierten Hautveranderungen (malignen Melano-



men) hergestellt

9.2. Inbetriebnahme und Funktion

Setzen Sie den gewiinschten Instrumentenkopf so auf die Aufnahme am Grif-
foberteil auf, dass die beiden Aussparungen des Unterteils des Instrumen-
tenkopfes auf die beiden hervorstehenden Fiihrungsnocken des Batteriegriffes
aufsitzen. Driicken Sie den Instrumentenkopf leicht auf den Batteriegriff und
drehen Sie den Griff in Richtung Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das Abneh-
men des Kopfes erfolgt durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn.

9.3. Fokussierung
Fokussieren Sie die Lupe durch Drehen des Okularringes.

9.4. Hautaufsatze

Es werden 2 Hautaufsatze mitgeliefert:

1) Mit Skalierung von 0-10 mm zur Messung von pigmentierten Hautverander-
ungen wie malignen Melanomen.

2) Ohne Skalierung.
Beide Hautaufsatze sind einfach abnehm- und austauschbar.

9.5. Technische Daten zur Lampe

ri-derma XL 2,5V 2,5V 750 mA mittl. Lebensdauer 15 h
ri-derma XL 3,5V 3,5V 690 mA mittl. Lebensdauer 15 h
ri-derma LED 2,5V 2,5V 280 mA mittl.Lebensdauer 10.000 h
ri-derma LED 3,5V 3,5V 280 mA mittl.Lebensdauer 10.000 h

10. Lampentrager

10.1. Zweckbestimmung/Indikation

Der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Lampentrager wird zur Be-
leuchtung der Mundhahle und des Rachenraumes hergestellt.

10.2. Inbetriebnahme und Funktion

Setzen Sie den gewiinschten Instrumentenkopf so auf die Aufnahme am Grif-
foberteil auf, dass die beiden Aussparungen des Unterteils des Instrumen-
tenkopfes auf die beiden hervorstehenden Fiihrungsnocken des Batteriegriffes
aufsitzen. Driicken Sie den Instrumentenkopf leicht auf den Batteriegriff und
drehen Sie den Griff in Richtung Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das Abneh-
men des Kopfes erfolgt durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn.

10.3. Technische Daten zur Lampe

Lampentrager XL 2,5V 25V 750 mA  mittl. Lebensdauer 15 h
Lampentrager XL 3,5V 3,5V690 mA  mittl. Lebensdauer 15 h
Lampentrager LED 2,5V 25V 280 mA  mittl.Lebensdauer 10.000 h
Lampentrager LED 3,5V 3,5V 280 mA mittl.Lebensdauer 10.000 h

11. Nasenspekulum

11.1. Zweckbestimmung/Indikation

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Nasenspekulum wird zur Be-
leuchtung und somit zur Untersuchung des Naseninneren hergestellt.

11.2. Inbetriebnahme und Funktion

Setzen Sie den gewiinschten Instrumentenkopf so auf die Aufnahme am Grif-
foberteil auf, dass die beiden Aussparungen des Unterteils des Instrumen-
tenkopfes auf die beiden hervorstehenden Fiihrungsnocken des Batteriegriffes
aufsitzen. Driicken Sie den Instrumentenkopf leicht auf den Batteriegriff und
drehen Sie den Griff in Richtung Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das Abneh-
men des Kopfes erfolgt durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Zwei Be-
dienungsarten sind maéglich:

a) Schnellspreizen

Dricken Sie die Stellschraube am Instrumentenkopf mit dem Daumen nach
unten. Bei dieser Einstellung kann die Position der Schenkels des Spekulums
nicht verandert werden.

b) Individuelles Spreizen

Drehen Sie die Stellschraube in Richtung Uhrzeigersinn bis Sie die gewiinsch-
te Spreizoffnung erreichen. Die Schenkel schlieBen sich wieder wenn Sie die
Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

11.3. Schwenklinse

Am Nasenspekulum befindet sich eine Schwenklinse mit einer ca. 2,5-fachen
VergréBerung, die auf Wunsch einfach herausgezogen bzw. wieder in die daflr
vorgesehene Offnung am Nasenspekulum gesteckt werden kann.

11.4. Technische Daten zur Lampe

Nasenspekulum XL~ 2,5V 2,5V 750 mA mittl. Lebensdauer 15 h
Nasenspekulum XL~ 3,5V 3,5V 720 mA mittl. Lebensdauer 15 h
Nasenspekulum LED 2,5V 2,5V 280 mA mittl.Lebensdauer 10.000 h
Nasenspekulum LED 2,5V 2,5V 280 mA mittl.Lebensdauer 10.000 h

12. Zungenspatelhalter

12.1. Zweckbestimmung/Indikation

Der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Spatelhalter wird zur Unter-
suchung des Mund- und Rachenraumes in Kombination mit handelsiblichen
Holz- und Kunststoffspateln hergestellt.

12.2. Inbetriebnahme und Funktion
Setzen Sie den gewiinschten Instrumentenkopf so auf die Aufnahme am Grif-



foberteil auf, dass die beiden Aussparungen des Unterteils des Instrumen-
tenkopfes auf die beiden hervorstehenden Fiihrungsnocken des Batteriegriffes
aufsitzen. Driicken Sie den Instrumentenkopf leicht auf den Batteriegriff und
drehen Sie den Griff in Richtung Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das
Abnehmen des Kopfes erfolgt durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn.
Fiihren Sie einen handelsiiblichen Holz- oder Kunststoffspatel in die Offnung
unterhalb des Lichtaustrittes bis zum Anschlag ein. Nach der Untersuchung
kann der Spatel leicht entfernt werden, indem man den Auswerfer betatigt.

12.3. Technische Daten zur Lampe

Spatelhalter XL 25V 25V750mA  mittl. Lebensdauer 15 h
Spatelhalter XL 35V 35V720mA  mittl. Lebensdauer 15 h
Spatelhalter LED 2,5V 2,5V 280 mA  mittl. Lebensdauer 10.000 h
Spatelhalter LED 3,5V 3,5V280 mA  mittl. Lebensdauer 10.000 h
13.Kehlkopfspiegel

13.1. Zweckbestimmung/Indikation

Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Kehlkopfspiegel werden zur
Spiegelung bzw. Untersuchung des Mund- und Rachenraumes in Kombination
mit dem Riester Lampentrager hergestellt.

13.2. Inbetriebnahme

Die Kehlkopfspiegel kénnen nur in Kombination mit dem Lampentréger ver-
wendet werden. Eine optimale Beleuchtung ist dadurch gewahrleistet. Nehmen
Sie einen der 2 Kehlkopfspiegel und stecken Sie ihn in der gewiinschten Rich-
tung vorne auf den Lampentrager auf.

14. Operationsotoskop fiir Veterindrmedizin

14.1. Zweckbestimmung/Indikation

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Riester Operationsotoskop
wird ausschlieBlich zur Anwendung an Tieren bzw. fiir die Veterinarmedizin pro-
duziert und besitzt deshalb keine CE-Kennzeichnung. Es kann zur Beleuchtung
und Untersuchung des Gehdrganges sowie fiir kleinere Operationen im Gehor-
gang eingesetzt werden.

14.2. Aufsetzen und Abnehmen von Ohrtrichtern fiir Veterindrmedizin

Setzen Sie den gewtinschten Trichter auf die schwarze Halterung am Operati-
onsotoskop so auf, dass die Aussparung am Trichter in die Flihrung in der Hal-
terung passt. Fixieren Sie den Trichter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

14.3. Schwenklinse zur Vergrofierung
Am Operationsotoskop befindet sich eine kleine um 360° schwenkbare Vergro-
Berungslinse mit einer ca. 2,5-fachen VergroBerung

14.4. Einfiihren von externen Instrumenten ins Ohr
Das Operationsotoskop ist offen gestaltet, so dass externe Instrumente ins tie-
rische Ohr eingefiihrt werden konnen.

14.5. Technische Daten zur Lampe

Operationsotoskop HL 2,5V 2,5V 680 mA mittl. Lebensdauer 20h
Operationsotoskop XL 3,5V 3,5V 700 mA mittl. Lebensdauer 20h
15. Operati kop fiir Humanmedizin

15.1. Zweckbestimmung/Indikation

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Riester Operationsotoskop
wird zur Beleuchtung und Untersuchung des Gehdrganges sowie flr das Ein-
fiihren von externen Instrumenten in den Gehérgang produziert.

15.2 Aufsetzen und Abnehmen von Ohrtrichtern fiir Humanmedizin

Setzen Sie den gewiinschten Trichter auf die schwarze Halterung am Operati-
onsotoskop so auf, dass die Aussparung am Trichter in die Flihrung in der Hal-
terung passt. Fixieren Sie den Trichter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

15.3. Schwenklinse zur Vergrofierung
Am Operationsotoskop befindet sich eine kleine um 360° schwenkbare Vergro-
Berungslinse mit einer ca. 2,5-fachen VergroBerung.

15.4. Einfiihren von externen Instrumenten ins Ohr
Das Operationsotoskop ist so gestaltet, dass externe Instrumente ins Ohr ein-
geflihrt werden kénnen.

15.5. Technische Daten zur Lampe
Operationsotoskop HL 2,5V 2,5V 680 mA mittl. Lebensdauer 20 h
Operationsotoskop XL 3,5V 3,5V 700 mA mittl. Lebensdauer 20 h

16. Auswechseln der Lampe

Otoskop L1

Nehmen Sie die Trichteraufnahme vom Otoskop ab. Drehen Sie die Lampe
entgegen den Uhrzeigersinn heraus. Drehen Sie die neue Lampe in Richtung
Uhrzeigersinn fest und setzen Sie die Trichteraufnahme wieder auf.

16.1. Otoskope L2, L3, ri-derma, Lampentrager, Nasenspekulum und Spa-
telhalter

Drehen Sie den Instrumentenkopf vom Batteriegriff ab. Die Lampe befindet sich
unten im Instrumentenkopf. Ziehen Sie die Lampe mittels Daumen und Zeige-
finger oder eines geeigneten Werkzeuges aus dem Instrumentenkopf. Setzen



Sie die neue Lampe fest ein

16.2. Ophthalmoskope

Nehmen Sie den Instrumentenkopf vom Batteriegriff ab. Die Lampe befindet
sich unten im Instrumentenkopf. Entnehmen Sie die Lampe mittels Daumen
und Zeigefinger oder eines geeigneten Werkzeuges dem Instrumentenkopf.
Setzen Sie die neue Lampe fest ein

ACHTUNG&
Der Stift der Lampe muss in die Fiihrungsnut am Instrumentenkopf eingefiihrt
werden.

16.3. Operationsotoskope Veterindr/Human
Drehen Sie die Lampe aus der Fassung im Operationsotoskop und drehen Sie
eine neue Lampe wieder fest ein.

17. Pflegehinweise

17.1. Allgemeiner Hinweis

Die Reinigung und Desinfektion der Medizinprodukte dient zum Schutz des Pa-
tienten, des Anwenders und Dritter und zum Werterhalt der Medizinprodukte.
Aufgrund des Produktdesigns und der verwendeten Materialien, kann kein de-
finiertes Limit von max. durchfiihrbaren Aufbereitungszyklen festgelegt wer-
den. Die Lebensdauer der Medizinprodukte wird durch deren Funktion und den
schonenden Umgang bestimmt.

Defekte Produkte missen vor Ricksendung zur Reparatur den beschriebenen
Wiederaufbereitungsprozess durchlaufen haben.

17.2. Reinigung und Desinfektion

Die Instrumentenkdpfe und Griffe kénnen auflen mit einem feuchten Tuch ge-
reinigt werden bis optische Sauberkeit erreicht ist.

Wischdesinfektion nach Vorgaben des Herstellers des Desinfektionsmittels. Es
sollten nur Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit unter Bertlicksichtigung der
Nationalen Anforderungen zur Anwendung kommen.

Nach der Desinfektion Abwischen des Instrumentes mit einem feuchten Tuch
um mégliche Desinfektionsmittelreste zu entfernen.

Die Hautaufsatze (ri-derma) kénnen mit Alkohol oder einem geeignetem Des-
infektionsmittel abgerieben werden.

Achtung! A

¢ Legen Sie die Instrumentenkdpfe und Griffe niemals in Flissigkeiten! Ach-
ten Sie darauf, dass keine Flussigkeiten ins Gehauseinnere eindringen!

o Der Artikelist fir maschinelle Aufbereitung und Sterilisation nicht freigege-
ben. Es kommt hierbei zu irreparablen Schaden!

17.3. Sterilisation

a) Wiederverwendbare Ohrtrichter

Die Ohrtrichter konnen bei 134°C und 10 Minuten Haltezeit im Dampfsterili-
sator sterilisiert werden

b) Einmal Ohrtrichter

® Nur zum Einmalgebrauch
Achtung: Bei mehrmaligem Gebrauch kann es zu einer Infektion kommen.

18. Ersatzteile und Zubehor

Eine detaillierte Auflistung finden Sie in unseremProspekt Instrumente flr
H.N.O. Ophthalmologische Instrumente, den Sie sich unter www.Riester.de
https://www.Riester.de/en/productdetails/d/ri-scoper-l-premi-
um-ent-and-ophthalmic-instruments/ri-scoper-l-otoscopes/ herunterladen
konnen.

19. Wartung

Die Instrumente und deren Zubehér bediirfen keiner speziellen Wartung. Sollte
ein Instrument aus irgendwelchen Griinden tberpriift werden missen, schi-
cken Sie es bitte an uns oder an einen autorisierten Riester Fachhandler in
|hrer Nahe, den wir Ihnen auf Anfrage gerne benennen.

20. Hinweise

Umbegungstemperatur: 0° bis +40°

Relative Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% nicht kondensierend
Transport- und Lagertemperatur: -10° bis +55°

Relative Luftfeuchte: 10% bis 95% nicht kondensierend
Luftdruck: 800 hPa - 1100 hPa

21. ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT
BEGLEITDOKUMENTE GEMASS
IEC 60601-1-2, 2014, Ed. 4.0

ACHTUNG!A

Medizinische elektrische Gerate unterliegen hinsichtlich der elektromagneti-
sche Vertraglichkeit (EMV) besonderen Vorsichtsmafinahmen.

Tragbare und mobile Hochfrequenz-Kommunikations-Einrichtungen kénnen
medizinische elektrische Gerate beeinflussen. Das ME-Gerat ist fiir den Betrieb
in einer elektromagnetischen Umgebung der hauslichen Gesundheitsfiihrsorge
und flr professionellen Einrichtungen wie industrielle Bereiche und Kranken-
hduser bestimmt.



Der Anwender des Gerates sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Um-
gebung betrieben wird.

Warnung: A

Das ME-Gerat darf nicht unmittelbar neben oder mit anderen Geréaten gestapelt
angeordnet verwendet werden. Wenn der Betrieb nahe oder mit anderen
Geraten gestapelt erforderlich ist, sollte das ME-Gerat und die anderen ME-Ge-
rate beobachtet werden, um seinen bestimmungsgemaBen Betrieb in dieser
Anordnung zu Uberprifen. Dieses ME-Gerat ist ausschlieflich zum Gebrauch
durch medizinische Fachkréafte

vorgesehen. Dieses Gerat kann Funkstérungen hervorrufen oder kann den Be-
trieb von Geraten in der ndheren Umgebung stéren. Es kann notwendig werden,
geeignete AbhilfemafBnahmen zu treffen, wie z.B. eine neue Ausrichtung, eine
neue Anordnung des ME-Gerates oder die Abschirmung.

Das bewertete ME- Geréat weist kein wesentliches Leistungsmerkmal im Sinne
der EN60601-1 auf, dessen Ausfall bzw. dessen Versagen der Spannungsver-
sorgung zu einem unvertretbarem Risiko fiir den Patienten, den Bediener oder
Dritte fuhren wiirde

Warnung: A

Tragbare HF-Kommunikationsgerate (Funkgerate) einschlieBlich deren Zube-
hor wie zB. Antennenkabel und externe Antennen, sollten nicht in einem gerin-
geren Abstand als 30 cm (12 Inch) zu den vom Hersteller bezeichneten Teilen
und Leitungen der ri-scope L Instrumenten-Kopfe mit Handgriffen verwendet
werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkma-
le des Gerats fiihren.

Leitlinien und drung - i Emission

Die ri-scope L Instrumente sind fiir den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen
lUmgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ri-scope® L sollte sicherstellen, dass es in einer
lsolche Umgebung benutzt wird.

Emissionstest Konformitat Elektromagnetische Umgebung - Anleitung

Das ri-scope® L verwendet HF-Energie
IRF emissions lausschlieRlich zu einer internen Funktion. Daher
ist seine HF-Aussendung sehr gering und es ist

HF-Aussendung nach Gruppe 1 unwahrscheinlich, dass benachbarte

[CISPR 11 lelektronische Gerite gestort werden.

IRF emission Das ri-scope L ist fir den Gebrauch in allen
HF-Aussendung nach Klasse B Einrichtungen einschlieBlich Wohnbereichen und

olchen bestimmt, die unmittelbar an ein
lCISPR 11 s i sind,

las auch Gebaude versorgt, die fiir Wohnzwecke
lgenutzt werden.

IAussendungen von
[Oberschwingungen Unzutreffend

IEC 61000-3-2

lAussendungen von
[Spannungsschwankungen Unzutreffend
[Flicker

IEC 61000-3-3




Leitlinien und

lbenutzt wird.

[Die ri-scope L Instrumente sind fur den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung,
bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ri-scope® L sollte sicherstellen, dass es in einer solche Umgebung

Immunitatstest

IEC 60601 Testlevel

Konformitat

Elektromagnetische Umgebung -

Anleitung

Entladung statischer
Elektrizitt (ESD)

IEC 61000-4-2

Con:£8 kv
142,4,8,15 kV

Con:#8 kV
Air:£2,4,8,15 kv

[FuBboden sollten aus Holz oder
[Beton bestehen oder mit

versehen sein.
Wenn der FuBboden mit
synthetischem Material versehen
ist, muss die relative Luftfeuchte
Imindestens 30% betragen.

chnelle Transiente

Die Qualitit der
Versorgungsspannung sollte der

0,45,90,135,180,225,270|

lund Schwankungen der
Versorgungsspannung
hach

|IEC61000-4-11

und 315 Grad

% UT 1 Periode und
70% UT 25/30 Perioden
Einphasig: bei 0 Grad

felektrische Unzutreffend leiner typischen Geschifts- oder
[stérgroRen/Bursts rankenhausumgebung
5/50 ns, 100 khz , £2 kV entsprechen
IEC 61000-4-4
Die Qualitat der
[stoRspannungen L+ 0,5 kv Spannung Versorgungsspannung sollte der
i einer typischen Geschifts- oder
IEC 61000-4-5 i+ 2 kV Spannung [Krankenhausumgebung
AuBenleiter-Erde entsprechen
IEC 61000-4-11 Die Qualitit der
Versorgungsspannung sollte der
[spannungseinbriiche, ~ [<0% UT 0.5 Periode Unzutreffend einer typischen Geschafts- oder

[Krankenhausumgebung

(50/60 Hz)

[Magnetfeld mit 30A/m 30/m Netzfrequenz-Magnetfelder sollten
auf einem Niveau sein, das fiir einen

Bemessungs-Frquenzen [50/60 Hz 50/60 Hz ypischen Ort in einer typischen

IEC 61000-4-8 kommerziellen
Krankenhausumgebung
charakteristisch ist.

JANMERKUNG UT ist die vor der des Testlevels.




Leitlinien und El -

IDie ri-scope L Instrumente sind fir den Betrieb in einer wie unten i Umgebun,
Ibestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ri-scope® L sollte sicherstellen, dass es in einer solche Umgebung
benutzt wird.

Immunitéitstest | 1EC 60601 Testlevel i ische Umgebung - Anleitung
Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgerate sollten
nicht naher an einem Teil des beriihrungslosen ri-scope L|
3 vrms einschlielich der Kabel verwendet werden, als der
IEC610004-6  [0,5 MHz bis 80MHz lempfohlene Abstand, der sich aus der fir die Frequenz
. 6 V in ISM- des Senders geltenden Gleichung berechnet.
(Geleitete HF
Frequenzbéndern [Empfohlener Trennungsabstand
StorgroRen nach | Unzutreffend
lEC61000.4-6  [Pwischen 0,15 MHz ‘
und 80 MHz d = 1,2 x P 80 MHz bis 800 MHz
[80% AM bei 1 kHz d = 2,3 x P 800 MHz bis 2,7 GHz
0 bei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in
att (W) gemaR dem Senderhersteller und der
lempfohlene Abstand in Metern (m) ist.
[Feldstérken von festen HF-Sendern, die durch eine
Standort ermittelt
urden, sollten in jedem Frequenzbereich geringer sein
als das Ubereinstimmungsniveau.
in der Nahe von Geraten, die mit folgendem Symbol
lgekennzeichnet sind, kénnen Storungen auftreten:
(‘ .’)
Radiated RF 3V/m 10 V/m
IEC 61000-4-3 80 MHz to 2.7 GHz
Proximity fields 380 - 390 MHz 27 V/m
from RF wireless | 27 V/m; PM 50%; 18 Hz |og vi/m
communications 430 - 470 MHz
equipment 28V/m; (FM 15 kHz, 1
KHz sine)
PM; 18 Hz]ll o v/m
704 - 787 MHz
9V/m; PM 50%; 217 Hz
800 - 960 MHz 28 V/m
28 V/m; PM 50%; 18 Hz
1700 - 1990 MHz
28 V/m; PM 50%; 217 Hz |8 v/m
2400 - 2570 MHz
28V/m; PM 50%; 217 Hz
5100 - 5800 MHz
9v/m; M 50%; 217 Hz [P V/™

[ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der héhere Frequenzbereich.
IANMERKUNG 2 Diese gelten méglicherweise nicht in allen Situationen. Die
IAusbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

o Feldstirken von festen Sendern, wie z. B. Basisstationen fir Funk- (Mobil- / Schnurlos-) Telefone und
Landmobilfunkgeréte, Amateurfunk, AM- und FM-Rundfunk und Fernsehiibertragung konnen theoretisch nicht
genau werden. Um die ische Umgebung aufgrund von festen HF-Sendern
beurteilen zu knnen, sollte eine elektromagnetische Untersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die
gemessene Feldstirke an dem Ort, an dem das ri-scope L verwendet wird, den oben genannten RF-
Ubereinstimmungsgrad aberschreitet, sollte das ri-scope L beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu
iberpriifen. Wenn eine Leistung wird, knnen i erforderlich
sein, wie zum Beispiel das Neuausrichten oder Verschieben des ri-scope L.

b Uber den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstarken weniger als 3V / m betragen.

Empfohlene Abstinde zwischen
tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeréte und des ri-scope L

IDas ri-scope L st fur den Einsatz in einer elel i Umgebun; in der
IHF-Storstrahlungen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Benutzer des ri-scope L kann
Ihelfen, elektromagnetische Stérungen zu vermeiden, indem ein Mindestabstand zwischen
ltragbaren und mobilen HF - Kommunikationsgeraten (Sendern) und dem ri-scope L gemaR

lder von die e wird.
Trennungsabstand entsprechend der Frequenz des Senders
Bewertete maximale (m)
istung des
Senders 150 KHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.7 GHz
(w)
0.01 0.12 0.12 0.23 0,23
0.38 0.38 0.73 0,73
0.1
12 12 23 23
1
10 3.8 3.8 7.3 73
100 12 12 23 23

[Fr Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die oben nicht aufgefihrt sind, kann der
lempfohlene Abstand d in Metern (m) unter Verwendung der fir die Frequenz des Senders
lgeltenden Gleichung geschatzt werden, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders
in Watt (W) ist. entsprechend dem Senderhersteller.
JANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand fiir den haheren
Frequenzbereich.
JANMERKUNG 2 Diese Richtlinien gelten moglicherweise nicht in allen Situationen. Die

i wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen,
lObjekten und Menschen beeinflusst.




ENGLISH

1. Important information to observe prior to initial use

You have purchased a high quality Riester diagnostic instrument set manu-
factured in compliance with Directive 93/42/EEC for medical devices and sub-
ject to stringent quality control procedures at all stages. The excellent quality
guarantees you reliable diagnoses. The use of the Riester battery handle for
the ri-scope® and ri-derma instrument heads and their accessories is de-
scribed in our Operating Instructions. Please read the Operating Instructions
carefully before initial use and retain them for future reference. Should you have
any questions, we or the representative responsible for Riester products are
available for you at all times. Please find our address on the last page of these
Operating Instructions. We would be pleased to provide you with the address of
our representative on request. Please note that at the instruments described in
these Operating Instructions are exclusively suitable for use by properly trained
persons. The operation otoscope in the Vet-l instrument set is an instrument
exclusively produced for veterinary medicine and therefore bears no CE mark.
Please also note that the faultless and safe function of our instruments can only
be ensured if the instruments as well as their accessories used are exclusively
from Riester.

Warning: A

The use of other accessories may result in increased electromagnetic emissi-
ons or reduced electromagnetic immunity of the device and may lead to incor-
rect operation.

Caution / Contraindications

- There may be the danger of ignition of gases when the instrument is in the
presence of combustible mixtures or mixtures of pharmaceuticals.

- Theinstrument heads and battery handles must never be placed in liquids

- Inthe case of a longer eye examination with the ophthalmoscope, the inten-
sive exposure to light can damage the retina.

- The product and the ear specula are non-sterile. Do not use on injured tis-
sue.

- Use new or sanitized specula to limit the risk of cross-contamination.

- The disposal of used ear specula must occur in accordance with current
medical practices or local requlations regarding the disposal of infectious,
biological medical waste.

- Only use accessories / consumables from Riester or Riester-approved ac-
cessories / consumables.

- Cleaning frequency and sequence must comply with regulations on the clea-
ning of non-sterile products in their respective facility. Cleaning / disinfection
instructions in the operating manual must be observed.

- The product may only be used by trained personnel.

Safety instructions:
C E CE marking

Temperature limits
in °C for storage and transport

Temperature limits
in °F for storage and transport

Relative humidity
! Fragile, handle with care
T Store in a dry place
.Green Dot™ (country-specific)

A Warning, this symbol indicates a potentially dangerous situation.

Device of protection class Il
ﬂ Application part type B

Attention: Used electrical and electronic equipment should not be tre-
ated as normal household waste but should be disposed of separately
in accordance with national or EU directives

Batch code
[sN] Serial number
@ Please observe the operating instructions

® For single use only

2. Battery handles and startup

2.1. Purpose / indication

The Riester battery handles described in this manual are used to power the instrument heads
(the lamps are incorporated into the corresponding instrument heads). They also serve as a
receptacle

Battery handles in conjunction with plug-in charger for ri-accu® L



2.2. Battery handle range

Allinstrument heads described in this manual fit the following battery handles
and can therefore be combined individually. All instrument heads also fit on the
handles of the wall model ri-former®.

ATTENTION! m

LED instrument heads are only compatible with a specific serial number of the
ri-former® diagnostic station. Information about the compatibility of your diag-
nostic station is available on request.

2.3. Battery handle type C with rheotronic® 2.5V

To operate these battery handles, you need 2 standard alkaline batteries type
C Baby (IEC standard LR14) or a ri-accu® 2.5 V. The handle with the ri-accu®
from Riester can only be charged in the Riester ri-charger® charger.

2.4. Battery handle type C with rheotronic® 3.5 V (for ri-charger® L)
To operate this battery handle you will need:

- 1 rechargeable battery from Riester with 3.5V (art. no. 10691 ri-accu® L)
- 1 charger ri-charger® L (art. no. 10705, art. no. 10706)

2.5. Battery handle type C with rheotronic® 3.5

For charging in the wall socket 230 V or 120 V

To operate this socket handle you will need:

- 1 rechargeable battery from Riester with 3.5V (art. no. 10692 ri-accu® L)

2.6. Battery handle type C with rheotronic® 3.5 V (for plug-in charger)
To operate this battery handle you will need:

-1 rechargeable battery from Riester with 3.5V (art. no. 10694 ri-accu® L).
-1 Plug-in charger (art. no. 10707)

New GEl® ri-accu®USB

2.6.1 art. no. 10704

Battery handle type C with rheotronic® 3.5V and with ri-accu®USB char-

ging technology includes:

- 1rechargeable battery from Riester with 3.5V (art. no. 10699 ri-accu®USB])

- 1handle type C Rheotronik

- 1 USB cabel Typ C, charging is possible with any DIN EN 60950 /DIN EN
62368-1 compliant USB source without patient contact (2 MOOP). Riester
offers an optional medically approved power supply under art. no. 10709.

Function:

Instrument head with battery handle type C and ri-accu®USB is ready for use
during charging.

It can therefore be used during a patient examination while it is charging.

ATTENTION! A

Takes place during charging (battery handle type C with USB charging tech-
nology art. no. 10704), if the medical power supply of Riester art. no. 10709 is
used, since this ME system is tested in accordance with standard IEC 60601-1:
2005 (Third Edition) + CORR. 1:2006 + CORR. 2: 2007 + A1: 2012 and is medically
approved.

This ri-accu®USB has a charge status indicator.

LED is green: - Battery is fully charged

LED flashes green: - Battery is being charged.

LED is orange: - Battery is too weak and must be charged.

- Specifications:
18650 Li-ion Battery, 3.6 V 2600 mAh 9.62 Wh

Ambient temperature: 0° to +40°

Relative humidity: 30 % to 70 % non-condensing
Transport and storage temperature: -10 ° to +55 ©

Relative humidity: 10 % to 95 % non-condensing
Air pressure: 800 hPa - 1100 hPa

Operating environment:
The ri-accu®USB is used exclusively by professional users in clinics and me-
dical practices.

2.7. Battery handle type AA with rheotronic® 2.5V
To operate these battery handles, you need 2 standard alkaline batteries type
AA (IEC standard LR¢)

2.8. Battery handle type C with rheotronic® 3.5V (for ri-charger® L)
To operate this battery handle you will need:

- 1 rechargeable battery from Riester with 3.5V (art. no. 10694 ri-accu® L).
- 1 charger ri-charger® L (art. no. 10705, art. no. 10706)

3. Commissioning (inserting and removing batteries and rechargeable bat-
teries)

ATTENTION! m
Use only the combinations described under 2.3 to 2.8!

3.1. Inserting the batteries:
Battery handles (2.3 and 2.7) type C and AA with rheotronic® 2.5 V:



- Unscrew the battery handle cover on the lower part of the handle in a coun-
ter clockwise direction.

- Insert the standard alkaline batteries designated for this battery handle with
the plus side in the direction of the handle top into the battery handle.

- Screw the battery handle cover firmly back onto the battery handle.

3.2. Removing the batteries:

Battery handles (2.3 and 2.7) type C and AA with rheotronic® 2.5 V:

- Unscrew the battery handle cover on the lower part of the battery handle in
a counter clockwise direction.

- Remove the batteries from the battery handle by holding the opening of the
battery handle slightly downwards and shaking it slightly if necessary.

- Screw the battery handle cover firmly back onto the battery handle

ATTENTION! /\
For all factory-installed or separately supplied batteries, the red safety foil on
the plus side must be removed before startup!

ATTENTION! A

Only applies to battery handle (2.5) type C with rheotronic® 3.5 V for charging
in the 230 V or 120 V socket:

When using the new ri-accu® L art. no. 10692, make sure that there is no insu-
lation on the spring of the battery grip cover. When using the old ri-accu® L art.
no. 10692, insulation must be attached to the spring (danger of short circuit!).

OF ®

neuer ri-accu®L alter ri-accu®L

3.3. Inserting the batteries:

Battery handles (2.4 and 2.8) type C and AA with rheotronic®3.5V (for ri-char-
ger® LJ.

Battery handle type C with rheotronic® 3.5V (for plug-in charger)

Battery handle (2.5) type C with rheotronic® 3.5 V for charging in the socket
230 Vor 120 V.

ATTENTION! A

Please observe safety instructions!

- Unscrew the battery handle cover on the lower part of the handle in a coun-
ter clockwise direction

- Remove the red safety foil on the plus side of the battery during initial star-
tup.

- Insert the battery approved for your battery handle (see 2.2 into the battery
handle with the plus side in the direction of the handle top. In addition to the
plus sign you will also find an arrow that shows you the direction of insertion
into the battery handle

- Screw the battery handle cover firmly back onto the battery handle.

3.4. Removing the batteries:

Battery handles (2.4 and 2.8) type C and AA with rheotronic® 3.5V (for ri-char-
ger® LJ.

Battery handle type C with rheotronic® 3.5V (for plug-in charger)

Battery handle (2.5) type C with rheotronic® 3.5 V for charging in the socket
230Vor120V.

ATTENTION! A

Please observe safety instructions!

- Unscrew the battery handle cover on the lower part of the battery handle in
a counter clockwise direction.

- Remove the batteries from the battery handle by holding the opening of the
battery handle slightly downwards and shaking it slightly if necessary.

- Screw the battery handle cover firmly back onto the battery handle.

4. Charging the battery handles with rechargeable batteries:

4.1. Battery handles (2.4 and 2.8) type C and AA with rheotronic® 3.5V (for

ri-charger® L).

- Canonly be used in the charger ri-charger® L (art. no. 10705, art. no. 10706)
from Riester.

- The ri-charger® L charger comes with an additional user manual that must
be observed

4.2. Battery handle type C with rheotronic® 3.5 V (for plug-in charger)
- It can only be used with the plug-in charger (art. no. 10707) from Riester..

For this purpose, the small round plug is inserted into the lower part of the
battery handle through the opening in the battery handle cover in the battery
(art. no. 10694 ri-accu® L.

Now connect the mains plug of the plug-in charger to the power supply. The
charge status of the battery is indicated via the LED on the plug-in charger.
Red light means charging, green light means that the battery is fully charged.



4.3. Battery handle (2.5) type C with rheotronic® 3.5 V for charging in the

230V or 120 V socket.

- Unscrew the bottom part of the socket handle counter clockwise. The socket
contacts will become visible. Round contacts are for 230 V mains operation,
flat contacts are for 120 V mains operation. Now plug the handle base into
the socket for charging

ATTENTION!A
Before using the socket handle for the first time, it should be plugged into the
socket up to a max. of 24 hours.

ATTENTION!A
The socket handle must not be charged for more than 24 hours.

ATTENTION!A
The handle must never be in the socket when replacing the battery!

Technical specifications:
230V or 120 V version options

ATTENTION!A

¢ |f you do not use the device for a long time or take it with you while traveling,
please remove the batteries and rechargeable batteries from the handle.

* New batteries should be inserted when the light intensity of the instrument
becomes weaker.

¢ In order to obtain an optimal light yield, we recommend that you always in-
sert new high-quality batteries when changing the battery (as described in
3.1and3.2).

e |f there is a suspicion that liquid or condensation has penetrated the handle,
it must not be charged under any circumstances

e This can lead to a life-threatening electric shock especially with regard to
the socket handles.

¢ To extend the battery life, the battery should not be charged until the light
intensity of the instrument becomes weaker.

4.4, Waste disposal:

Please note that batteries and rechargeable batteries must be disposed of as
special waste. You can obtain the relevant information from your local authority
or from your local environmental advisor.

5. Fitting instrument heads

Fit the required instrument head on the receptacle on the upper part of the
handle such that the two recesses of the lower part of the instrument head fit
on the two protruding guide studs on the battery handle. Press the instrument
head lightly on to the battery handle and screw the handle clockwise as far as it
goes. The head is removed by screwing counter clockwise.

5.1. Switching Type C and AA battery handles on and off

Activate the instrument by turning the switching ring on the top of the handle
clockwise direction. To switch off the instrument turn the ring anti-clockwise
direction until the device is swithced-off.

5.2. rheotronic?® for adjusting the light intensity

With the rheotronic it is possible to modulate the light intensity for the C and
AA handles. Depending on how often you turn the switching ring clockwise or
anti-clockwise direction, the light intensity is stronger or weaker.

ATTENTION! A
At every switch-on of the battery handle the light intensity is at
100% Automatic safety switch-off after 180 seconds

Explanation of the symbol on the plug-in handle:

ATTENTION!A
Observe the Operating Instructions!

6. ri-scope®L otoscope

6.1. Purpose

The Riester otoscope described in these Operating Instructions is produced for
illumination and examination of the auditory canal in combination with Riester
ear specula.

6.2 Fitting and removing ear specula

Either Riester disposable ear specula (blue colour) or reusable Riester ear
specula (black colour] can be fitted to the otoscope head. The size of the ear
specula is marked at the back of the speculum.

L1 and L2 otoscopes
Screw the speculum clockwise until noticeable resistance is felt. To remove the
speculum, screw the speculum counter clockwise.

L3 otoscope

Fit the chosen speculum on the chrome-plated metal fixture of the otoscope
untilit locks into place. To remove the speculum, press the blue ejection button
The speculum is automatically ejected.



6.3. Swivel lens for magnification
The swivel lens is fixed to the device and can be swivelled 360°.

6.4. Insertion of external instruments into the ear

If you wish to insert external instruments into the ear (e.g. tweezers), you have
to rotate the swivel lens (approx. 3-fold magnification) located on the otoscope
head by 180°. Now you can use the operation lens.

6.5. Pneumatic test

To perform the pneumatic test (= examination of the eardrum), you require a
ball, which is not included in the normal delivery package, but can be ordered
separately. The tube for the ball is attached to the connector. Now you can care-
fully insert the necessary volume of air into the ear canal.

6.6 Technical data of the lamp

Otoscope XL 2.5V 2.5V 750 mA ave. life 15 h
Otoscope XL 3.5V 3.5V 720 mA ave. life 15 h
Otoscope LED 2.5V 2.5V 280 mA ave. life 10.000 h
Otoscope LED 3.5V 3.5V 280 mA ave. life 10.000 h

7. ri-scope®L ophthalmoscopes

7.1. Purpose / indication

The Riester ophthalmoscope described in these Operating Instructions is pro-
duced for the examination of the eye and the eyeground

ATTENTION! A

Because prolonged intense exposure to light can damage the retina, the use of
the eye exam device should not be unnecessarily prolonged, and the brightness
setting should not be set higher than needed for a clear representation of the
target structures

The irradiation dose of the photochemical exposure to the retina is the product
of irradiance and duration of irradiation. If the irradiance is reduced by half, the
irradiation time may be twice as long to reach the maximum limit.

Although no acute optical radiation hazards have been identified for direct or
indirect ophthalmoscopes, it is recommended that the intensity of light directed
into the patient’s eye be reduced to the minimum required for examination /
diagnosis. Infants / children, aphasics and people with eye diseases are at a
higher risk. The risk may be increased if the patient has already been examined
with this or another ophthalmological instrument during the last 24 hours. This
is especially true when the eye has been exposed to retinal photography.

The light of this instrument may be harmful. The risk of eye damage increa-
ses with the duration of irradiation. An irradiation period with this instrument
at maximum intensity of longer than =5 min. exceeds the guideline value for
hazards.

This instrument does not pose a photobiological hazard according to DIN EN
62471 but still features a safety shutdown after 2/ 3 minutes

7.2. Lens wheel with correction lens

The correction lens can be adjusted on the lens wheel. The following correction
lenses are available:

L1 and L2 ophthalmoscopes

Plus: 1-10, 12, 15, 20, 40

Minus: 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.

L3 ophthalmoscope

Plus: 1-45 in single steps

Minus: 1-44 in single steps

The values can be read off in the illuminated field of view. Plus values are dis-
played in green numbers, minus values with red numbers.

7.3. Apertures
The following apertures can be selected with the aperture hand-wheel:
L1 ophthalmoscope
Semi-circle, small/medium/large circular aperture, fixation star, slit
L2 ophthalmoscope
Semi-circle, small/medium/large circular aperture, fixation star and slit.
L3 ophthalmoscope
Semi-circle, small/medium/large circular aperture, fixation star, slit and grid.
Aperture Function

W Semicircle: for examinations with turbid lenses

@ Smallcircle:  to reduce reflections for small pupils

@ Medium circle: to reduce reflections for small pupils

‘ Large circle:  for normal examination results

@ Grid: for topographic determination of retina changes

I Light slit: to determine differences in level

to ascertain central of eccentric fixation




7.4 Filters

Using the filter wheel, the following filters can be switched for each aperture:
L1 ophthalmoscope Red-free filter

L2 ophthalmoscope Red-free filter, blue filter and polarisation filter.

L3 ophthalmoscope Red-free filter, blue filter and polarisation filter.

Filter Function

Red-free filter: contrast enhancing to assess fine vascular changes, e.g.
retinal bleeding

Polarisation filter: ~ for precise assessment of tissue colours and to avoid
retinal reflections

Blue filter: for improved recognition of vascular abnormalities or
bleeding, for fluorescence ophthalmology

For L2 + L3, every filter can be switched to every aperture.

7.5. Focussing device (only with L3)
Fast fine adjustment of the examination area to be observed is achieved from
various distances by turning the focussing wheel

7.6. Magnifying glass

A magnifying glass with 5-fold magnification is supplied with the ophthalmos-
cope set. This can be positioned between the instrument head and the area
under examination, as required. The area under examination is magnified ac-
cordingly.

7.7. Technical data on the lamp

XL 2.5V ophthalmoscope: 750 mA ave. life 15 h

XL 3.5V ophthalmoscope: 690 mA ave. life 15 h
LED 3.5V ophthalmoscope: 280 mA ave. life 10.000 h

8. Slit and spot retinoscopes

8.1 Purpose / indication

The slit/spot retinoscopes (also known as skiascopes) described in these Ope-
rating Instructions are produced to determine the refraction ([ametropias) of the
eye.

8.2. Initial use and function

Position the required instrument head on point of attachment on top section of
handle with both recesses of the instrument head bottom section being congru-
ent with the two projecting guide cams of the battery handle. Press instrument
head lightly on battery handle and rotate handle in clockwise direction to the
stop. Remove head by rotating in counter-clockwise direction. Rotation and fo-
cusing of the slit and/or spot image may now be effected by the knurled screw.

8.3. Rotation
The slit or spot image may be rotated by 360° by the control. Each angle may be
directly read from the scale on the retinoscope.

8.4. Fixation cards
Fixation cards are suspended and fixed on the object side of the retinoscope into
the bracket for the dynamic skiascope.

8.5 Technical data of the lamp

Slit retinoscope HL 2.5V 2.5V 440 mA  mean life span 15h
Slit retinoscope XL 3.5V 3.5V 690 mA  mean life span 50h
Spot retinoscope HL 2.5V 2.5V 450 mA  mean life span 15h
Spot retinoscope XL 3.5V 3.5V 640 mA  mean life span 40h

9. Dermatoscope

9.1. Purpose / indication

The ri-derma dermascope described in these Operating Instructions is pro-
duced for early identification of changes of skin pigmentation [malignant me-
lanomas).

9.2. Commissioning and function

Position the required instrument head on point of attachment on top section of
handle with both recesses of the instrument head bottom section being congru-
ent with the two projecting guide cams of the battery handle. Press instrument
head lightly on battery handle and rotate handle in clockwise direction to the
stop. Remove head by rotating in counter-clockwise direction.

9.3. Focusing
Focus the magnifying glass by rotating the eyepiece ring.

9.4. Skin-friendly contact plates

2 skin-friendly contact plates are included:

1) With a scale of 0-10 mm for the measurement of pigmented lesions such as
malignant melanoma

2) 2) Without scaling.

Both contact plates are easily removable and replaceable.

9.5 Technical data of the lamp

ri-derma XL 25V 25V 750 mA ave. life 15h
ri-derma XL 3.5V 35V 690 mA ave. life 15h
ri-derma LED 2.5V 2.5V 280 mA ave. life 10.000 h
ri-derma LED 3.5V 3.5V 280 mA ave. life 10.000 h



10. Bent-arm illuminator

10.1. Purpose / indication

The bent-arm illuminator described in these Operating Instructions is produced
for illuminating the oral cavity and the pharynx.

10.2. Initial use and function

Position the required instrument head on point of attachment on top section of
handle with both recesses of the instrument head bottom section being congru-
ent with the two projecting guide cams of the battery handle. Press instrument
head lightly on battery handle and rotate handle in clockwise direction to the
stop. Remove head by rotating in counter-clockwise direction.

10.3 Technical data of the lamp

bent-arm illuminator XL 2.5V 2.5V 750 mA  ave. life 15 h
bent-arm illuminator XL 3.5V 3.5V 690 mA  ave. life 15h
bent-arm illuminator LED 2.5V 2.5V 280 mA  ave. life 10.000 h
bent-arm illuminator LED 3.5V 3.5V 280 mA  ave. life 10.000 h

11. Nasal speculum

11.1. Purpose / indication

The nasal speculum described in these Operating Instructions is produced for
illumination and therefore examination of the inside of the nose.

11.2. Initial use and function

Position the required instrument head on point of attachment on top section of
handle with both recesses of the instrument head bottom section being congru-
ent with the two projecting guide cams of the battery handle. Press instrument
head lightly on battery handle and rotate handle in clockwise direction to the
stop. Remove head by rotating in counter-clockwise direction. For two modes
of operation:

a) Fast expansion

Push set screw on instrument head down with your thumb.

This setting does not allow changes in the position of the speculum legs.

b) Individual expansion

Rotate set screw in clockwise direction until the required expansion width is
obtained. Close legs again by turning screw in clockwise direction

11.3. Swivel lens
The nasal speculum is equipped with a swivel lens of approx. 2.5X enlargement
which may be simply pulled out and/or replaced in the opening provided on the
nasal speculum.

11.4 Technical data of the lamp

Nasal speculum XL 2.5V 25V 750 mA  ave. life 15h
Nasal speculum XL 3.5V 35V720mA  ave.life 15h
Nasal speculum LED 2.5V 2.5V 280 mA  ave. life 10.000 h
Nasal speculum LED 3.5V 3.5V 280 mA  ave. life 10.000 h

12. Tongue depressor

12.1. Purpose / indication

The blade holder described in these Operating Instructions is produced for exa-
mination of the oral cavity and pharynx in combination with commercial wooden
and plastic blades.

12.2. Initial use and function

Position the required instrument head on point of attachment on top section of
handle with both recesses of the instrument head bottom section being con-
gruent with the two projecting guide cams of the battery handle. Press inst-
rument head lightly on battery handle and rotate handle in clockwise direction
to the stop. Remove head by rotating in counter-clockwise direction. Insert a
commercial wooden or plastic tongue blade into the aperture below the light
opening up to the stop. The tongue blade is easy to remove after examination
by actuating the ejector.

12.3. Technical data of the lamp

Depressor holder XL 2.5V~ 2.5V 750 mA ave. life 15 h
Depressor holder XL 3.5V 3.5V 720 mA ave. life 15 h
Depressor holder LED 2.5V 2.5V 280 mA ave. life 10.000 h
Depressor holder LED 3.5V 3.5V 280 mA ave. life 10.000 h

13. Laryngeal mirror

13.1. Purpose / indication

The laryngeal mirrors described in these Operating Instructions are produced
for mirroring or examination of the oral cavity and pharynx in combination with
the Riester bent-arm illuminator.

13.2. Initial use

Laryngeal mirrors may only be used in combination with the bent arm illumina-
tor, thus ensuring maximum lighting conditions. Take two laryngeal mirrors and
fix them in the required direction on the bent-arm illuminator.

14. Operation otoscope for veterinary medicine

14.1. Purpose / indication

The Riester operation otoscope described in these Operating Instructions is
produced exclusively for use on animals and for veterinary medicine and there-
fore bears no CE mark. It can be used for illumination and examination of the



auditory canal, as well as for minor operations in the auditory canal

14.2. Attachment and removal of ear specula in veterinary medicine

Position the required speculum on the black bracket of the operating otoscope,
with the recess of the speculum fitting into the guide of the bracket. Attach
speculum by rotating in anti-clockwise direction.

14.3. Swivel lens for enlargement
The operating otoscope comprises a small magnifying lens to be swivelled at an
angle of 360° for a maximum enlargement of approx. 2.5 x.

14.4. Insertion of external instruments into the ear
The operation otoscope is designed to be open so that external instruments can
be inserted into the animal ear.

14.5. Technical data of the lamp
Operating otoscope HL 2.5V 2.5V 680 mA ave. life 20 h
Operating otoscope XL 3.5V 3.5V 700 mA ave. life 20 h

15. Operation otoscope for human medicine

15.1. Purpose / indication

The Riester operation otoscope described in these Operating Instructions is
produced for illumination and examination of the auditory canal and for inserti-
on of external instruments into the auditory canal.

15.2. Placing and removing ear specula for human medicine

Place the desired speculum on the black holder on the surgical scope so that
the notch on the speculum fits into the guide in the holder. Fasten the speculum
by turning it clockwise.

15.3. Swivel magnifying lens for enlarging
There is a small 360 ° swivel magnifying lens on the surgical oscilloscope with
a magnification power of about 2.5 times.

15.4. Insertion of external instruments into the ear
The operating otoscope is designed so that external instruments can be inser-
ted into the ear.

15.5. Technical data of the lamp
Operating otoscope HL 2.5V 2.5V 680 mA ave. life 40 h
Operating otoscope XL 3.5V 3.5V 700 mA ave. life 40 h

16. Replacing the lamp

Otoscope L1

Remove the speculum receptacle from the otoscope. Unscrew the lamp counter
clockwise. Tighten the new lamp clockwise and reattach the speculum recep-
tacle.

16.1. Otoscopes L2, L3, ri-derma, lamp holder, nasal speculum and depres-
sor holder

Remove the instrument head from the battery handle. The lamp is located at
the bottom of the instrument head. Pull the lamp out of the instrument head
using your thumb and forefinger or a suitable tool. Insert the new lamp firmly.

16.2. Ophthalmoscopes

Remove the instrument head from the battery handle. The lamp is located at
the bottom of the instrument head. Remove the lamp from the instrument head
using your thumb and forefinger or a suitable tool. Insert the new lamp firmly.

CAUTION: A
The pin of the lamp must be inserted into the guide groove on the ophthalmos-
cope’s instrument head.

17. Care instructions

17.1. General note

The cleaning and disinfecting of the medical devices serve to protect the patient,
the user and third parties and to maintain the value of the medical devices

Due to the product design and the materials used, there is no defined upper
limit on feasible reprocessing cycles. The service life of medical devices is de-
termined by their function and careful handling.

Defective products must have completed the entire reprocessing procedure be-
fore being returned for repair.

17.2. Cleaning and disinfecting

The instrument heads and handles can be cleaned externally with a damp cloth
until visual cleanliness is achieved.

Wipe with disinfectant according to the instructions of the disinfectant manufac-
turer. Only cleaning agents with proven efficacy should be used under conside-
ration of national requirements

After disinfecting, wipe the instrument with a damp cloth to remove possible
disinfectant residue.

The contact plates (ri-derma) can be rubbed off with alcohol or a suitable di-
sinfectant.



Attention! A

¢ Never place the instrument heads and handles in liquids! Make sure that no
liquids penetrate the housing interior!

e The article is not approved for machine reprocessing and sterilisation. This
can lead to irreparable damage!

17.3. Sterilisation

a) Reusable ear specula

The ear specula can be sterilised at 134° C, with a 10 minute period in the
steam steriliser.

b) Single use ear specula

® For single use only
Attention: Repeated use lead to infection.

18. Spare parts and accessories
A detailed list can be found in our brochure, .Instruments for H.N.O.,” Ophthal-
mologic Instruments, which you can find at www.Riester.de https://www.Ries-
ter.de/en/productdetails/d/ri-scoper-l-premium-ent-and-ophthalmic-inst-
ruments/ri-scoper-l-otoscopes/

19. Maintenance

The instruments and their accessories require no special maintenance. If an
instrument needs to be inspected for any reason, please send it to us or to an
authorised Riester dealer in your area, whom we will gladly name upon request.

20. Instructions

Ambient temperature: 0° to +40°

Relative humidity: 30 % to 70 % non-condensing
Transport and storage temperature: -10°to +55°

Relative humidity: 10 % to 95 % non-condensing
Air pressure: 800 hPa - 1100 hPa

21. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
ACCOMPANYING DOCUMENTS ACCORDING TO
IEC 60601-1-2, 2014, Ed. 4.0

Attention: A

Medical electrical equipment is subject to special precautions regarding elec-
tromagnetic compatibility (EMC).

Portable and mobile radio frequency communication devices can affect medical
electrical equipment. The ME device is for operation in an electromagnetic en-
vironment or home health care and intended for professional facilities such as
industrial areas and hospitals.

The user of the device should ensure that it is operated within such an en-
vironment.

Warning: A

The ME device may not be stacked, arranged or used directly next to or with
other devices. When operation is required to be close to or stacked with other
devices, the ME device and the other ME devices must be observed in order to
ensure proper operation within this arrangement. This ME device is intended
for use by medical professionals only. This device may cause radio interference
or interfere with the operation of nearby devices. It may become necessary to
take appropriate corrective measures, such as redirecting or rearranging the
ME device or shield.

The rated ME device does not exhibit any basic performance features in the
sense of EN60601-1, which would present an unacceptable risk to patients,
operators or third parties should the power supply fail or malfunction

Warning: A

Portable RF communications equipment (radios) including accessories, such as
antenna cables and external antennas, should not be used in closer proximity
than 30 cm (12 inches) to parts and cables of the ri-scope L instrument head
specified by the manufacturer. Failure to comply may result in a reduction in the
device's performance features.

Directives and manufacturer’s declaration - Electromagnetic emissions

The ri-scope L instruments are intended for use in the electromagnetic environ-
ment specified below. The customer or user of the ri-scope® L should ensure
that it is used in such an environment



emission

and

[The ri-scope L instrument is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
lcustomer or the user of the e-scope® should ensure that it is used in such an environment

Emission test Ci nvironment — guidance

[The ri-scope L uses RF energy

RF emissions s 4 lexclusively for an internal function. Therefore

HF- emissions pursuant to roup Ihis RF transmission is very low and it is
unlikely to be adjacent

ICISPR 11 lelectronic devices are disturbed.

IRF emissions [The ri-scope L is intended for use in all

HE- emissions pursuant to Class B Jestablishments, including residential areas and
hose directly connected to a public supply network

ICISPR 11 hat also supplies buildings used for residential

of Not

IEC 61000-3-2

[Emissions of voltage

fluctuations, fiicker Not applicable

IEC 61000-3-3

Guidance and

immunity

[The ri-scope L instrument is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the
luser of the ri-scope L should ensure that it is used in such an environment

IEC 61000-4-2

Immunity testing 1EC 60601 test level Compliance
Electromagnetic environment -
Instructions
[Electrostatic discharge | gon: <6 kv Com B KV [Floors should be wood, concrete or
(ESD) Al 124815 kY A 12.4.8.15 kv _[eramic tile. If floor are covered with

synthetic material, the relative
Ihumidity should be at least 30%

[Fast transient electrical

61000-4-4

[disturbances / bursts IEC

5/50 ns, 100 kHz , £2 kV

INot applicable _[The quality of the supply voltage
should be that of a typical business

Jor hospital environment

[Surge voltage

IEC 61000-4-5

0.5 kV voltage
Phase-to-phase conductor
L 2 KV voltage
Line-to-earth

Nt applicable _[The quality of the supply voltage
hould be that of a typical business

for hospital environment

Voltage dips, short-term
interruptions an

lvoltage acc. to

IEC 61000-4-11

fluctuations in the supply

<0% UT 0.5 period at 0.45, 90, 135,
180, 225, 270 and 315 degrees

0% UT 1 period and 70% UT 25/30
beriods single-phase: at 0 degrees
(50/60 Hz)

INot applicable _[The quality of the supply voltage
should be that of a typical business

lor hospital environment

IEC 61000-4-8

[Magnetic field with [3oAIm [3oAIm [Mains frequency magnetic fields
efficiency-rated hould be at a level characteristic of
[irequencies 50/60 Hz 50160 Hz. la typical location in a typical

lcommercial hospital environment

INOTE UT is the AC source. Mains voltage before the application of the test level




and

- ic immunity

[The ri-scope L instruments are intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or
user of the ri-scope L should ensure that it is used in such an environment.

Immunity testing| IEC 60601 test level | C

[Guided RF
Diturbances acc.

.5

Vrms

MHz bis 80MHz

0
IEC61000-4-6  [5' in ISM frequency
lbands between 0.15
[MHz and 80 MHz
[80% AM at 1 kHz

Not applicabl

[Portable and mobile RF communications equipment
hould not be used closer to any part of the non-contact
e |ri-scope Lincluding the cables, than the recommended
ldistance, which is calculated using the equation
lapplicable to the transmitter frequency.

[Recommended separation distance

d = 1,2 x P 80 MHz bis 800 MHz
d = 2,3 x P 800 MHz bis 2,7 GHz

here P is the maximum output power rating of the
ftransmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended separation
ldistance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined
by an electromagnetic site survey,” should be less than
he level in each frequency range.”

interference may occur in the vicinity of equipment
jmarked with the following symbol:

9 V/m; PM 50%; 217 Hz|

800 - 960 MHz

28 V/im; PM 50%; 18 Hz|

1700 - 1990 MH:

iz
2400 - 2570 MH:

5100 - 5800 MHz
9 V/m; PM 50%; 217 Hz|

28 Vim

iz

28 V/m; PM 50%; 217 [28 Vim

iz

28 VIm; PM 50%; 217 9 Vim
Hz

Radiated RF 3Vim 10 vim
IEC 61000-4-3 | 80 MHz to 2.7 GHz
Proximity fields |~ 380-390 MHz |27 Vim
from RF wireless|27 Vim; PM 50%; 18 Hzl,q
communications [ 430 - 470 MHz m
equipment | 28 V/m; (FM 5 kHz, 1 ‘ ]
kHz sine)
PM; 18 Hz11 o vim
704 - 787 MHz

INGTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

INOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.

should be

o field strengths of fixed transmitters, such. B. Base stations for radio (cellular / cordless) telephones and land
mobile radios, amateur radio, AM and FM broadcasting and television broadcasting can not be predicted
theoretically accurately. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an

If the measured field strength at the location where the ri-

scope Lis used exceeds the above RF compliance level, the ri-scope L should be observed to verify normal
operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be required, such as reorienting or
shifting the ri-scope L

b With a frequency range over 150 kHz to 80 MHz, the field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended distances between portable and mobile RF communications equipment
and the ri-scope L

[The ri-scope L is intended for use in an electromagnetic environment in which RF emissions
lare controlled. The customer or user of the ri-scope L can help to avoid electromagnetic

by observing the minimum distance between portable and mobile RF
lcommunications equipment (transmitters) and the ri-scope L in accordance with the maximum
loutput power of the communication equipment.

[For transmitters with a maximum output power not listed above, the recommended distance d
in metres (m) can be estimated using the equation for the transmitter frequency, where P is the|
maximum output power of the transmitter in watts (W). according to the transmitter
manufacturer.

INOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance applies to the higher frequency
range.

INOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. The electromagnetic propagation is
laffected by absorption and reflection of structures, objects and people.

Rated maximum Separation distance according to the frequency of the transmitter
output power of the m
transmitter

(W) 150 KHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz | 800 MHz to 2.7 GHz

0.01 0.12 0.12 0.23 0,23

o1 038 0.38 073 073
T 12 12 23 23

o 38 38 73 73

100 12 12 23 23




FRENCH

1. Informations importantes, a lire attentivement avant la mise en service
Vous avez entre les mains un dispositif de diagnostic Riester de grande valeur,
qui a été fabriqué conformément a la directive européenne 93/42/CE « Dispo-
sitifs médicaux » et fait lobjet de contréles de qualité permanents des plus
rigoureux. La qualité incomparable de ce dispositif est le garant de la fiabilité
de vos diagnostics. Lutilisation des manches a piles Riester des tétes d'ins-
trument ri-scope® et ri-derma et de leurs accessoires est décrite dans ce
mode d’emploi. Veuillez s'il vous plait le lire attentivement avant d'utiliser votre
dispositif pour la premiére fois et conservez-le soigneusement. Si vous avez
des questions, nous, ou le représentant des produits Riester compétent pour
votre secteur, nous tenons & votre entiére disposition pour y répondre. Vous
trouverez notre adresse a la derniere page de ce mode d’emploi. Ladresse de
notre représentant vous sera volontiers communiquée sur demande. Veuillez
s'il vous plait noter que tous les instruments décrits dans ce mode d’emploi
ne doivent étre utilisés que par des personnes spécialement formées a cet ef-
fet. Lotoscope chirurgical du set Vet-| est un instrument produit exclusivement
pour la médecine vétérinaire. Il ne porte donc pas le marquage CE. Veuillez
également noter que le bon fonctionnement et la sécurité de nos instruments
ne sont garantis que si vous utilisez exclusivement les instruments et leurs
accessoires de Riester.

Avertissement : A
L'utilisation d'autres accessoires peut augmenter les émissions électromagné-
tiques ou réduire limmunité électromagnétique de l'appareil et peut entrainer
un dysfonctionnement

Precautlons/Contre indications
Il peut exister un risque d'inflammation des gaz lorsque linstrument

- est en présence de mélanges combustibles ou de mélanges de produits
pharmaceutiques.

- Lestétes d'instrument et les manches a piles ne doivent jamais étre placées
dans des liquides.

- Dans le cas d'un examen de la vue plus long avec lophtalmoscope, l'exposi-
tion intensive a la lumiére peut endommager la rétine

- Le produit et les spéculums auriculaires ne sont pas stériles. Ne pas utiliser
sur des tissus blessés.

- Utiliser des spéculums neufs ou désinfectés pour limiter les risques de con-
tamination croisée.

- Les spéculums auriculaires usagés doivent étre éliminés conformément
aux pratiques médicales actuelles ou a la reglementation locale concernant
l'élimination des déchets médicaux infectieux et biologiques.

- Utiliser uniqguement des accessoires / consommables provenant d‘acces-
soires / de consommables approuvés par Riester.

- Lafréquence et la séquence de nettoyage doivent étre conformes a la régle-
mentation sur le nettoyage des produits non stériles dans leurs établisse-
ments respectifs. Les instructions de nettoyage / désinfection du manuel
d'utilisation doivent étre respectées.

- Le produit ne doit étre utilisé que par du personnel qualifié.

Consignes de sécurité :
C€ Marquage CE

/l{ Limites de température
en ° C pour le stockage et le transport

jﬂﬁ Limites de température
en ° F pour le stockage et le transport

' Humidité relative

Fragile, manipulez avec soin

« Point Vert » [spécifique au pays)

Attention, ce symbole indique une situation potentiellement dange-
reuse.

()
‘T Conservez dans un endroit sec
©
A

Dispositif de protection de classe Il

Piéce d‘application de type B

Attention : Les équipements électriques et électroniques usagés ne
doivent pas étre traités comme des ordures ménagéres ordinaires
mais doivent étre éliminés séparément conformément aux directives
nationales ou de I'UE.

Code de lot

[sN] Numéro de série

@ Veuillez respecter les instructions d'utilisation



® A usage unique seulement

2. Manches a piles et mise en route

2.1. Usage / Indication

Les manches a piles Riester décrits dans ce manuel d'utilisation sont utilisés
pour alimenter les tétes d'instrument (les lampes sont intégrées dans les tétes
d'instrument correspondantes). Ils servent également de réceptacle.

Manches a piles associés avec un chargeur enfichable pour ri-accu ® L

2.2. Gamme de produits de manches a piles

Toutes les tétes d'instrument décrites dans ce manuel d'utilisation conviennent
aux manches a piles suivants et peuvent donc étre combinés individuellement
Toutes les tétes d'instrument s'adaptent également aux poignées du modéle
applique ri-former®.

AVERTISSEMENT ! A

Les tétes d'instrument a DEL ne sont compatibles qu'avec un numéro série
spécifique de la station de diagnostic ri-former®. Des informations sur la com-
patibilité de votre station de diagnostic sont disponibles sur demande.

2.3.Manches a piles de type C avec rheotronic® 2,5V

Le fonctionnement de ces manches a piles requiert 2 piles standard alcalines
de type C Baby (norme CEI LR14) ou un ri-accu® 2.5 V. Le manche avec le ri-ac-
cu ® de Riester ne peut étre chargé que dans le chargeur Riester ri-charger®

2.4. Manche a piles de type C avec rheotronic® 3,5V (pour ri-charger® L)
Pour utiliser ce manche a piles, vous aurez besoin de :

- 1 pile rechargeable de Riester de 3,5V (art. N° 10691 ri-accu® L)

- 1chargeur ri-charger® L (art. N° 10705, art. N° 10706)

2.5. Manche a piles de type C avec rheotronic®3,5V

pour charger en branchant a une prise murale de 230 V ou 120 V.
Pour utiliser ce manche a prise, vous aurez besoin de :

- 1 pile rechargeable de Riester de 3,5V (art. N° 10692 ri-accu® L)

2.6. Manche a piles de type C avec rheotronic® 3,5 V (pour chargeur en-
fichable)

Pour utiliser ce manche a piles, vous aurez besoin de :

- 1 pile rechargeable de Riester avec 3,5 V (art. N° 10694 ri-accu® L)

- 1chargeur enfichable (art. N°. 10707)

Nouveau |si® ri-accu®USB

2.6.1. art. N° 10704

Manche a piles de type C avec rheotronic® 3,5 V et technologie de charge

ri-accu®USB comprend :

- 1 pile rechargeable de Riester avec 3,5V (art. N° 10699 ri-accu®USB)

- 1 manche de type C Rheotronik

- 1 cable USB type C, charge possible avec toute source USB conforme a
la norme DIN EN 60950 /DIN EN 62368-1 sans contact avec le patient (2
MOOP). Riester propose une alimentation électrique facultative médicale-
ment homologuée, conformément a lart. N° 10709.

Fonction :

Téte d'instrument avec manche a piles de type C et ri-accu®USB préte a étre
utilisé pendant la charge.

Linstrument en cours de chargement peut donc étre utilisé lors de 'examen
d'un patient.

AVERTISSEMENT ! A

A lieu pendant la charge (manche a piles de type C avec technologie de charge-
ment USB art. N° 10704), si lalimentation électrique médicale de Riester, art.
N° 10709 est utilisée, car ce systeme électromédical est testé conformément
a la norme CEl 60601-1: 2005 (Troisiéme révision) + CORR. 1: 2006 + CORR. 2:
2007 + A1: 2012 et médicalement homologuée.

Ce ri-accu®USB a un indicateur d'état de charge

Le voyant DEL est vert : La batterie est completement chargée.
Le voyant DEL clignote en vert : La batterie est en cours de chargement.
Le voyant DEL est orange : La batterie est trop faible et doit étre chargée

Caractéristiques :
18650 batterie Li-ion, 3,6 V 2 600 mAh 9,62 Wh

Température ambiante : 0°Ca+40°C

Humidité relative : 30 % a 70 % sans condensation
Transport et température de stockage: - 10°Ca+55°C

Humidité relative : 10 % a 95 % (sans condensation)
Pression de lair : 800 hPaa 1100 hPa

Environnement dutilisation :
Le ri-accu®USB est utilisé exclusivement par des utilisateurs professionnels
dans les cliniques et les cabinets médicaux.

2.7. Manche a piles de type AA avec rheotronic® 2,5V
Pour utiliser ces manches a piles, vous avez besoin de 2 piles alcalines standard
de type AA [norme CEl standard LR6)



2.8. Manche a piles de type C avec rheotronic® 3,5 V [pour ri-charger® L)
Pour utiliser ce manche a piles, vous aurez besoin de :

- 1 pile rechargeable de Riester de 3,5V [art. N° 10694 ri-accu® L)

- 1chargeur ri-charger® L (art. N° 10705, art. N° 10706)

3. Mise en service (insertion et retrait des piles et des piles rechargeables)

AVERTISSEMENT ! &
Utiliser uniguement les combinaisons indiquées de 2.3 a 2.8 !

3.1. Insertion des piles :

Manches a piles (2.3 et 2.7) de type C et AA avec rheotronic® 2,5V :

- Dévissez le cache du manche a piles sur sa partie inférieure dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

- Insérez les piles alcalines standard indiquées pour ce manche a piles avec le
coté positif orienté vers le haut a lintérieur du manche a piles.

- Revissez le cache du manche a piles fermement.

3.2. Retrait des piles :

Manches a piles (2.3 et 2.7) de type C et AA avec rheotronic® 2,5V :

- Dévissez le cache du manche a piles sur sa partie inférieure dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

- Retirez les piles situées dans le logement des piles en maintenant l'ouver-
ture légérement orientée vers le bas et en secouant légerement le manche
si nécessaire.

- Revissez le cache du manche a piles fermement.

AVERTISSEMENT ! &
Pour toutes les piles installées lors de la fabrication ou fournies séparément, le
film de sécurité rouge sur le c6té positif doit étre retiré avant la mise en service !

AVERTISSEMENT ! &
S'applique uniqguement au manche a piles (2.5) de type C avec rheotronic® 3,5
V lors du chargement sur une prise de 230 V ou 120V :
Lors de l'utilisation du nouveau ri-accu® L art. N°® 10692, assurez-vous qu'iln’y
a pas d'isolation sur le ressort du cache du logement des piles. Lorsque vous
utilisez l'ancien ri-accu® L art. N° 10692, une isolation doit étre fixée au ressort
(risque de court-circuit I).

OF ®

neuer ri-accu®L alter ri=accu®L

3.3. Insertion des piles :

Manches a piles (2.4 et 2.8] de type C et AA avec rheotronic® 3,5V (pour le
ri-charger® L)

Manche a piles de type C avec rheotronic® 3,5V [pour chargeur enfichable)
Manche a piles (2.5) de type C avec rheotronic® 3,5 V pour charger sur une
prise de 230 Vou 120 V.

AVERTISSEMENT ! &

Veuillez respecter les consignes de sécurité !

- Dévissez le cache du manche a piles sur sa partie inférieure dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

- Retirez le film de sécurité rouge sur le coté positif de la pile lors de la pre-
miere utilisation.

- Insérez la pile adaptée a votre manche a piles [voir 2.2) dans celui-ci, avec
le c6té positif orienté vers le haut. En plus du signe positif, vous trouverez
également une fleche qui indique le sens d'insertion dans le manche a piles.

- Revissez le cache du manche a piles fermement.

3.4. Retrait des piles :

Manches a piles (2.4 et 2.8] de type C et AA avec rheotronic® 3,5V (pour le
ri-charger® L)

Manche a piles de type C avec rheotronic® 3,5 V [pour chargeur enfichable)
Manche a piles (2.5) de type C avec rheotronic® 3,5 V pour charger sur une
prise de 230 Vou 120 V.

AVERTISSEMENT ! &

Veuillez respecter les consignes de sécurité !

- Dévissez le cache du manche a piles sur sa partie inférieure dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

- Retirez les piles situées dans le logement des piles en maintenant louver-
ture légerement orientée vers le bas et en secouant légerement le manche
si nécessaire.

- Revissez le cache du manche a piles fermement

4. Chargement des manches a piles avec des piles rechargeables :

4.1. Manches a piles (2.4 et 2.8) de type C et AA avec rheotronic® 3,5V (pour

le ri-charger® L).

- Ne peut étre utilisé que dans le chargeur ri-charger® L (art. N° 10705, art.
N° 10706) de Riester.

- Le chargeur ri-charger® L est livré avec un manuel d'utilisateur supplé-
mentaire contenant des instructions a respecter.



4.2. Manche a piles de type C avec rheotronic® 3,5 V (pour chargeur en-

fichable)

- Ilne peut étre utilisé qu'avec le chargeur enfichable (art. N® 10707) de Ries-
ter.

Pour ce faire, insérez la petite fiche ronde dans la partie inférieure du manche
a piles a travers Lorifice du cache du manche a piles (art. N° 10694 ri-accu® LJ.
Connectez ensuite la fiche de secteur du chargeur enfichable a la source d'ali-
mentation. L'état de charge de la pile est indiqué grace au voyant DEL du char-
geur enfichable.

Le voyant rouge signifie que la charge est en cours et la lumiére verte signifie
que la batterie est complétement chargée

4.3. Manche a piles (2.5) de type C avec rheotronic® 3,5 V pour charger sur

une prise de 230 Vou 120 V.

- Dévissez la partie inférieure du manche a prise dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Les contacts de la prise deviennent visibles. Les
contacts ronds sont destinés au secteur 230 V, les contacts plats au 120 V.
Maintenant, branchez la base du manche dans la prise pour le chargement.

AVERTISSEMENT ! A
Avant d'utiliser le manche a prise pour la premiere fois, vous devez le brancher
a la prise pendant une durée maximale de 24 heures.

AVERTISSEMENT ! A
Le manche a prise ne doit pas étre chargé pendant plus de 24 heures.

AVERTISSEMENT ! A
Le manche ne doit jamais étre branché a la prise lors du remplacement de
la pile !

Spécifications techniques :
Options de version 230 V ou 120 V

AVERTISSEMENT ! A

¢ Sivous n'utilisez pas l'instrument pendant une durée prolongée ou ne l'em-
portez pas avec vous en voyage, veuillez retirer les piles et les piles rechar-
geables du manche.

¢ De nouvelles piles doivent étre insérées lorsque lintensité lumineuse de
linstrument devient plus faible.

¢ Pour obtenir un rendement lumineux optimal, nous vous recommandons de
toujours insérer de nouvelles piles de haute qualité lors du remplacement
des piles (comme décrit aux points 3.1 et 3.2).

¢ Sivous soupconnez que du liquide ou de la condensation a pénétré dans le
manche, celui-ci ne doit en aucun cas étre chargé.

o Cela peut entrainer un choc électrique mettant la vie en danger, en particu-
lier en ce qui concerne les manches a prise.

e Pour prolonger la durée de vie des piles, ne rechargez pas la pile avant que
lintensité lumineuse de linstrument ne soit plus faible.

4.4. Elimination :

Les piles et les accus doivent étre éliminés comme déchets spéciaux. Pour tou-
te information a ce sujet, veuillez s'il vous plait vous adresser a votre commune
ou au délégué a l'environnement compétent

5. Mise en place des tétes d’instrument

Poser la téte d'instrument souhaitée sur le logement dans la partie supérieure
du manche de maniere que les deux encoches de la partie inférieure de la téte
se trouvent sur les deux ergots de guidage du manche. Appuyer légérement sur
la téte et tourner le manche a fond dans le sens horaire. Pour détacher la téte,
tourner le manche dans le sens antihoraire.

5.1. Mise en marche et arrét

Manches a piles de type C et AA Allumez l'instrument en touchant sur la bague
de réglage en haut du manche en direction sens horaire.Pour arréter linst-
rument poussez la bague en sens antihoraire jusqu'a l'instrument est arrété

5.2. rheotronic® pour le réglage de Uintensité de la lumiére
Grace a la technique rheotronic il est possible de régler lintensité de la lumiére
pour les manches type C et AA. Lintensité de la lumiere dépend combien de fois
vous tournez la bague de réglage en sens horaire ou antihoraire.

AVERTISSEMENT !
A chaque enclenchement du manche lintensité de lumiere est a
100%. Extinction de sécurité automatique apres 180 secondes.

Signification du symbole sur la manche a prise:

AVERTISSEMENT ! A
Se conformer au mode d’emploi !

6. Otoscopes ri-scope®L

6.1. Destination

L'otoscope Riester décrit dans ce mode d’emploi sert a éclairer le conduit audi-
tif et a lexaminer avec les spéculums auriculaires Riester.



6.2. Insertion et éjection des spéculums auriculaires

On peut adapter sur la téte de lotoscope, au choix, des spéculums auriculai-
res jetables de Riester (de couleur bleue] ou des spéculums réutilisables de
Riester ! (de couleur noire). La taille du spéculum auriculaire est indiquée a
larriere du spéculum.

Otoscope L1 et L2
Tourner le spéculum dans le sens horaire jusqu'a ce que vous sentiez une ré-
sistance. Pour éjecter le spéculum, le tourner dans le sens antihoraire.

Otoscope L3

Mettre le spéculum sur la monture métallique chromée de l'otoscope et ap-
puyer jusqu’a vous sentiez qu'il s'encliquéte. Pour éjecter le spéculum, appuyer
sur le bouton bleu. Le spéculum est éjecté automatiquement.

6.3. Lentille grossissante pivotante
La lentille pivotante est fixée sur linstrument et peut étre tournée de 360°.

6.4. Introduction d’instruments externes dans Uoreille

Sivous voulez introduire dans loreille des instruments externes (p. ex. une pin-
cette), vous devez faire pivoter de 180° la lentille grossissante (grossissement
env. x 3] qui se trouve sur la téte de l'otoscope. Ensuite, vous pouvez mettre en
place la lentille chirurgicale.

6.5. Test pneumatique

Pour pouvoir effectuer l'otoscopie pneumatique (= un examen du tympan), vous
avez besoin d'une poire, qui n'est pas comprise dans la livraison standard, mais
que vous pouvez commander a part. Le tuyau de la poire est enfoncé sur le rac-
cord. Vous pouvez maintenant insuffler doucement la quantité d'air nécessaire
dans le canal de loreille

6.6. Données techniques de la lampe

Otoscope XL 2,5V 2,5V 750 mA durée moyenne : 15h
Otoscope XL 3,5V 3,5V 720 mA durée moyenne : 15h
Otoscopea LED 2,5V 2,5V 280 mA durée moyenne : 10 000 h
Otoscope a LED3,5V 3,5V 280 mA durée moyenne: 10000 h

7. Ophtalmoscopes ri-scope®L

7.1. Usage / Indication

L'ophtalmoscope Riester décrit dans ce mode d'emploi sert pour l'examen de
loeil et du fond de loeil.

AVERTISSEMENT ! &

Etant donné qu'une exposition prolongée & une lumiére intense peut endom-
mager la rétine, Lutilisation de l'appareil pour un examen oculaire ne doit pas
étre inutilement prolongée, et le réglage de la luminosité ne doit pas étre plus
élevé que nécessaire pour obtenir une vision claire des structures ciblées.

La dose de rayonnement de Uexposition photochimigue de la rétine est le pro-
duit de lirradiance et de la durée du rayonnement. Si lirradiance est réduite de
moitié, le temps de rayonnement peut étre deux fois plus long pour atteindre
la limite maximale.

Bien qu'aucun risque de rayonnement optique aigu n‘ait été identifié pour les
ophtalmoscopes directs ou indirects, il est recommandé que lintensité de la
lumiére dirigée dans U'ceil du patient soit limitée au niveau minimum nécessaire
pour l'examen ou le diagnostic. Les bébés, les enfants, les aphasiques et les
personnes souffrant de maladies des yeux présentent un risque plus élevé. Le
risque peut étre accru si le patient a déja été examiné avec cet instrument ou un
autre instrument ophtalmologique au cours des 24 derniéres heures. Cela est
particulierement vrai lorsque 'ceil a été exposé a une photographie rétinienne.

La lumiere de cet instrument peut étre dangereuse. Le risque de lésions oculai-
res augmente avec la durée du rayonnement. Une période de rayonnement avec
cet instrument a une intensité maximale supérieure a 5 min dépasse la valeur
sécuritaire recommandée

Cet instrument ne présente pas de risque photobiologique selon la norme DIN
EN 62471, mais dispose toutefois d'une fonctionnalité d"arrét par sécurité aprées
2 a 3 minutes d'utilisation.

7.2. Roue a lentilles avec lentilles de correction

Les lentilles de correction peuvent étre réglées sur la roue a lentilles. Vous avez
le choix entre les lentilles de correction suivantes :

Ophtalmoscope L1 et L2

Plus : 1-10, 12, 15, 20, 40.

Moins : 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.

Ophtalmoscope L3

Plus : 1-45 par pas

Moins : 1-44 par pas

Lecture des valeurs dans l'afficheur a éclairage. Affichage des valeurs positives
en vert et des valeurs négatives en rouge.

7.3. Diaphragmes
La roue a diaphragmes permet de sélectionner les diaphragmes suivants:



Ophthalmoscope L1:

Demi-lune, petit/moyen/grand spot, étoile de fixation, fente.
Ophthalmoscope L2:

Demi-lune, petit/moyen/grand spot, étoile de fixation, fente.
Ophthalmoscope L3:

Demi-lune, petit/moyen/grand spot, étoile de fixation, fente et grille.”

Diaphragme Fonction
W Demi-lune pour examen avec lentille opaque
® et spot : pour la réduction des réflexes des petites pupilles
[ J Sport moyen : pour la réduction des réflexes des petites pupilles
. Grand spot : pour les examens de fond d'oeil
@ Grille : pour la constatation topographique des modifications
de la rétine
I Fente : pour la détermination des différences de niveau

Etoile de fixation : pour la constatation des fixations centrale et excentrée

7.4. Filtres

La roue a filtres permet d'utiliser les filtres suivants avec chaque diaphragme :
Ophtalmoscope L1 Filtre absorbant du rouge

Ophtalmoscope L2 Filtre absorbant du rouge, filtre bleu et filtre de polarisation.
Ophtalmoscope L3 Filtre absorbant du rouge, filtre bleu et filtre de polarisation.

Fonction des filtres
Filtre absorbant du rouge : accentue les contrastes pour l'évaluation des peti-
tes modifications vasculaires, par exemple, saignements rétiniens

Filtre de polarisation : pour l'évaluation chromatique exacte des tissus et pour
une réduction des réflexions de la cornée

Filtre bleu : pour une meilleure reconnaissance des anomalies vasculaires ou
des saignements, pour l'ophtalmoscopie par fluorescence

Pour les ophtalmoscopes L2 + L3, chaque filtre peut étre utilisé avec chaque
diaphragme

7.5. Dispositif de focalisation (uniquement L3)
La roue de focalisation permet de régler rapidement et avec précision le champ
a examiner sur différentes distances.

7.6. Loupe

Une loupe grossissant au facteur 5 est livrée avec 'ophtalmoscope.

Elle peut étre intercalée si nécessaire entre la téte de linstrument et le champ
d’examen pour grossir le champ d’examen.

7.7 Caractéristiques techniques de la lampe

Ophtalmoscope XL 2,5V 2,5V 750 mA durée de vie moy. 15 h
Ophtalmoscope XL 3,5V 3,5V 690 mA durée de vie moy. 15 h
Ophtalmoscope a LED 3,5V 3,5V 29 mA durée de vie moy. 10 000 h

8. Rétinoscopes a trait et a spot

8.1 Usage / Indication

Les rétinoscopes a trait et a spot (aussi appelés skiascopes) décrits dans ce
mode d’'emploi servent & mesurer le pouvoir réfringent [anomalies de la vision)
de loeil.

8.2. Mise en service et fonctionnement

Placez la téte d'instrument choisie sur le logement de la partie supérieure du
manche de telle sorte que les deux évidements de la partie inférieure de la téte
d'instrument soient placés sur les deux ergots de guidage du manche a piles.
Appuyez légerement la téte d'instrument sur le manche et imprimez une rota-
tion au manche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu’a la butée. Le re-
trait de la téte se fait par rotation dans le sens inverse. La vis moletée vous per-
met de procéder a la rotation et a la focalisation de limage a traits ou a points.

8.3. Rotation
L'élément de commande permet de faire tourner de 360° limage a traits ou
a points. La valeur de l'angle peut étre lue directement sur la graduation du
rétinoscope.

8.4. Carte de Fixation
Pour la Rétinoscopie dynamique, les cartes de fixation sont montées et fixées
dans le support sur le coté objet de la retinoscope.

8.5. Caractéristiques techniques de la lampe

Rétinoscope a fente HL 2,5V 2,5V 440 mA durée moyenne : 15 h
Rétinoscope a fente XL 3,5V 3,5V 690 mA durée moyenne : 50 h
Rétinoscope a fente HL 2,5V 2,5V 450 mA durée moyenne : 15 h
Rétinoscope a fente XL 3,5V 3,5V 640 mA durée moyenne : 40 h



9. Dermatoscope

9.1. Usage / Indication

Le dermatoscope ri-derma décrit dans ce mode d’emploi sert au dépistage
précoce des modifications de la pigmentation cutanée (mélanomes malins).

9.2. Mise en service et fonctionnement

Placez la téte d'instrument choisie sur le logement de la partie supérieure du
manche de telle sorte que les deux évidements de la partie inférieure de la téte
d'instrument

soient placés sur les deux ergots de guidage du manche a piles. Appuyez
légérement la téte d'instrument sur le manche et imprimez une rotation au
manche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a la butée. Le retrait de
la téte se fait par rotation dans le sens inverse.

9.3. Mise au point
Ajustez la focale de la loupe en faisant tourner l'anneau de loculaire.

9.4. Plaques de contact respectueuses de la peau

2 plaques de contact respectueuses de la peau sont incluses :

1) Avec une échelle de 0 10 mm pour la mesure des lésions pigmentées telles
que le mélanome malin.

2) Sans échelle.

Les deux plagues de contact sont facilement amovibles et remplacables.

9.5 Données techniques de la lampe

ri-dermaXL 25V 2,5V 750 mA  durée moyenne : 15 h
ri-derma XL 3,5V 3,5V 690 mA  durée moyenne : 15 h
ri-dermaa LED 2,5V 2,5V 280 mA  durée moyenne: 10000 h
ri-dermaa LED 3,5V 3,5V 280 mA  durée moyenne: 10000 h

10. Support de lampe

10.1. Destination

Le support de lampe décrit dans ce mode d'emploi sert a éclairer la cavité
buccale et la gorge.

10.2. Mise en service et fonctionnement

Placez la téte d'instrument choisie sur le logement de la partie supérieure du
manche de telle sorte que les deux évidements de la partie inférieure de la
téte d'instrument soient placés sur les deux ergots de guidage du manche a
piles. Appuyez légérement la téte d'instrument sur le manche et imprimez une
rotation au manche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a la butée. Le
retrait de la téte se fait par rotation dans le sens inverse

10.3 Caractéristiques techniques de la lampe

support de lampe XL 2,5V 2,5V 750 mA  durée de vie moy. 15 h
support de lampe XL 3,5V 3,5V 690 mA  durée de vie moy. 15 h
support de lampe a LED 3,5V 3,5V 28 mA durée de vie moy. 10 000 h

11. Spéculum nasal

11.1. Usage / Indication

Le spéculum nasal décrit dans ce mode d’emploi sert a éclairer et examiner
lintérieur du nez.

11.2. Mise en service et fonctionnement

Placez la téte d'instrument choisie sur le logement de la partie supérieure du

manche de telle sorte que les deux évidements de la partie inférieure de la

téte d'instrument soient placés sur les deux ergots de guidage du manche a

piles. Appuyez légérement la téte d'instrument sur le manche et imprimez une

rotation au manche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a la butée. Le
retrait de la téte se fait par rotation dans le sens inverse

Deux modes de manipulation sont possibles:

a) Ecartement rapide Enfoncez avec le pouce la vis de réglage de la téte
d'instrument vers le bas. Avec ce réglage, la position des branches du
spéculum ne peut plus étre modifiée.

b) Ecartement progressif Faites tourner la vis de réglage dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a ce que vous ayez atteint l'écartement voulu
Les branches se referment lorsque vous tournez la vis dans l'autre sens.

11.3. Lentille pivotante

Le spéculum nasal porte une lentille pivotante avec un grossissement d'env.
2,5 fois, qui peut étre tout simplement retirée ou replacée dans Louverture du
spéculum prévue a cet effet, selon les besoins.

11.4. Données techniques de la lampe

Spéculum nasal XL 2,5V 2,5V 750 mA durée de vie moy. 15 h
Spéculum nasal XL 3,5V 3,5V 720 mA durée de vie moy. 15 h
Spéculum nasala LED 2,5V 2,5V 280 mA durée de vie moy. 10 000 h
Spéculum nasala LED 3,5V 3,5V 280 mA durée de vie moy. 10 000 h

12. Abaisse-langue

12.1. Usage / Indication

Le support pour abaisse-langue décrit dans ce mode d'emploi sert pour l'ex-
amen de la cavité buccale et de la gorge avec les abaisse-langue en bois et en
plastique du commerce



12.2. Mise en service et fonctionnement

Placez la téte d'instrument choisie sur le logement de la partie supérieure du
manche de telle sorte que les deux évidements de la partie inférieure de la
téte d'instrument soient placés sur les deux ergots de guidage du manche a
piles. Appuyez légérement la téte d'instrument sur le manche et imprimez une
rotation au manche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a la butée
Le retrait de la téte se fait par rotation dans le sens inverse. Introduisez un
abaisse-langue courant du commerce en bois ou en plastique dans l'ouverture
située au-dessous de la sortie de lumiéere jusqu'a la butée. Aprés l'examen,
l'abaisse-langue est facile a retirer par actionnement de éjecteur.

12.3. Données techniques de la lampe

Support de dépresseur XL 2,5V 2,5V 750 mA  durée moyenne : 15 h
Support de dépresseur XL 3,5V 3,5V 720 mA  durée moyenne : 15 h
Support de dépresseur XL 2,5V 2,5V 280 mA  durée moyenne : 10 000 h
Support de dépresseur XL 3,5V 3,5V 280 mA  durée moyenne : 10 000 h

13 Miroir laryngé

13.1. Usage / Indication

Les miroirs pour larynx décrits dans ce mode d’emploi servent a visualiser et
examiner la cavité buccale et la gorge ; ils s'utilisent avec le support de lampe
Riester.

13.2. Mise en service

Le miroir de laryngologie peut uniquement étre utilisé en association avec le
porte-lampe. Un éclairage optimal est ainsi garanti. Prendre l'un des deux mi-
roirs pour larynx et le mettre a lavant sur le support de lampe dans la direction
souhaitée.

14. Otoscope chirurgical pour la médecine vétérinaire

14.1. Destination

Lotoscope chirurgical pour la médecine vétérinaire Riester décrit dans ce
mode d'emploi est destiné a étre utilisé uniqguement en médecine vétérinaire,
sur les animaux. Il ne porte donc pas le marquage CE. Il peut étre utilisé pour
éclairer et examiner le conduit auditif ainsi que pour les petites interventions
chirurgicales dans le conduit auditif.

14.2. Mise en place et retrait des spéculums auriculaires de médecine vétéri-
naire

Placez le spéculum choisi sur la fixation noire de l'otoscope d opération de ma-
niére a ce que l'‘évidement du spéculum s'adapte dans le guidage de la fixation.
Fixez le spéculum en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

14.3. Lentille pivotante de grossissement
L'otoscope d'opération posséde une petite lentille pivotante a 360° qui assure un
grossissement d'env. 2,5 fois.

14.4. Introduction d’instruments externes dans Uoreille
Lotoscope chirurgical a une conception ouverte, de maniere a permettre d'in-
troduire des instruments externes dans loreille de l'animal.

14.5 Caractéristiques techniques de la lampe
Otoscope opératoire HL 2,5V 2,5V 680 mA durée de vie moy. 20 h
Otoscope opératoire XL 3,5V 3,5V 700 mA durée de vie moy. 20 h

15. Otoscope chirurgical pour la médecine humaine

15.1. Destination

L'otoscope chirurgical Riester décrit dans ce mode d'emploi est destiné a éc-
lairer et examiner le conduit auditif et a introduire des instruments externes
dans le conduit auditif.

15.2. Mise en place et retrait de spéculums auriculaires a usage médical
Placez le spéculum désiré sur le support noir de l'otoscope chirurgical de ma-
niére a ce que l'encoche sur le spéculum rentre dans le guide du support. Fixez
le spéculum en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre

15.3. Loupe grossissante pivotante pour agrandir
Loscilloscope chirurgical est doté d'une petite loupe grossissante pivotante a
360 ° d'une puissance de grossissement d'environ 2,5 fois.

15.4. Insertion d‘instruments externes dans L'oreille
L'otoscope d'opération est congu de maniére a pouvoir insérer des instruments
externes dans loreille.

15.5. Données techniques de la lampe
Otoscope opératoire HL 2,5V 2,5V 680 mA durée moyenne : 40 h
Otoscope opératoire XL 3,5V 3,5V 700 mA durée moyenne : 40 h

16. Remplacement de la lampe

Otoscope L1

Retirez le réceptacle du spéculum de Lotoscope. Dévissez la lampe dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Resserrez la nouvelle lampe dans le sens
des aiguilles d'une montre et rattachez le réceptacle du spéculum



16.2. Otoscopes L2, L3, ri-derma, support de lampe, spéculum nasal et sup-
port de dépresseur

Retirez la téte d'instrument de la poignée de la batterie. La lampe est située
a la base de la téte d'instrument. Tirez sur la lampe pour la retirer de la téte
d'instrument avec votre pouce et votre index, ou un outil approprié. Insérez la
nouvelle lampe fermement

16.3. Ophtalmoscopes

Retirez la téte d'instrument de la poignée de la batterie. La lampe est située a la
base de la téte d'instrument. Retirez la lampe de la téte d'instrument avec votre
pouce et votre index, ou un outil adapté. Insérez la nouvelle lampe fermement.

Précaution :
La broche de la lampe doit étre insérée dans la rainure de guidage sur la téte
d'instrument de l'ophtalmoscope !

17. Conseils d‘entretien

17.1. Remarque générale

Le nettoyage et la désinfection des instruments médicaux servent a protéger
le patient, l'utilisateur et les tiers, et a conserver les instruments médicaux en
bon état.

En raison de la conception du produit et des matériaux utilisés, il n'existe pas
de limite maximale définie en termes de durée de vie. La durée de service des
appareils médicaux est déterminée par leur utilisation et leur manipulation
avec soin.

Les produits défectueux doivent avoir terminé toute la procédure de retraite-
ment avant d'étre renvoyés pour réparation.

17.2. Nettoyage et désinfection

Les tétes d'instrument et les manches peuvent étre nettoyés a l'aide d'un chif-
fon humide jusqu’a obtenir une propreté optique.

Essuyez avec un désinfectant en suivant les instructions du fabricant du désin-
fectant. Seuls les produits nettoyants ayant une efficacité prouvée doivent étre
utilisés dans le respect des exigences nationales.

Apres désinfection, essuyez l'instrument avec un chiffon humide jusqu’a suppri-
mer tout résidu éventuel de désinfectant

Les plaques de contact [ri-derma) peuvent étre nettoyées avec de l'alcool ou un
désinfectant adapté.

Attention !

Ne placez jamais les tétes d'instrument et les manches dans des liquides !
Assurez-vous qu‘aucun liquide ne pénétre a lintérieur du boitier !

Larticle n'est pas approuvé pour le retraitement et la stérilisation en machine.
Cela pourrait entrainer des dommages irréversibles !

17.3. Stérilisation

a) Spéculums auriculaires réutilisables

Les spéculums auriculaires peuvent étre stérilisés a 134 ° C pendant 10 minu-
tes dans le stérilisateur a vapeur.

b) Spéculums auriculaires a usage unique

® A usage unique seulement
Avertissement : une utilisation répétée peut entrainer une infection.

18. Piéces de rechange et accessoires

Une liste détaillée se trouve dans notre brochure « Instruments pour H.N.O.
», Instruments ophtalmologiques, disponibles sur le site Web www.Riester.de

https://www.Riester.de/en/productdetails/d/ri-scoper-l-premi-
um-ent-and-ophthalmic-instruments/ri-scoper-l-otoscopes/

19. Entretien

Les instruments et leurs accessoires ne nécessitent aucun entretien particulier.
Si un instrument doit étre inspecté pour une raison quelconque, veuillez nous
en informer ou informer un fournisseur revendeur autorisé par Riester dans
votre région, que nous assignerons volontiers sur demande.

20. Instructions

Température ambiante : 0°Ca+40°C

Humidité relative : 30 % a 70 % sans condensation
Température de transport et de stockage : - 10 °C a + 55 °C

Humidité relative : 10 % & 95 % [sans condensation)
Pression de lair : 800 hPa a 1100 hPa

21. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
DOCUMENTATION JOINTE CONFORMEMENT A
LIEC 60601-1-2, 2014, Ed. 4.0

Attention : A

Les appareils électromédicaux sont soumis a des précautions particuliéres
concernant la compatibilité électromagnétique (CEM).

Les dispositifs de communication par radiofréquence portables et mobiles peu-
vent affecter l'équipement électromédical. L'appareil électromédical est destiné
a fonctionner dans un environnement électromagnétique de soins de santé a
domicile et est congu pour des installations professionnelles telles que des zo-



nes industrielles et des hopitaux
Lutilisateur de l'appareil doit veiller a ce qu'il soit utilisé dans un tel environ-
nement.

Avertissement : A

L'appareil électromédical ne doit pas étre empilé, rangé ou utilisé directement
a cdté ou avec d'autres dispositifs. Lorsqu'il doit fonctionner a proximité de, ou
empilé a d'autres appareils, lappareil électromédical et les autres appareils
électromédicaux doivent étre observés afin de vérifier leur bon fonctionnement
dans ces conditions. Cet appareil électromédical est concu pour étre utilisé
uniquement par des professionnels de la santé. Cet appareil peut provoquer
des interférences radioélectriques ou nuire au fonctionnement des appareils se
trouvant a proximité. Il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures appro-
priées poury remédier, telles que le changement de place ou de disposition de
l'appareil électromédical ou de l'écran protecteur.

L'appareil électromédical évalué ne présente aucune caractéristique de perfor-
mance de base aux termes de la norme EN60601-1, qui présenterait un risque
inacceptable pour les patients, les opérateurs ou des tiers en cas de panne ou
de dysfonctionnement de lalimentation électrique

Avertissement : A

Les équipements de communication RF portables (radios), y compris leurs ac-
cessoires, tels que les cables d'antenne et les antennes externes ne doivent pas
&tre utilisés a moins de 30 cm (12 pouces) des piéces et des cables de la téte
d'instrument du ri-scope L spécifiés par le fabricant. Le non-respect de cette
consigne peut entrainer une réduction des performances de l'appareil.

Directives et déclaration du fabricant : émissions électromagnétiques

lLes instruments ri-scope L sont destinés & étre utilisés dans I'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. Le client ou l'utilisateur de I'e-scope® doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel
lenvironnement.

Contréle des émissi C
L' ri-scope L utilise I'énergie RF exclusivement pour|
[Emissions RF es fonctions internes. Par conséquent, ses
) ) Groupe 1 lemissions RF sont trés faibles et ne risquent pas
[Emissions RF conformément P lde perturber les appareils électroniques a
lalanorme CISPR 11 loroximité.
[Emissions RF Le ri-scope L est destiné a étre utilisé dans tous les
Classe B . f N "
lEmissions RF conformément letablissements, y compris les zones résidentielles
fet celles directement connectées a un réseau
la la norme CISPR 11 o public B
les batiments résidentiels.
d
EC 61000-3-2 Non
[Emissions de fluctuations de
tension, scintillement Non applicable
IEC 61000-3-3
Directives et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique
Les instruments ri-scope L sont destinés a étre utilisés dans I spécifié ci-dessous. Le

client ou l'utilisateur de I'e-scope® doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

- . s | Environnement électromagnétique -
Test dimmunité Niveau de test CEI 60601 Conformité P
[Décharge dlectrostatique | paton: 8 kv Beton 16KV |Les sols doivent élre en bois, en
(DES) A 12,4815 KV A 434815 Ky [Péton ou en carreaux de céramique.
B S ISile sol est recouvert d'un matériau
Thumidité relative doit
(CEI 61000-4-2
Jotre d'au moins 30 %.
[Perturbations électriques [5/50 ns, 100 kHz , £2 KV INon applicable _|La quallté e la tension
ftransitoires rapides / laralimentation doit étre celle d'un
impulsions lenvironnement commercial ou
hospitalier ordinaire.
(CEI 61000-4-4
Surtension [Tension £ 0.5 kV. Non applicable _|La qualté de la tension
IConducteur phase & phase ld'alimentation doit étre celle d'un
CE1 610004-5 [Tension + 2 kv lenvironnement commercial ou
Ligne & terre hospitalier ordinaire.
[es creux de tension, les INon appiicable _|La qualité de fa tension
interruptions & court terme |< 0 % UT 0,5 période & 0,45, 90, laralimentation doit étre celle d'un
lot les fluctuations de la  [135, 180, 225, 270 et 315 degrés
ension d'alimentation hospitalier ordinaire.
lconformeément & % UT 1 période et 70 % UT 25/30
lpériodes monophasées : a 0 degrés
(CEI 61000-4-11 (50/60 Hz)
[Champ magnétique aux _ |[30A/m soAm [Les champs magnétiques principaux]
firéquences dont ldoivent étre & des niveaux
'efficacité est définie par lals /g0 Hz 50/60 Hz learactéristiques d'un emplacement
Inorme lordinaire au sein d'un
lenvironnement commercial ou
CE1610004-8 hospitalier ordinaire.

[Remarque : UT est la source de CA. Tension de secteur avant I'application du niveau de test.




Directives et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique

Les instruments ri-scope L sont destinés a étre utilisés dans I spécifie
Le client ou 'utilisateur de I' ri-scope L doit s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel environnement.

Niveau de test

Test dimmunité Ca1 60601 Conformité
lLes équipements de communication RF portables et
) N cable [obiles ne doivent pas ire uilisés plus pres de toute
RF guidée lon applicable [ rtie de I' ri-scope L sans contact (y compris les
perturbations |, lcables) que la distance recommandée, calculée & I'aide

lconformément & R
ICEI 6100046 0.5 MHz & 80MHz
V dans les bandes de IDistance de séparation recommandée
firéquences ISM

comprises entre 0,15
IMHZ et 80 MHz d=1,2 x P 80 MHz & 800 MHz
180% AM a 1 kHz

lde 'équation applicable & la fréquence de émetteur.

d =23 xP800MHza27 GHz

lou P correspond & Ia puissance nominale maximale de
Isortie de I'émetteur exprimée en watts (W) selon le
fabricant de I'émetteur, et la distance de séparation
recommandée exprimée en métres (m).

lLes intensités des champs des émetteurs RF fixes, telles
lue par une étude é du

ite, doivent étre inférieures au niveau de it
ldans chaque gamme de fréquences.

RF rayonnée 3Vim 10 V/im
CEI 61000-4-3

80 MHz 4 2.7 GHz IDes interférences peuvent se produire & proxlmllé des
léquipements portant le symbole suivant

Champs de 3804390 MHz |27 Vim
proximité des [27 Vim; PM 50%; 18 Hz|
équipements 430 4 470 MHz
de 28 Vim ; (FM £ 5 kHz,
sinusoidal de 1 kHz)

atior PM; 18 Hz11  [9V/m
sans fil a RF 704 &4 787 MHz
9 Vim; PM 50%; 217 Hz] o
8002960 MHz  [28 V/m

28 Vim

128 V/m; PM 50%; 18 HZ]

1700 a 1990 MHz

28 V/m; PM 50%; 217 [28 Vim
Hz

2400 a 2570 MHz.
28 V/m; PM 50%; 217 [9 Vim

Hz
5100 & 5800 MHz.
9 V/m; PM 50%; 217 Hz|

|REMARQUE 1 A 80 MHz et 800 MHz, Ia plage de Ia fréquence la plus élevée s'applique.

IREMARQUE 2 Ces consignes pourraient ne pas s'appliquer a toutes les situations. La propagation électromagnétique
lest affectée par 'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes

la) Les intensités des champs des emetteurs fixes, tels que les stations de base pour les t&léphones radio (portables /
Jsans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateur, les stations AM et FM et les transmissions télévisées ne
lpeuvent pas étre prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer 'environnement électromagnétique da aux
[émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site devra étre envisagée. Si lintensité du champ mesuré &
'emplacement ot I' i-scope L est utilisé dépasse le degré de conformité RF mentionné ci-dessus, vous devez

fobserver I i-scope L pour vous assurer qu'i fonctionne normalement. Si des performances anormales sont

des mesures pourraient s'avérer nécessaires, telles que la réorientation ou le
de I'ri-scope L.

) Sur la plage de fréquence de 150 kHz a 80 MHz, les intensités de champ doivent étre inférieures a 3 V/m.

Distances ées entre les équil de ication RF portables et
mobiles et I' ri-scope L.

" ri-scope L est congu pour étre utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel
les ¢missions RF sont contrslées. Le client ou l'utilisateur de I ri-scope L peut contribuer &
prévenir les sen une distance minimale entre les

6 de F portables et mobiles et I' ri-scope L tel que
recommandé ci-dessous, et en fonction de Ia puissance de sortie maximale de I'équipement de
lcommunication.

Puissance de sortie Distance de séparation selon la fréquence de 'émetteur (m)
[nominale maximale de|
Iémetteur (W) 150 KHz 4 80 MHz 80 MHz 4800 MHz | 800 MHz & 2,7 GHz
201 0,12 0,12 023 0,23
01 038 038 073 073
| 12 12 23 23
0 38 38 73 73
1
100 12 2 23 23

[Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale nest pas indiquée ci-dessus, la
ldistance recommandée exprimée en métres (m) peut étre estimée a Iaide de 'équation de la
liréquence de 'émetteur, oi P est la puissance de sortie maximale de 'émetteur exprimée en
Iwatts (W). selon le fabricant de 'émetteur.

[REMARQUE 1 : A 80 MHz et & 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de
[fréquences la plus élevée s'applique.

[REMARQUE 2 : Ces consignes pourraient ne pas s'appliquer a toutes les situations. La
est affectée par 'absorption et a réflexion des structures, des

lobjets et des personnes,




SPANISH

Informacion importante para tener en cuenta antes de la puesta en servicio
Ha adquirido un instrumento diagnéstico de alta calidad Riester que se ha fa-
bricado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE para productos sanitarios y que
se somete constantemente a las comprobaciones de calidad mas estrictas. La
calidad excelente le garantizara diagndsticos fiables. En este manual del ope-
rador se describe el uso de los mangos de pilas Riester de los cabezales de ins-
trumentos ri-scope® o ri-dermay de los accesorios correspondientes. Antes
de la puesta en servicio, lea detenidamente el manual del operadory consérvelo
cuidadosamente. Si tiene preguntas, nosotros o su representante de productos
Riester le asesoraremos con mucho gusto en cualquier momento. Encontrara
nuestra direccién en la Ultima pagina de este manual del operador. A peticién,
le proporcionaremos la direccion de nuestro representante. Tenga en cuenta
que todos los instrumentos descritos en este manual del operador deben ser
utilizados exclusivamente por personas debidamente formadas. El otoscopio
quirdrgico en el kit Vet-1 es un instrumento que se ha fabricado exclusivamente
para la medicina veterinaria y por lo tanto no posee una marca CE. Ademas,
debe tener en cuenta que el funcionamiento correcto y seguro de nuestros inst-
rumentos solo se garantiza si se utilizan exclusivamente los instrumentos y los
accesorios correspondientes de la casa Riester.

Advertencia: A

El uso de otros accesorios puede provocar un aumento de las emisiones elec-
tromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética del dispositivo y puede
dar como resultado un funcionamiento incorrecto.

Precaucién / contraindicaciones
Posible peligro de ignicion de gases cuando el instrumento esté en presen-
cia de mezclas combustibles o mezclas de productos farmacéuticos.

- Los cabezales de los instrumentos y los mangos de baterias nunca deben
sumergirse en liquidos.

- Puede producirse una lesién en la retina por luz intensa durante una revision
oftalmoldgica prolongada.

- El producto y los espéculos de oido son estériles. No utilizar en tejidos le-
sionados

- Para reducir el riesgo de contaminacién cruzada, utilice un espéculo nuevo
o desinfectado.

- La eliminacién de los espéculos de oido usados debe hacerse conforme a
las practicas médicas actuales o bien efectuarse segln las normas locales
relativas a la eliminacion de residuos médicos bioldgicos infecciosos.

- Utilizar solo accesorios o consumibles de la casa Riester o accesorios o
consumibles autorizados Riester.

- Tanto la frecuencia como el procedimiento de limpieza deberadn cumplir los
requisitos relativos a la limpieza de productos no estériles en cada estable-
cimiento. Deben respetarse las instrucciones de limpieza y desinfeccion del
manual de instrucciones.

- Solo deberd utilizar el producto personal formado

Instrucciones de seguridad:
c € Marcado CE
/F Limites de temperatura en °C para almacenamiento y transporte
Jﬁ Limites de temperatura en °F para almacenamiento y transporte
Humedad relativa
! Fragil. Manejar con cuidado
T Mantener en un lugar seco
.Punto Verde" (especifico del pais)

A Advertencia, este simbolo indica una situacion potencialmente pelig-
rosa.

Grado de proteccion del dispositivo: Il

ﬁ\ Tipo de pieza de aplicacién B
Advertencia: los equipos eléctricos y electrénicos usados no deben
eliminarse como residuos domésticos, sino que deben eliminarse por

separado de acuerdo con las normativas nacionales o las directivas de
la UE.

[toT] Cédigo de lote

[sN] Namero de serie

@ Tenga en cuenta las instrucci de funcionamiento

® Apto solamente para uso Unico



2. Mangos de bateria y puesta en marcha

2.1. Especificaciones funcionales / indicacion

Los mangos de bateria Riester descritos en este manual se utilizan para ali-
mentar los cabezales de los instrumentos (las [@mparas se incluyen en los
cabezales de instrumentos correspondientes). También sirven como soporte.
Mangos de bateria junto con el cargador de pared para ri-accu®L

2.2. Capacidad de combinacion de mangos de la bateria

Todos los cabezales de instrumentos descritos en esta guia del usuario se ajus-
tan a los siguientes mangos de la baterfa y, por lo tanto, se pueden combinar
individualmente. Todos los cabezales de instrumentos también encajan en los
mangos del modelo de pared ri-former®

jADVERTENCIA! A

Los cabezales de instrumentos led solo son compatibles con un nimero de
serie especifico de la estacion de diagndstico ri-former®. La informacién sobre
la compatibilidad de su estacion de diagnéstico esté disponible bajo peticion.
Para los otoscopios ri-scope®L, los oftalmoscopios ri-scope®L, perfect, H.N.O,
praktikant, de luxe®, Vet, retinoscopios de hendidura y punto, ri-vision®:

2.3. Mango de bateria tipo C con rheotronic®2,5V

Para operar estos mangos de baterfa, se necesitan 2 baterias alcalinas
estandar tipo C Baby (estandar IEC LR14) o una ri-accu® 2,5 V. EL mango con la
ri-accu® de Riester solo se puede cargar en el cargador Riester ri-charger®

2.4. Mango de bateria tipo C con rheotronic® 3,5V (para ri-charger® L)
Para operar este mango de bateria se necesita:

- 1 baterfa de Riester con 3,5V (n.° de art. 10691 ri-accu® L).

- 1cargador ri-charger® L (n.° de art. 10705, Art. n.° 10706)

2.5. Mango de bateria tipo C con rheotronic® 3,5V

para cargar en el enchufe 230V o 120 V

Para operar este mango para enchufe de red, se necesita:

- 1 baterfa de Riester con 3,5V (n.° de art. 10692 ri-accu® L).

2.6. Mango de bateria tipo C con rheotronic® 3,5 V (para cargador de pared)
Para operar este mango de bateria se necesita:

- 1 bateria de Riester con 3,5V [n.° de art. 10694 ri-accu® L).

- 1cargador de pared (n.° de art. 10707).

Nuevo G® ri-accu®USB

2.6.1n.°de art. 10704

Mango de bateria tipo C con rheotronic® 3,5V y con tecnologia de carga

ri-accu®USB incluye:

- 1 bateria de Riester con 3,5V [n.° de art. 10699 ri-accu®USB)

- 1 mango tipo C Rheotronik

- 1 cable USB tipo C, la carga es posible con cualquier fuente USB segtn DIN
EN 60950, con fuente de alimentacién sin contacto con el paciente (2 MOOP)
Opcionalmente, Riester ofrece un adaptador de corriente con aprobacion
médica con el articulo n.° de art. 10709.

Funcion:

El cabezal del instrumento con mango de bateria tipo C y ri-accu®USB esta
listo para usar durante la carga

Por lo tanto, se puede examinar al paciente durante el proceso de carga.

jADVERTENCIA! A

Si durante la carga (bateria tipo C con tecnologia de carga USB, n.° de art.
10704) se estd examinando a un paciente, debe usarse el adaptador de corri-
ente médico de Riester, n.° de art. 10709, ya que este sistema electromédico
cumple con la norma IEC 60601-1: 2005 (Tercera edicion] + CORR. 1: 2006 +
CORR. 2: 2007 + A1: 2012 ha sido probado y cuenta con la aprobacion médica.

Este ri-accu®USB tiene un indicador de estado de carga.

Siel led se ilumina en verde: la bateria estd completamente cargada.

Si el led parpadea en verde: la bateria se esta cargando

Si el se led ilumina en naranja: la bateria se esta agotando y hay que recargarla.

- Especificaciones:

18650 Bateria de iones de litio, 3,6 V 2600 mAh 9,62 Wh
Temperatura ambiente: 0°C a+40°C

Humedad relativa: 30 % a 70 % sin condensacién

Temperatura de transporte y almacenamiento: -10 °C a + 55 °C
Humedad relativa: 10 % a 95 %

sin condensacion presion atmosférica: 800 hPa - 1100 hPa

Entorno de funcionamiento:
El ri-accu®USB deben usarlo exclusivamente usuarios profesionales en clini-
cas y consultorios médicos.

2.7. Mango de bateria tipo AA con rheotronic®2,5V
Para operar estos mangos de baterfa, se necesitan 2 baterias alcalinas
estandar tipo AA (IEC estandar LR6)

2.8. Mango de bateria tipo AA con rheotronic® 3,5 V (para ri-charger® L)
Para operar este mango de bateria se necesita:



- 1 baterfa de Riester con 3,5V (n.° de art. 10690 ri-accu® L)
- 1 cargador ri-charger® L [n.° de art. 10705, Art. n.° 10706

3. Puesta en marcha (insercién y extraccion de baterias y pilas)
iADVERTENCIA!
iUse solamente las combinaciones descritas en los apartados 3.2 a 8.2!

3.1. Colocacion de las pilas:

Mango para pilas (2.3 y 2.7) de tipo C y AA con rheotronic® 2,5 V:

- Gire la tapa del mango de bateria situada en la parte inferior del mango en
sentido antihorario.

- Inserte las pilas alcalinas estandar que necesita para dicho mango de ba-
terfa con el lado positivo colocado hacia la parte superior del mango

- Gire la tapa del mango para volver a colocarla.

3.2. Eliminacion de las pilas:

Mango para pilas (2.3 y 2.7) de tipo C y AA con rheotronic® 2,5 V:
Gire la tapa del mango de bateria situada en la parte inferior del mango en
sentido antihorario

- Retire las pilas del mango de bateria inclinando levemente el orificio del
mango hacia abajo y, dado el caso, agitelo ligeramente.

- Gire la tapa del mango para volver a colocarla.

iADVERTENCIA!A

Tanto en las baterfas colocadas de fabrica como en las suministradas por sepa-
rado, se deberd retirar la pelicula de seguridad roja del lado positivo antes de la
primera puesta en funcionamiento.

jADVERTENCIA! A
Solo afecta a los mangos para pila (2.5) de tipo C con rheotronic® 3,5V para
la carga en una toma de corriente de 230 V:
Al usar el nuevo ri-accu® L, n.° de art. 10692, asegurese de que no haya ais-
lamiento en el resorte de la cubierta del mango de bateria. Al usar el antiguo
ri-accu® L, n.° de art. 10692, se debe colocar un aislamiento en el resorte
lipeligro de cortocircuito!].

®

CYS—

neuer ri-accu®L alter ri-accu®L

3.3. Colocacion de las pilas:

Mango para baterfa (2.4 y 2.8) de tipo C y AA con rheotronic® 3,5 V (para
ri-charger® L.

Mango de bateria (2.4) tipo C con rheotronic® 3,5 V (para cargador de pared)
Mango bateria (2,5) tipo C con rheotronic® 3,5V para la carga en la toma de
corriente de 230V o 120 V.

{ATENCION?: /N

iTenga en cuenta las instrucciones de seguridad!

- Gire la tapa del mango de bateria situada en la parte inferior del mango en
sentido antihorario.

- Retire la pelicula de seguridad roja adherida al lado positivo de la bateria
antes de la puesta en marcha inicial

- Coloque la bateria permitida para su mango de bateria (véase 2.2), con el
lado positivo colocado hacia la parte superior del mango. Junto al signo po-
sitivo, también puede encontrar una flecha que sefala la direccion de inser-
cion de la pila en el mango.

- Gire la tapa del mango para volver a colocarla.

3.4. Extraccion de la bateria:

Mango para baterfa (2.4 y 2.8 de tipo C y AA con rheotronic® 3,5 V (para
ri-charger® L.

Mango de bateria (2.4) tipo C con rheotronic® 3,5V (para cargador de pared)
Mango baterfa (2,5) tipo C con rheotronic® 3,5V para la carga en la toma de
corriente de 230V 0 120 V.

{ATENCION!: A

iTenga en cuenta las instrucciones de seguridad!

- Gire la tapa del mango de bateria situada en la parte inferior del mango en
sentido antihorario.

- Retire las pilas del mango de bateria inclinando levemente el orificio del
mango hacia abajo y, dado el caso, agitelo ligeramente.

- Gire la tapa del mango para volver a colocarla.

4. Carga de mangos de bateria con pilas:

4.1. Mango para bateria (2.4 y 2.8) de tipo C y AA con rheotronic®3,5V (para

ri-charger® L.

- Solo se puede utilizar en el cargador ri-charger® L (n.° de art. 10705, Art.
n.° 10706) solo puede cargarlo Riester.

- El cargador ri-charger® L viene acompanado de un manual de instruccio-
nes adicionales que se deben seguir.



4.2. Mango de bateria (2.6) tipo C con rheotronic® 3,5 V (para cargador de
pared)

- Solo se puede cargar con el cargador de pared (n.° de art. 10707) de Riester.
Para ello, debe conectar a la bateria el pequefo enchufe redondo situado en la
parte inferior del mango de baterfa insertandolo a través del orificio de la tapa
del mango (n.° de art. 10694 ri-accu® L)

Seguidamente, conecte el cable de alimentacion del cargador a la red eléctrica.
El nivel de carga de la baterfa se muestra a través del led del cargador.

La luz roja sefala que la bateria se estd cargando, mientras que la luz verde
indica que la baterfa estd completamente cargada.

4.3. Mango bateria (2,5) tipo C con rheotronic® 3,5 V para la carga en la

toma de corriente de 230V 0 120 V

- Gire la parte inferior del mango de enchufe en sentido antihorario. Los
contactos del enchufe se haran visibles. Los contactos redondos estan di-
sefados para una corriente de red de 230 V, mientras que los contactos
planos estan disenados para una corriente de red de 120 V. Inserte la parte
inferior del mango para la carga en la toma de corriente

jADVERTENCIA! A
Antes de utilizar el mango de enchufe por primera vez, debe conectarse en el
enchufe hasta que se haya cargado un maximo de 24 horas.

iADVERTENCIA! A
El mango de enchufe no debe cargarse durante mas de 24 horas.

jADVERTENCIA! A
iEl mango nunca debe estar en el enchufe cuando se reemplaza la bateria!

Datos técnicos:
Opcionalmente, la corriente puede ser de 230V 0 120 V

jADVERTENCIA! A

e Sino usa el dispositivo durante mucho tiempo o lo lleva consigo mientras
viaja, retire las pilas y las baterfas del mango.

* Se deben insertar nuevas baterias cuando la intensidad de la luz del inst-
rumento se debilite.

e Para obtener un rendimiento de luz 6ptimo, le recomendamos que siempre
inserte baterias nuevas de alta calidad cuando cambie la bateria (como se
describe en 3.1y 3.2).

e Siexiste la sospecha de que un liquido o humedad ha penetrado en el man-
go, no debe cargarse bajo ninguna circunstancia

¢ Especialmente con los mangos de enchufe, esto puede conducir a una de-
scarga eléctrica que supone peligro de muerte.

e Para prolongar la vida util de la bateria, esta no debe cargarse hasta que la
intensidad de la luz del instrumento se debilite.

4.4, Eliminacion:

Tenga en cuenta que las pilas y las baterias recargables se deben eliminar de
forma adecuada. Para obtener informacion al respecto pregunte en su ayunta-
miento o consulte a su asesor del medio ambiente.

5. Montaje de los cabezales de instrumentos

Inserte el cabezal de instrumentos deseado en el alojamiento de la parte su-
perior del mango, introduciendo las dos escotaduras de la parte inferior del
cabezal de instrumentos en las dos pestafias guia que sobresalen del mango de
pilas. Presione el cabezal de instrumentos ligeramente sobre el mango de pilas
y gire el mango hasta el tope en sentido horario. Desmonte el cabezal girdndolo
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

5.1. Conexion y desconexion

Mangos de pilas Tipo C y AA Encienda el instrumento tocando el anillo de en-
cendido en direccion al avance de las manecillas del reloj. Para apagar el in-
strumento toque el anillo en contra de las manecillas del reloj hasta que el
aparato se apague.

5.2. rheotronic® para regular la intensidad de la luz

Con ayuda del rheotronic es posible ajustar la intensidad de la luz en los man-
gos a baterias tipo C y AA. De acuerdo a la frecuencia en que usted toque el anil-
lo de encendido, en contra o en direccién a las manecillas del reloj, la intencidad
de luz serd mas tenue o mas fuerte.

ATENCION: /N
Cada vez que se encienda el mango a baterias la intensidad de la luz iniciara al
100%. Apagado automatico de seguridad después de 180 segundos.

Explicacion del signo situado en el mango de enchufe:

ATENCION /\
Tenga en cuenta el manual del operador!

6. Otoscopio ri-scope®L

6.1. Uso previsto

El otoscopio Riester que se describe en el manual del operador sirve para ilu-
minar y examinar el conducto auditivo en combinacion con los espéculos au-
riculares Riester.



6.2. Montaje y desmontaje de los espéculos auriculares

Para el cabezal del otoscopio se pueden seleccionar opcionalmente espéculos
desechables Riester [azules) o espéculos reutilizables Riester (negros). El ta-
mafio del espéculo auricular se indica en la parte posterior del espéculo. Otos-
copio L1y L2 Gire el espéculo en sentido horario hasta que note resistencia.
Para poder desmontar el espéculo, girelo en sentido antihorario. Otoscopio L3
Introduzca el espéculo seleccionado en el soporte metélico cromado del otos-
copio hasta que encaje perceptiblemente. Para poder desmontar el espéculo,
pulse la tecla de expulsion azul. El espéculo se expulsa automaticamente.

6.3. Lente giratoria de ampliacion
La lente giratoria esta unida de forma fija al instrumento y se puede girar 360°

6.4. Introduccion de instrumentos externos en el oido

Si desea introducir instrumentos externos en el oido (p. ej. unas pinzas), debe
girar 180° la lente giratoria (aprox. 3 aumentos) que se encuentra en el otosco-
pio. Ahora puede introducir la lente quirdrgica.

6.5. Prueba neumatica

Para poder realizar la prueba neumatica (un examen del timpano) necesita una
pera que no se incluye en el volumen de suministro normal pero que podra en-
cargar opcionalmente. El tubo de la pera se inserta en el conector. Ahora puede
introducir con cuidado la cantidad de aire necesaria en el conducto auditivo.

6.6. Datos técnicos de la ldmpara

Otoscopio XL 2,5V 2,5V 750 mA  Vida Gtil media 15 h
Otoscopio XL 3,5V 3,5V 720 mA  Vida Gtil media 15 h
Otoscopio LED 3,5V 2,5V 280 mA  Vida Gtil media 10000 h
Otoscopio LED 3,5V 3,5V 280 mA  Vida Gtil media 10000 h

7. Oftalmoscopio ri-scope®L

7.1. Especificaciones funcionales / indicacion

El oftalmoscopio Riester descrito en este manual del operador sirve para exa-
minar el ojo y el fondo del ojo.

iADVERTENCIA! &

La prolongada exposicion a la luz intensa puede dafar la retina. El dispositivo
para el examen oftalmoldgico no debe utilizarse durante un tiempo prolongado
de forma innecesaria y el ajuste de brillo no debe ser mas elevado de lo neces-
ario para una vision clara de las estructuras diana.

La dosis de radiacién para peligro retinal fotogquimico resulta de la irradiancia
y del tiempo de irradiacion. Si la irradiancia se reduce a la mitad, el tiempo de
exposicion puede ser el doble para alcanzar el limite maximo.

Mientras no se hayan identificado peligros de radiacion dptica aguda para oftal-
moscopios directos o indirectos, se recomienda que la intensidad de la luz que
se dirija al ojo del paciente se reduzca al minimo requerido para el examen o
diagnéstico. Los bebés, nifios, afasicos y las personas con enfermedades ocu-
lares tienen un mayor riesgo. El riesgo también puede aumentar si a la persona
a la que se esta examinando se le ha hecho una revisién durante las Ultimas 24
horas con este o cualquier otro instrumento oftalmolégico. Ello afecta, en parti-
cular, cuando el ojo ha estado expuesto a una fotografia de la retina.

La luz de este instrumento es potencialmente dafina. El riesgo de dafio ocular
aumenta con el tiempo de irradiacion. La exposicion a la luz de este instrumen-
to a intensidad maxima de mas de mas de 5 min hace que se supere el valor de
referencia de peligro.

Este instrumento no comporta ningln riesgo fotobioldgico segun la norma DIN
EN 62471. Sin embargo, se desconecta por motivos de seguridad transcurridos
2 0 3 minutos.

7.2. Rueda de lentes con lentes de correccion

Las lentes de correccion se pueden ajustar en la rueda de lentes. Puede selec-
cionar las lentes de correccion siguientes:

Oftalmoscopio L1y L2

D+:1-10, 12, 15, 20, 40.

D-:1-10, 15, 20, 25, 30, 35.

Oftalmoscopio L3

D+: 1-45 en pasos individuales

D-: 1-44 en pasos individuales

Los valores se pueden leer en el campo de indicacién iluminado. Los valores
positivos se indican con ndmeros verdes, los valores negativos con nimeros
rojos.

7.3. Diafragmas

Con la ruedecilla de diafragmacion puede seleccionar los diafragmas siguien-
tes:

Oftalmoscopio L1

Semicirculo, diafragma circular pequefio/mediano/grande, estrella de fijacion,
rendija.

Oftalmoscopio L2

Semicirculo, diafragma circular pequefio/ mediano/grande, estrella de fijacion
y rendija.



Oftalmoscopio L3
Semicirculo, diafragma circular pequeiio/ mediano/grande, estrella de fijacion,
rendija y rombo.

Diafragma Funcion
W Semicirculo:  para exploraciones con lentes empafadas
@ Circulo pequefio: para reduccion del reflejo pupilas pequenas
@ Medio circulo: para reduccion del reflejo pupilas pequefas
. Circulo grande: para examenes normales del fondo del ojo
@ Rombo: para la determinacion topografica de alteraciones
de la retina

| Rendija iluminada:  para determinar diferencias de nivel

Estrella de fijacion: para la determinacién de la fijacion central y
excéntrica

7.4 Filtros

Con la rueda de filtros puede afadir a cada diafragma los filtros siguientes:
Oftalmoscopio L1 Filtro exento de rojo

Oftalmoscopio L2 Filtro exento de rojo, filtro azul y filtro de polarizacion.
Oftalmoscopio L3 Filtro exento de rojo, filtro azul y filtro de polarizacion.

Funcion de los filtros:
Filtro exento de rojo: efecto intensificador del contraste, para la evaluacion de
pequenas alteraciones vasculares, p.ej. hemorragias de retina

Filtro de polarizacion: para evaluar con exactidud los colores de los tejidos y
reducir la reflexién en la cérnea

Filtro azul: para una mejor deteccion de anomalias vasculares o hemorragias,
para oftalmologfa de fluorescencia

En L2 + L3 se puede anadir cada filtro a cualquier diafragma.

7.5. Dispositivo de enfoque (sélo en L3)
Girando la rueda de enfoque puede obtener un ajuste preciso y rapido a distan-
cias diferentes del campo de exploracion que desea visualizar.

7.6. Lupa de aumento

En el kit de oftalmoscopio se incluye una lupa de aumento de 5 aumentos. En
caso necesario, esta se puede introducir entre el cabezal de instrumentos y
el campo de exploracion. ELl campo de exploracion se amplia de forma corre-
spondiente.

7.7. Datos técnicos de la lampara

Oftalmoscopio XL 2,5V 25V 750 mA  romedio vida Gtil 15 h
Oftalmoscopio XL 3,5V 3,5V 690 mA  promedio vida Util 15 h
Oftalmoscopio LED 3,5V 3,5V 29 mA promedio vida Gtil 10000 h

8. Retinoscopios raya y punto

8.1. Especificaciones funcionales / indicacién

Los retinoscopios raya y punto (también denominados esquiascopios) que se
describen en este manual del operador sirven para determinar la refraccion
(ametropfal del ojo

8.2. Puesta en servicio y funcionamiento

Coloque el cabezal del instrumento seleccionado en el alojamiento de la parte
superior del mango de modo que las dos escotaduras de la parte inferior del
cabezal del instrumento encajen en las levas de guia que sobresalen del mango
de pila. Presione ligeramente el cabezal del instrumento contra el mango de
pilay gire el mango a tope en el sentido de las agujas del reloj. Para retirar el
cabezal, girelo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. El tornillo moleteado
posibilita la rotacion y el enfoque de la imagen de raya o de punto.

8.3. Rotacion
Con el elemento de mando podréa orientar la imagen de raya o de punto entre
360°. El correspondiente angulo, podra leerlo directamente en la escala del
retinoscopio.

8.4. Carta de fijacion
Para el esquiascopio dindmica, se cuelgan y se fijan las cartas de fijacion por el
lado del objetivo del retinoscopio

8.5. Datos técnicos de la lampara

Retinoscopio de hendidura HL 2,5V 2,5V 440 mA  Vida Gtil media 15 h
Retinoscopio de hendidura XL 3,5V 3,5V 690 mA  Vida Gtil media 50 h
Retinoscopio de punto HL 2,5V 2,5V 450 mA  Vida Gtil media 15 h
Retinoscopio de punto XL 3,5V 3,5V 650 mA  Vida Gtil media 40 h



9. Dermatoscopio

9.1. Especificaciones funcionales / indicacion

El dermatoscopio ri-derma descrito en este manual del operador sirve para
la deteccidn precoz de lesiones pigmentadas de la piel (melanomas malignos).

9.2. Puesta en marcha y funcionamiento

Coloque el cabezal del instrumento seleccionado en el alojamiento de la parte
superior del mango de modo que las dos escotaduras de la parte inferior del
cabezal del instrumento encajen en las levas de guia que sobresalen del mango
de pila. Presione ligeramente el cabezal del instrumento contra el mango de
pila 'y gire el mango a tope en el sentido de las agujas del reloj. Para retirar el
cabezal, girelo en el sentido opuesto a las agujas del reloj

9.3. Enfoque
Enfoque la lupa girando para ello el anillo del ocular.

9.4. Accesorios para piel

Se incluyen 2 accesorios para piel:

1) Con una escala de 0-10 mm para la medicion de lesiones pigmentadas como
el melanoma maligno.

2) Sin escala.
Ambos accesorios para piel son facilmente desmontables y reemplazables.

9.5. Datos técnicos de la lampara

ri-derma XL 2,5V 2,5V 750 mA Vida atil media 15 h
ri-derma XL 3,5V 3,5V 690 mA Vida atil media 15 h
ri-derma LED 2,5V 2,5V 280 mA Vida util media 10000 h
ri-derma LED 3,5V 3,5V 280 mA Vida Gtil media 10000 h

10. Portalamparas

10.1. Uso previsto

El portalamparas Riester descrito en este manual del operador sirve para ilu-
minar la cavidad bucal y la faringe.

10.2. Puesta en servicio y funcionamiento

Coloque el cabezal del instrumento seleccionado en el alojamiento de la parte
superior del mango de modo que las dos escotaduras de la parte inferior del
cabezal del instrumento encajen en las levas de guia que sobresalen del mango
de pila. Presione ligeramente el cabezal del instrumento contra el mango de
pilay gire el mango a tope en el sentido de las agujas del reloj. Para retirar el
cabezal, girelo en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

10.3 Datos técnicos de la lampara

Portaldmpara XL 2,5V 2,5V 750 mA  promedio vida Gtil 15 h
Portaldmpara XL 3,5V 3,5V 690 mA  promedio vida Gtil 15 h
Portaldmpara LED 2,5V 2,5V 280 mA  promedio vida Gtil 10000 h
Portaldmpara LED 3,5V 3,5V 280 mA  promedio vida Gtil 10000 h

11. Espéculo nasal.

11.1. Especificaciones funcionales / indicacion

El espéculo nasal descrito en este manual del operador sirve para iluminary,
por lo tanto, para examinar el interior de la nariz.

11.2. Puesta en servicio y funcionamiento
Coloque el cabezal del instrumento seleccionado en el alojamiento de la parte
superior del mango de modo que las dos escotaduras de la parte inferior del
cabezal del instrumento encajen en las levas de guia que sobresalen del mango
de pila. Presione ligeramente el cabezal del instrumento contra el mango de
pila 'y gire el mango a tope en el sentido de las agujas del reloj. Para retirar el
cabezal, girelo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. El espéculo se puede
utilizar de dos formas:

a) Expansion rapida Con el pulgar, empuje hacia abajo el tornillo de ajuste
ubicado en el cabezal del instrumento. Con este ajuste no se podra
modificar la posicién de la pata del especulo.

b) Expansion individual Gire el tornillo de ajuste en el sentido de a las agujas
del reloj hasta alcanzar la apertura de expansion conveniente. Las patas se
cierran de nuevo cuando se gira el tornillo en el sentido opuesto a las agujas
del reloj.

11.3 Lente giratoria

El espéculo nasal esta dotado de una lente giratoria de aproximadamente 2,5
aumentos. En caso necesario, esta lente se puede retirar y/o volver a colocar en
el agujero provisto a tal efecto.

11.4 Datos técnicos de la lampara

Espéculonasal XL 2,5V 25V 750 mA  Vida Gtil media 15 h
Espéculonasal XL 3,5V 3,5V 690 mA  Vida Gtil mediab 15 h
Espéculo nasal LED 2,5V 2,5V 280 mA  Vida Gtil media 10000 h
Espéculo nasal LED 3,5V 3,5V 280 mA  Vida atil media 10000 h

12.Depresor de lengua

12.1. Especificaci funcionales / indi

El portaespatulas descrito en este manual del operador sirve para examinar
la cavidad bucal y la faringe en combinacién con las espatulas de madera o
plastico usuales en el comercio.




12.2. Puesta en servicio y funcionamiento

Coloque el cabezal del instrumento seleccionado en el alojamiento de la parte
superior del mango de modo que las dos escotaduras de la parte inferior del
cabezal del instrumento encajen en las levas de guia que sobresalen del mango
de pila. Presione ligeramente el cabezal del instrumento contra el mango de
pila y gire el mango a tope en el sentido de las agujas del reloj. Para retirar
el cabezal, girelo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Introduzca una
espatula corriente de madera o de plastico a tope en el agujero ubicado por
debajo de la salida de luz. Una vez concluido el reconocimiento, podra extraer
la espatula activando simplemente el expulsor.

12.3. Datos técnicos de la lLampara

Portaespatula XL 2,5V 2,5V 750 mA  Vida Ut
Portaespatula XL 3,5V 3,5V 690 mA  Vida Gti
Portaespatula LED 2,5V 2,5V 280 mA  Vida ati
Portaespatula LED 3,5V 3,5V 280 mA  Vida Gti

media 15 h
media 15 h
media 10000 h
media 10000 h

13. Laringoscopio

13.1. Especificaciones funcionales / indicacion

El laringoscopio descrito en este manual del operador sirve para la reflexion o
el examen de la cavidad bucal y de la faringe en combinacién con el portalam-
paras Riester.

13.2. Puesta en servicio

Los espejos laringeos se utilizaran exclusivamente en combinacién con el
portaldmpara. Con ello se garantiza una 6ptima iluminacién de esta cavidad.
Inserte uno de los 2 laringoscopios en la direccion deseada, en la parte anterior
del portaldmparas.

14. Otoscopio quirdrgico para medicina veterinaria

14.1. Uso previsto

El otoscopio quirdrgico Riester descrito en este manual del operador se utiliza
exclusivamente en animales o en medicina veterinaria y, por lo tanto, no tiene
una marca CE. Sirve para iluminar y examinar el conducto auditivo y realizar
intervenciones quirlrgicas pequenas en el conducto auditivo.

14.2. Como colocar y retirar los espéculos auditivos en veterinaria

Cologue el espéculo conveniente en la sujecion negra del otoscopio de opera-
cion de modo que la escotadura del espéculo encaje en la guia de la sujecion.
Fije el espéculo, girdndolo para ello en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

14.3. Lente de aumento giratoria
El otoscopio de operacion dispone de una lente de ampliacion con aproximada-
mente 2,5 aumentos, orientable entre 360°.

14.4. Introduccion de instrumentos externos en el oido
El otoscopio quirdrgico tiene un disefo abierto y permite de este modo la intro-
duccién de instrumentos externos en el oido del animal

14.5 Datos técnicos de la lampara
Otoscopio operacion HL 2,5V 2,5V 680 mA promedio vida util 20 h
Otoscopio operacion XL 3,5V 3,5V 700 mA promedio vida Gtil 20 h

15. Otoscopio quirurgico para medicina humana

15.1. Uso previsto

El otoscopio quirdrgico Riester descrito en este manual del operador sirve para
iluminar y examinar el conducto auditivo e introducir instrumentos externos
en el mismo.

15.2 Colocacion y retirada de embudos de otoscopio para la medicina huma-
na.

Cologue el embudo deseado en el soporte negro en el otoscopio quirdrgico de
forma que la muesca del embudo encaje en la guia del soporte. Ajuste el embu-
do girdndolo en sentido horario.

15.3. Lente giratoria para ampliar
En el otoscopio quirdrgico hay una pequefa lente giratoria de 360° con un au-
mento de aproximadamente 2,5.

15.4. Insertar instrumentos externos en el oido.
El otoscopio quirlrgico esta disefado para que se puedan insertar instrumen-
tos externos en el oido

15.5 Datos técnicos de la lampara
Otoscopio quirdrgico HL 2,5V 2,5V 680 mA  Vida util media 20 h
Otoscopio quirdrgico XL 3,5V 3,5V 700 mA  Vida util media 20 h

16. Sustitucion de la ldmpara

Otoscopio L1

Retire el soporte del embudo del otoscopio. Gire la ldmpara en sentido antiho-
rario. Gire la nueva ldmpara en sentido horario y vuelva a colocar el soporte
del embudo.

16.1. Otoscopios L2, L3, ri-derma, portaldmparas, espéculo nasal y portae-
spatulas
Desenrosque el cabezal de instrumentos del mango de pilas. La ldmpara se



encuentra en la parte inferior del cabezal de instrumentos. Extraiga la ldmpara
con el pulgar y el dedo indice o con una herramienta adecuada del cabezal de
instrumentos. Introduzca firmemente la nueva ldmpara.

16.2. Otoscopios L2, L3, ri-derma, portalamparas, espéculo nasal y soporte
de espatula

Gire el cabezal del instrumento del mango de bateria para retirarlo. La ldmpara
se encuentra en la parte inferior del cabezal del instrumento. Saque la ldmpara
del cabezal del instrumento con el pulgar y el dedo indice o una herramienta
adecuada. Inserte la nueva ldmpara firmemente.

ATENCION: /N
El borne de la lampara se debe introducir en la ranura gufa del cabezal de ins-
trumentos.

16.3. Oftalmoscopios

Retire el cabezal del instrumento del mango de baterfa. La ldmpara se encu-
entra en la parte inferior del cabezal del instrumento. Retire la ldmpara de la
cabeza del instrumento con el pulgar y el indice o una herramienta adecuada
Inserte la nueva lampara firmemente.

PRECAUCION:
el perno de la ldmpara debe insertarse en la ranura de la guia en el cabezal
del oftalmoscopio.

17. Instrucciones de cuidado

17.1. Nota general

La limpieza y desinfeccion de los dispositivos médicos sirve para proteger al
paciente, al usuario y a terceros y para mantener el valor de los dispositivos
médicos.

Debido al disefo del producto y los materiales utilizados, no hay un limite maxi-
mo definido de ciclos de reprocesamiento factibles. La vida Gtil de los dispositi-
vos médicos esta determinada por su funcién y su manejo cuidadoso.

Los productos defectuosos deben pasar por todo el proceso de reprocesamien-
to antes de ser devueltos para su reparacion.

17.2. Limpieza y desinfeccion.

Los cabezales y mangos del instrumento se pueden limpiar externamente con
un pafio humedo hasta que se logre una limpieza 6ptica.

Desinfecte el instrumento de acuerdo con las instrucciones del fabricante del
desinfectante. Solo deben usarse agentes con eficacia probada de acuerdo con
los requisitos nacionales.

Después de desinfectar, limpie el instrumento con un pafio himedo para elimi-
nar posibles residuos de desinfectante.

Los accesorios para piel [ri-derma) se pueden frotar con alcohol o con un des-
infectante adecuado.

iAtencién!A

¢ iNunca cologue los cabezales y los mangos del instrumento en liquidos!

¢ jAsegurese de que no penetren liquidos en el interior de la carcasal!

e Elarticulo no esta aprobado para su procesamiento y esterilizacion en ma-
quina. jPodria producir un dafo irreparable!

17.3.Esterilizacion

a) Embudos de otoscopio reutilizables

Los embudos de otoscopio se pueden esterilizar a 134 °C y durante 10 minutos
en el esterilizador de vapor.

b) Embudos de otoscopio de un solo uso

® Apto solamente para uso Unico
Atencidn: con el uso repetido puede darse una infeccion.

18. Repuestos y accesorios

Puede encontrar una lista detallada en nuestro Catalogo de Instrumentos oftal-
moldgicos H.N.O., que puede descargar en www.Riester.de https://www.Ries-
ter.de/en/productdetails/d/ri-scoper-l-premium-ent-and-ophthalmic-inst-
ruments/ri-scoper-l-otoscopes/.

19. Mantenimiento

Los instrumentos y sus accesorios no requieren un mantenimiento especial.
Si necesita revisar un instrumento por algin motivo, envienoslo a nosotros o a
un distribuidor autorizado de Riester en su zona, con quien nos pondremos en
contacto a peticion de usted.

20. Notas

Temperatura ambiente: 0 °C a + 40 °C

Humedad relativa: 30 % a 70 % sin condensacién

Temperatura de transporte y almacenamiento: -10 °C a + 55 °C
Humedad relativa: 10 % a 95 % sin condensacion

presion atmosférica: 800 hPa - 1100 hPa



21. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN
IEC 60601-1-2, 2014, ed. 4.0

Atencion: A

El equipo médico eléctrico estd sujeto a precauciones especiales con respecto
a la compatibilidad electromagnética ([EMC])

Los dispositivos de comunicacion de radiofrecuencia portatiles y méviles pue-
den afectar a los equipos electromédicos. El equipo electromédico esta disefia-
do para su uso en un entorno electromagnético para la atencion médica domi-
ciliariay para instalaciones profesionales, como areas industriales y hospitales.
El usuario del dispositivo debe asegurarse de que funciona en dicho entorno

Advertencia: A

El equipo electromédico no debe usarse directamente junto a otros disposi-
tivos ni apilarse con ellos. Si se requiere su uso cerca de otro equipo o apila-
do con este, se deben observar ambos equipos electromédicos para verificar
que funcionen correctamente en esta disposicion. Este equipo electromédico
estd destinado para uso exclusivo de profesionales médicos. Este dispositivo
puede causar interferencias perjudiciales o interferir con el funcionamiento de
los dispositivos cercanos. Puede ser necesario tomar las medidas correctivas
adecuadas, como la reorientacién, la reorganizacion o el blindaje del equipo
electromédico.

El equipo electromédico evaluado no tiene caracteristicas esenciales segun lo
indicado en EN60601-1 cuyo fallo o falta de suministro de energia pudiera supo-
ner un riesgo inaceptable para el paciente, el usuario o terceros

Advertencia: &

Los equipos de comunicaciones de RF portatiles (equipos de radio), incluidos
sus accesorios como cables de antena y las antenas externas, no deben utili-
zarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de las piezas y cables de los cabezales
con mango ri-scope L especificados por el fabricante. De lo contrario, se puede
reducir el rendimiento del dispositivo.

Guia y declaracion del fabricante - emision electromagnética.

El instrumento ri-scope L esta diseniado para usarse en el entorno electromagneético especificado a
continuacién. El cliente o el usuario de ri-scope L deben asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético - instrucciones
de E| ri-scope L utiliza potencia de RF exclusivamente
lEmisiones de alta frecuencia Grupo 1 para uso intemo. Por lo tanto, su emision de RF es
Imuy baja y es poco probable que se perturbe los
ICISPR 11 dispositivos electronicos vecinos.
de El ri-scope L esta disefiado para ser utilizado en
Emisiones de alta f . Clase B ualquier entorno, incluidas las areas residenciales
misiones de alta frecuencia las conectadas directamente a una red pablica de|
ICISPR 11 [suministro de energia que también abastece a los

dificios utilizados con fines residenciales.

[Emisiones de arménicos

No corresponde
IEC 61000-3-2

[Emisiones de fluctuaciones
de tension flicker No corresponde
IEC 61000-3-3

Guia y declaraci6n del fabricante - inmunidad electromagnética.

Elinstrumento ri-scope L esta diseniado para usarse en el entorno El

pro - =
cliente o el usuario de ri-scope L deben asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Entormo electromagnético -

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Conformidad D eleciromag
[Descarga de electricidad -
lootatica (DEE) Con: 18 kv Con: 18 kv Los suelos deben ser de
Aire: 22.4,8,15 KV Aire: 2.4, 815 KV | o o ceramica
i el suelo esta cubierto con
[EC 61000-4-2 material sintético, la humedad
relativa debe ser de al menos el
130 %.
[Transitorios eléctricos _[6/50 ns, 100 kHz , 22 KV No corresponde -
Fapidos/rafagas La calidad de la tensién de
Jalimentacion debe ser la de un
lentorno empresarial u
EC 61000-4-4 hospitalario tipico
laje de sobretensin  [Voltaje do £ 0,5 KV No coresponde _|La calidad e Ia tension de
onductor fase a fase Jalimentacion debe ser la de un
|EC 610004-5 oltaje de + 2 kV lentomo empresarial u
Linea a tierra hospitalario tipico

Descensos de tension,
linterrupciones a corto
lplazo y fluctuaciones en la
tension de alimentacion

No corresponde _|La calidad de la tension de
lalimentacion debe ser la de un
lentorno empresarial u
hospitalario tipico.

< 0 % UT 0,5 periodo a 0.45, 90,
135, 180, 225, 270 y 315 grados.

0 % UT 1 periodo y 70 % UT 25/30
Iperiodos monofasico: a 0 grados

IEC 61000-4-11 (50/60 Hz)

[Campo magnético con 30A/m 30A/m Los campos magnéticos de

lirecuencias nominales de recuencia de red deben estar

ingenieria energética 50/60 Hz 50160 Hz len un nivel caracteristico de una
ubicacion tipica en un entorno

lec 6100048 hospitalario comercial tipico.

FOTA: UT es la fuente de CA. Tension de red antes de la aplicacion del nivel de prueba.




Guiay ion del i il

Elinstrumento ri-scope L esta disenado para usarse en el entormno ion. EI
cliente o el usuario de ri-scope L deben asegurarse de que se utiliza en dicho oo

Prueba de Nivel de prueba IEC "
inmunidad 60601 Conformidad Entorno electromagnético - instrucciones
Los equipos de comunicaciones de RF portatiles y
Variables de Imoviles no deben utiizarse a menor distancia de la
interferencia de recomendada de ri-scope L incluidos los cables,
alta frecuencia No corresponde [calculando dicha distancia a partir de la ecuacion que se
conducida laplica a la frecuencia del transmisor.
3 Vims
|EC61000-4-6 0,5 MHz a 80 MHz [Distancia de separacion recomendada

6V en bandas de
frecuencia ISM entre
0,15 MHz y 80 MHz d=1.2x P 80 MHz a 800 MHz
80% AM a 1 kHz d=2.3x P 800 MHz a 2.7 GHz

IDonde P es la potencia de salida méxima del transmisor
len vatios (W) segun el fabricante del transmisor y la
(distancia recomendada en metros (m).

Las intensidades de campo de los transmisores de RF
fjos, seqiin lo determinado por un estudio del sitio
deben ser menores que el grado de
en cada rango de frecuencia.

de marcados con el
RF radiada 3Vim fovim  [siguiente simbolo, pueden procucirss miererencis

IEC 61000-4-3 80 MHz a 2,7 GHz

Campos de 380 - 390 MHz 27 Vim
proximidad de (27 V/im; PM 50%; 18 Hz| o\,
equipos de 430 - 470 MHz m

comunicaciones | 28 V/m; (FM 5 kHz, ,

inalambricas RF | ~sinusoidal de 1 kHz)
PM; 18 Hz11 9Vim ‘.’
704 - 787 MHz

9 Vim; PM 50%; 217 Hz]

800 - 960 MHz 28 Vim

28 Vim; PM 50%; 18 Hz

1700 - 1990 MHz

28 V/m; PM 50%; 217 28 Vim
z

2400 - 2570 MHz

28 Vim; PM 50%; 217 9 Vim
H

z
5100 - 5800 MHz
9 VIm; PM 50%; 217 Hz|

INOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia mas alto.

INOTA 2: estas pautas pueden no apllcarse en todas las La ética se ve afectada

or Ia absorcion y reflexion d objetos y personas

lo Las de campo o Gelos Tijos, tales como estaciones base para teléfonos de radio (moviles /

malambncos) y radios méviles terrestres, de radioafici isi AMy F ision de
elevision no pueden predecirse tedricamente con precision. Para evaluar el entorno electromagnético debido a
Jransmisores de RF fos, se debe considerar un examen electromagnéiico S 2 intensidad de campo medida en e
lugar donde se utiliza ri-scope L excede el debe el ri-
cope L para comprobar su funcionamiento normal. Si se Y observa un rendimionts anormal, es posible que se
requieran medidas adicionales, como reorientar o mover el ri-scope

b En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Distancias recomendadas entre los equipos de comunicaciones de RF portatiles y
méviles y el ri-scope

[Elri-scope L esta diseiado para Usarse en un entorno electromagnético en el que se controla
las emisiones de RF. El cliente o el usuario de ri-scope L pueden ayudar a evitar las
una distancia minima entre los equipos de
comunicaciones de RF portatiles y moviles (transmisores) y el ri-scope L segun la potencia
maxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia maxima de Distancia de separacion segun la frecuencia del transmisor
salida nominal del (m)
transmisor
(W) 150 KHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,7 GHz
0,01 0,12 0,12 0,23 0,23
o1 038 038 073 073
| 12 12 23 23
0 38 38 73 73
100 12 12 23 23
[Para transmisores con una potencia de salida maxima no mencionada anteriormente, laf

ldistancia recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuacion para Ia
lirecuencia del transmisor, donde P es Ia potencia de salida méxima del transmisor en vatio
(W) segan el fabricante del transmisor.

INOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separacién se aplica al rango de frecuenciaj
imas alto.

NOTA 2: estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagacion
lelectromagnética se ve afectada por la absorcion y reflexion de estructuras, objetos
personas.




ITALIAN

1.Importanti informazioni da rispettare prima dell'uso

Avete acquistato uno strumento diagnostico Riester di alta qualita, realizzato
ai sensi della direttiva 93/42/CEE per Prodotti medicali e sottoposto a costanti
controlli di qualita. La straordinaria qualita garantisce la massima affidabilita
diagnostica. Nel presente libretto di istruzioni € descritto l'utilizzo die manici
portabatterie Riester delle teste strumenti ri-scope® e ri-derma e dei relativi
accessori. Vi preghiamo di leggere attentamente questo libretto prima di mette-
re in funzione lo strumento e di conservarlo con cura per futuro riferimento. In
caso di domande, non esitate a contattarci oppure rivolgetevi al rappresentante
autorizzato dei prodotti Riester. Il nostro indirizzo é riportato sull'ultima pagina
del presente libretto di istruzioni. Lindirizzo del nostro rappresentante potra
essere comunicato su richiesta. Si ricorda che limpiego di tutti gli strumenti
descritti nel presente libretto di istruzioni ¢ destinato esclusivamente a per-
sonale opportunamente addestrato. L'otoscopio operatorio del set Vet-l € uno
strumento prodotto

esclusivamente per la medicina veterinaria e che pertanto non reca alcun mar-
chio CE. Si ricorda inoltre che il perfetto funzionamento dei nostri strumenti
puo essere assicurato soltanto se si utilizzano esclusivamente strumenti e ac-
cessori originali Riester.

Avvertenza: A

L'uso di accessori diversi da quelli specificati pud determinare un aumento delle
emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dellimmunita elettromagnetica
di questa apparecchiatura, nonché comportare un funzionamento improprio.

Avvertenze e controindicazioni
Puo sussistere il pericolo di ignizione di gas quando lo strumento viene
utilizzato in presenza di miscele inflammabili o miscele di prodotti farma-
ceutici.

- Letestine operative e i manici portabatterie non devono mai essere immersi
in sostanze liquide.

- Durante gli esami oftalmologici pit prolungati per mezzo dell oftalmoscopio,
la retina puo essere danneggiata dalla luce intensa.

- Il prodotto e gli specula auricolari non sono sterili. Non utilizzare su tessuti
lesi.

- Perevitare il rischio di contaminazione incrociata, utilizzare specula aurico-
lari nuovi o disinfettati.

- Lo smaltimento degli specula auricolari usati deve avvenire in conformita
con le pratiche mediche correnti o seguire le normative locali vigenti in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti medici infettivi e biologici

- Utilizzare solo accessori e materiali di consumo Riester o accessori e mate-
riali di consumo autorizzati da Riester.

- Lafrequenza e la procedura di pulizia devono soddisfare i requisiti per la pu-
lizia dei prodotti non sterili nella struttura interessata. Seguire le istruzioni
per la pulizia e la disinfezione riportate nel manuale di istruzioni.

- Ilprodotto puo essere utilizzato solo dal personale competente

Informazioni sulla sicurezza:
C€ Marcatura CE

Intervalli di temperatura
in °C per la conservazione e il trasporto

Intervalli di temperatura
in °F per la conservazione e il trasporto

Umidita relativa

Fragile, maneggiare con cura
Mantenere asciutto

,Punto Verde" (specifico nazionale)

Avvertenza; questo simbolo indica una situazione potenzialmente pe-
ricolosa.

Classe di protezione Il

Parte applicata tipo B

>0 > O) reaQ o >

Attenzione: le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate non
devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici ma sepa-
ratamente, in conformita ai regolamenti nazionali UE.

Codice lotto

[SN] Numero di serie

@ Attenzione: seguire le istruzioni per l'uso

® Solo per uso singolo



2. Manici portabatterie e messa in servizio

2.1. Destinazione d‘uso / indicazione

| manici portabatterie Riester descritti in questo manuale forniscono alimenta-
zione alle testine operative (le lampade sono incluse nelle testine corrisponden-
ti). Servono, inoltre, da supporto.

Manici portabatterie collegati a caricatore a spina per ri-accu® L

2.2. Gamma di manici portabatterie

Tutte le testine operative descritte in queste istruzioni per l'uso sono compatibili
con i sequenti manici portabatterie e possono quindi essere abbinate a piacere.
Tutte le testine operative sono compatibili anche con il manico del modello da
parete ri-former®

ATTENZIONE! A

Le testine operative a LED sono compatibili con la stazione diagnostica ri-for-
mer® solo a partire da un determinato numero di serie. Le informazioni sulla
compatibilita della vostra stazione diagnostica sono disponibili su richiesta.
Per otoscopi ri-scope® L, oftalmoscopi ri-scope® L, perfect, ORL, praktikant,
de luxe®, Vet, retinoscopi a fessura e a spot, ri-vision®:

2.3. Manico portabatterie tipo C con rheotronic® 2,5V

Questo manico portabatterie funziona con 2 normali batterie alcaline di tipo C
Baby (denominazione IEC LR14) o una batteria ricaricabile ri-accu® da 2,5 V.
Il manico con ri-accu® Riester puo essere ricaricato soltanto nel caricatore
ri-charger® Riester.

2.4 . Manico portabatterie tipo C con rheotronic® 3,5V (per ri-charger® L)
Questo manico portabatterie funziona con:

- 1 batteria ricaricabile Riester da 3,5 V (articolo n. 10691 ri-accu® L)J.

- 1 caricatore ri-charger® L (articolo n. 10705, articolo n. 10706)

2.5. Manico portabatterie di tipo C con rheotronic® da 3,5V

Per la ricarica da presa di corrente 230 Vo 120 V

Questo manico a spina funziona con:

- 1 batteria ricaricabile Riester da 3,5 V (articolo n. 10692 ri-accu® LJ.

2.6. Manico portabatterie tipo C con rheotronic® 3,5 V (per caricatore a spina).
Questo manico portabatterie funziona con:

- 1 batteria ricaricabile Riester da 3,5 V (articolo n. 10694 ri-accu® LJ.

- 1 Caricatore a spina (articolo n. 10707).

Nuovo ssl® ri-accu®USB

2.6.1 Articolo n. 10704

Manico portabatterie tipo C con rheotronic® 3,5 V e con tecnologia di ricarica

ri-accu®USB

include:

- 1 batteria ricaricabile Riester da 3,5 V (articolo n. 10699 ri-accu®USB)

-1 manico tipo C Rheotronik

- 1 cavo USB tipo C, la ricarica e possibile con qualsiasi sorgente USB con-
forme alla norma DIN EN 60950 / DIN EN 62368-1 senza contatto con il
paziente (2 MOOP). Riester offre opzionalmente un alimentatore medicale:
l'articolo n. 10709.

Funzionamento:

La testina operativa con manico portabatterie tipo C e ri-accu®USB & pronta
all'uso durante la ricarica.

E pertanto possibile, durante la ricarica, esaminare il paziente.

ATTENZIONE! &

Se durante la ricarica [manico portabatterie tipo C con tecnologia di ricarica
USB articolo n. 10704) viene effettuato 'esame del paziente, & necessario uti-
lizzare lalimentatore medicale Riester articolo n. 10709 per la conformita di
questo sistema elettromedicale alla norma IEC 60601-1:2005 (terza edizione) +
CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012.

Questo ri-accu®USB dispone di un indicatore di carica

Se il LED é verde: - la batteria &€ completamente carica.

Se il LED e verde e lampeggia: - la batteria si sta caricando.

Se il LED € arancio: - la batteria & troppo scarica, deve essere caricata.

- Specifiche tecniche:
Batteria agli ioni di litio 18650, 3,6 V 2600 mAh 9,62 Wh

Temperatura ambiente: Da0°Ca+40°C

Umidita relativa: Da 30% a 70% non condensante
Temperatura di trasporto e conservazione: Da -10 °C a +55 C°

Umidita relativa: Da 10% al 95% non condensante
Pressione atmosferica: 800 hPa - 1100 hPa

Ambiente di utilizzo:
ri-accu®USB deve essere utilizzato esclusivamente da utenti professionisti in
istituti di cura e ambulatori medici.

2.7. Manico portabatterie tipo AA con rheotronic® da 2,5V
Questo manico portabatterie funziona con 2 batterie alcaline standard tipo AA
[denominazione IEC LRé)



2.8. Manico portabatterie tipo AA con rheotronic® 3,5V (per ri-charger® L)
Questo manico portabatterie funziona con:

- 1 batteria ricaricabile Riester da 3,5 V (articolo n. 10690 ri-accu® LJ.

- 1 caricatore ri-charger® L (articolo n. 10705, articolo n. 10706)

3. Messa in servizio (introduzione e rimozione di batterie e batterie ricari-
cabili)

ATTENZIONE! A
Utilizzare solo le combinazioni descritte ai punti da 2.3 a 2.8!

3.1. Introduzione delle batterie:

Manici portabatterie (2.3 e 2.7) tipo C e AA con rheotronic® 2,5 V:

- Ruotare il coperchio sul fondo del manico portabatterie in senso antiorario.

- Inserire le batterie alcaline standard necessarie per questo manico porta-
batterie, con il polo positivo rivolto verso la parte superiore del manico.

- Richiudere saldamente il coperchio ruotandolo sul manico.

3.2. Rimozione delle batterie:

Manici portabatterie (2.3 e 2.7) tipo C e AA con rheotronic® 2,5 V:

- Ruotare il coperchio sul fondo del manico portabatterie in senso antiorario.

- Rimuovere le batterie dal manico portabatterie tenendo aperto il manico e
scuotendolo leggermente se necessario.

- Richiudere saldamente il coperchio ruotandolo sul manico

ATTENZIONE! A

Per tutte le batterie ricaricabili di fabbrica o fornite separatamente, alla prima
messa in servizio deve essere rimossa la pellicola di sicurezza rossa sul polo
positivo!

ATTENZIONE! A

Valido solo per manico portabatterie (2.5) tipo C con rheotronic® 3,5V per la
carica dalla presa di corrente da 230V 0 120 V:

Quando si utilizza il nuovo ri-accu® L articolo n. 10692, si noti che non e neces-
sario isolare la molla del coperchio del manico portabatterie. Quando si utilizza
il vecchio ri-accu® L articolo n. 10692, & necessario isolare la molla (pericolo
di cortocircuito!).

OB ®

neuer ri-accu®L alter ri-accu®L

3.3. Introduzione delle batterie ricaricabili:

Manici portabatterie (2.4 e 2.8] tipo C e AA con rheotronic® 3,5V (per ri-char-
ger® L)

Manico portabatterie (2.6) tipo C con rheotronic® da 3,5 V (per caricatore a
spinal.

Manico portabatterie (2.5) tipo C con rheotronic® 3,5V per la carica dalla presa
di corrente da 230V o 120 V.

ATTENZIONE! A

Si prega di seguire le indicazioni di sicurezza!

- Ruotare il coperchio sul fondo del manico portabatterie in senso antiorario.

- Prima della messa in servizio iniziale rimuovere la pellicola di sicurezza ros-
sa sul polo positivo della batteria ricaricabile.

- Posizionare la batteria compatibile con il manico portabatterie (vedi 2.2)
con il polo positivo rivolto verso il coperchio del manico. Accanto al segno
piu & riportata anche una freccia, che indica la direzione di inserimento nel
manico.

- Richiudere saldamente il coperchio ruotandolo sul manico.

3.4. Rimozione delle batterie ricaricabili:

Manici portabatterie (2.4 e 2.8) tipo C e AA con rheotronic® 3,5V (per ri-char-
ger® L).

Manico portabatterie (2.6) tipo C con rheotronic® da 3,5 V (per caricatore a
spina).

Manico portabatterie (2.5) tipo C con rheotronic® 3,5V per la carica dalla presa
di corrente da 230V o 120 V.

ATTENZIONE! A

Si prega di seguire le indicazioni di sicurezza!

- Ruotare il coperchio sul fondo del manico portabatterie in senso antiorario.

- Rimuovere la batteria dal manico portabatterie tenendo aperto il manico e
scuotendolo leggermente se necessario.

- Richiudere saldamente il coperchio ruotandolo sul manico

4. Carica dei manici portabatterie con batterie ricaricabili:
4.1. Manici portabatterie (2.4 e 2.8) tipo C e AA con rheotronic® 3,5 V [per
i-charger® L).
Possono essere utilizzati solo nel caricatore ri-charger® L (articolo n.
10705, articolo n. 10706) di Riester.
- Il caricatore ri-charger® L & dotato di un manuale di istruzioni supplemen-
tari da seguire attentamente.

-}



4.2. Manico portabatterie (2.6) tipo C con rheotronic® da 3,5 V [per caricatore
aspina).
- Pub essere impiegato solo con il caricatore (articolo n. 10707) di Riester.

ILpiccolo connettore rotondo sul fondo del manico portabatterie si collega attra-
verso l'apertura posta nel coperchio alla batteria ricaricabile (articolo n. 10694
ri-accu® L.

Collegare quindi la spina del caricatore alla corrente elettrica. Il livello di carica
delle batterie ricaricabili viene indicato dal LED sul caricatore.

La luce rossa indica che la batteria € in carica; la luce verde indica che la batte-
ria @ completamente carica.

4.3. Manico portabatterie (2.5) tipo C con rheotronic® 3,5 V per la carica dalla

presa di corrente da230Vo 120V

- Ruotare la parte inferiore del manico in senso antiorario. | contatti della
spina diventano visibili. | contatti rotondi sono per l'alimentazione a 230 V; i
contatti piatti sono per alimentazione a 120 V. Inserire ora la parte inferiore
del manico portabatterie nella presa per la ricarica

ATTENZIONE! A
Prima di utilizzare il manico con spina per la prima volta, & necessario lasciarlo
in carica nella presa di corrente fino a un massimo di 24 ore.

ATTENZIONE! &
Il manico a spina non deve essere caricato per pit di 24 ore.

ATTENZIONE! A
Durante la sostituzione delle batterie, il manico non deve mai essere collegato
alla presa di corrente!

Dati tecnici:
A scelta, in versione 230 Vo 120V

ATTENZIONE! A

e Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo o lo si porta
con sé in viaggio, rimuovere le batterie e le batterie ricaricabili dal manico

¢ Quando lintensita luminosa dello strumento diventa pit debole, & necessa-
rio sostituire le batterie con batterie nuove.

e Per ottenere una resa luminosa ottimale, per la sostituzione delle batterie
si consiglia di impiegare sempre nuove batterie d'alta qualita (si vedano 3.1
e3.2).

¢ Se sisospetta che sostanze liquide o vapori possano essere penetrati all'in-
terno del manico, non procedere alla ricarica in nessun caso.

¢ Soprattutto se si tratta di un manico collegabile alla presa di corrente, sus-
siste un pericolo di folgorazione.

e Per prolungare la sua durata, la batteria ricaricabile non deve essere cari-
cata fino a quando lintensita luminosa dello strumento non si indebolisce.

4.4. Smaltimento:

Siricorda che le batterie a perdere e le batterie ricaricabili sono rifiuti speciali.
Per informazioni in merito al loro smaltimento, rivolgersi al proprio comune o
al consulente ambientale responsabile.

5. Montaggio delle teste degli strumenti

Montare la testa dello strumento desiderato sul supporto nella parte superiore
del manico, in modo che le due scanalature della parte inferiore della testa si
trovino sulle due camme di guida del manico portabatterie. Premere legger-
mente la testa dello strumento sul manico portabatterie e ruotare quest'ultimo
in senso orario fino all'arresto. Per smontare la testa, ruotarla in senso anti-
orario

5.1. Accensione e spegnimento dei manici portabatterie tipo C e AA

Per accendere lo strumento basta premere leggermente il regolatore, che si
trova sulla parte superiore del manico, in senso orario. Per spegnere lo stru-
mento premere il regolatore in senso anti-orario finché si spegne.

5.2. rheotronic® per la regolazione dell’ intensita della luce

Tramite rheotronic® e possibile regolare lintensita dell'illuminazione dei ma-
nici tipo C e AA. Dipendentemente dal premere in senso orario o anti-orario,
l'intensita aumenta rispettivamente diminuisce.

ATTENZIONE! A
Ad ogni accensione del manico, l'intensita dell'illuminazione e
automaticamente al 100%

Spiegazione del simbolo sul manico portapresa:

ATTENZIONE! A
Leggere le istruzioni perl'uso!

6. Otoscopio ri-scope®L

6.1. Uso previsto

L'otoscopio Riester descritto nel presente libretto di istruzioni e destinato all’il-
luminazione e all'indagine del condotto uditivo in combinazione con gli specoli
auricolari Riester.



6.2. Posizionamento e rimozione di specoli auricolari

Per la dotazione dell'otoscopio € possibile scegliere a piacere tra specoli au-
ricolari monouso Riester (in colore blu) oppure specoli auricolari riutilizzabili
Riester (in colore nero). La misura dello specolo auricolare & riportata sul retro
dello strumento.

Otoscopi L1eL2
Ruotare lo specolo in senso orario fino ad avvertire una certa resistenza. Per
smontare lo specolo, ruotarlo in senso antiorario.

Otoscopio L3

Posizionare lo specolo selezionato sul supporto di metallo cromato dell'otosco-
pio fino ad awvertire chiaramente lo scatto d'innesto. Per smontare lo specolo,
premere il tasto blu di rilascio. Lo specolo si distacca automaticamente. !

6.3. Lente d’ingrandimento mobile
La lente d'ingrandimento mobile e fissata allo strumento e puo essere ruotata
di 360°.

6.4. Inserimento di strumenti esterni nell'orecchio

Se si desiderano inserire strumenti esterni nell'orecchio (ad es. pinzette), ruo-
tare di 180° la lente mobile (ingrandimento di circa 3 xJ, montata sulla testa
dell'otoscopio. A questo punto e possibile utilizzare la lente d'ingrandimento
operatoria

6.5. Test pneumatico

Per potere eseguire il test pneumatico (= esame della membrana del timpano),
occorre disporre di una monopalla non fornita nella normale dotazione, ma che
¢ possibile ordinare separatamente. Inserire il tubo della monopalla sull'attac-
co. Ora é possibile immettere con precauzione la necessaria quantita d'aria nel
canale uditivo.

6.6. Dati tecnici della lampada

OtoscopioXL 2,5V 25V 750 mA  Durata media di servizio 15 ore
OtoscopioXL 3,5V 35V720mA  Durata media di servizio 15 ore
Otoscopio LED 2,5V 2,5V 280 mA  Durata media di servizio 10.000 ore
Otoscopio LED 3,5V 3,5V 280 mA  Durata media di servizio 10.000 ore

7. Oftalmoscopio ri-scope®L

7.1. Destinazione d‘uso / indicazione

L'oftalmoscopio Riester descritto nel presente libretto di istruzioni é destinato
all'indagine dell'occhio e del fondo oculare

ATTENZIONE! A

Poiché la prolungata esposizione alla luce intensa pud danneggiare la retina,
L'utilizzo del dispositivo per l'esame dell'occhio non deve essere prolungato inu-
tilmente e l'impostazione della luminosita non deve superare quella necessaria
a una chiara visualizzazione delle strutture interessate

La dose di irraggiamento che determina un pericolo fotochimico a carico della
retina € il prodotto dellintensita dellirraggiamento e della sua durata. Se lin-
tensita dell'irraggiamento viene ridotta della meta, la durata dell'irraggiamento
puo anche raddoppiare e raggiungere il limite massimo.

Per quanto non siano stati identificati pericoli acuti derivanti dall'irraggiamento
prodotto da oftalmoscopi diretti o indiretti, si consiglia di ridurre al minimo l'in-
tensita della luce indirizzata all'occhio del paziente, secondo quanto raccoman-
dato per lesame o la diagnosi. Neonati e bambini, pazienti afasici e persone
affette da patologie oculari corrono un rischio maggiore. Il rischio pué aumen-
tare se il paziente € gia stato esaminato durante le 24 ore precedenti con questo
o0 con qualsiasi altro strumento oftalmico. Cio si verifica in particolare quando
locchio € stato precedentemente sottoposto a fotografia retinica.

La luce di questo strumento & potenzialmente dannosa. Il rischio di lesioni ocu-
lari aumenta con la durata dell’irraggiamento. Una durata dell'irraggiamento
superiore a 5 minuti per mezzo di questo strumento impostato alla massima
intensita supera il valore indicativo di pericolo.

Questo strumento non presenta rischi fotobiologici secondo quanto specificato
dalla norma DIN EN 62471; e dotato, tuttavia, della funzione di spegnimento di
sicurezza dopo 2/3 minuti.

7.2. Ruota portalenti con lenti correttive

E possibile regolare le lenti correttive sulla ruota portalenti. Sono disponibili, a
scelta, le seguenti lenti correttive:

OftalmoscopiL1eL2

Piu: 1-10, 12, 15, 20, 40.

Meno: 1-10, 15, 20, 25, 30, 35

Oftalmoscopio L3

Piu: 1-45 in intervalli singoli

Meno: 1-44 in intervalli singoli

| valori sono visibili nel campo visivo illuminato. Le cifre positive sono visualizz-
ate in verde, quelle negative in rosso.

7.3. Diaframmi
Dalla ruota portadiaframmi & possibili selezionare i seguenti diaframmi:



Oftalmoscopio L1
Semicerchio, cerchio piccolo/medio/grande, stella di fissazione, fessura.
Oftalmoscopio L2
Semicerchio, cerchio piccolo/medio/grande, stella di fissazione e fessura.
Oftalmoscopio L3
Semicerchio, cerchio piccolo/medio/grande, stella di fissazione, fessura e reti-
Diaframma Funzione
Semi cerchio:  per esame in presenza di cataratta
Cerchio piccolo: per la riduzione del riflesso in pupille di piccolo diame-tro

Chercio medio: per la riduzione del riflesso in pupille di piccolo diame-tro

v
[ J
[ ]
. Chercio grande:per normali indagini del fondo dell'occhio
@

Reticolo: per lindividuazione topografica di alterazioni della retina
| Fessura: per le determinazione di differenze di livello
Stella di
fissazione: per la definizione della fissazione centrale o eccentrica
7.4 Filtri

Con la ruota portafiltri, per ogni diaframma & possibile utilizzare i seguenti filtri:
Oftalmoscopio L1 Filtro privo di rossi

Oftalmoscopio L2 Filtro privo di rossi, filtro blu e filtro di polarizzazione.
Oftalmoscopio L3 Filtro privo di rossi, filtro blu e filtro di polarizzazione

Filtro Funzione

Filtro privo di rossi: con effetto di intensificazione del contrasto per la
valutazione di minime alterazioni vascolari, ad
esempio emorragie retiniche.

Filtro di polarizzazione: per l'esatta valutazione del colore dei tessuti e per la
riduzione della riflessione sulla cornea

Filtro blu: per il riconoscimento di anomalie vascolari o
emorragie, per indagini oftalmologiche a fluorescenza

Con L2 + L3 & possibile utilizzare ogni filtro con ciascuna diaframma.

7.5. Dispositivo di messa a fuoco (solo per L3)
Ruotando la ghiera di messa a fuoco € possibile ottenere a diverse distanze una
rapida microregolazione del campo d’indagine da osservare.

7.6. Lente d’ingrandimento

Nel set per oftalmoscopio viene fornita in dotazione una lente d'ingrandimento
5x. Tale lente pud essere posizionata tra la testa dello strumento e il campo
d'indagine per ottenerne una visione ingrandita.

7.7 Dati tecnici della lampadina

Oftalmoscopio XL 2,5V 2,5V 750 mA durata media 15h
Oftalmoscopio XL 3,5V 3,5V 690 mA durata media 15h
Oftalmoscopio LED 3,5V 3,5V 29 mA durata media 10000h

8. Retinoscopio Slit e Spot (a linea e punto)

8.1 Destinazione d‘uso / indicazione

Il retinoscopio Slit/Spot [denominato anche schiascopio) descritto nel presente
libretto di istruzioni & destinato alla misurazione della capacita rifrattiva (defini-
zione di disturbi visivi) dell'occhio.

8.2. Messa in esercizio e funzionamento

Applicare la testa dello strumento desiderata nell'attacco posto sulla sommita
del manico in modo tale che le due rientranze che si trovano nella parte inferi-
ore della testa dello strumento poggino sulle due camme di guida sporgenti del
manico a pila. Spingere con una leggera pressione la testa dello strumento sul
manico a pila e ruotare il manico in senso orario fino in battuta. Per togliere la
testa ruotare in senso antiorario. Con la vite a testa zigrinata e possibile effettu-
are la rotazione e la messa a fuoco dellimmagine a linee o a punti.

8.3. Rotazione

Limmagine a linee o a punti puo essere ruotata di 360° con 'elemento di co-
mando. Il rispettivo angolo & leggibile direttamente sulla scala graduata del
retinoscopio.

8.4. Cartina di fissazione
Per la schiascopia dinamica le cartine di fissazione vengono agganciate nel
supporto e fissate sul lato dell'oggetto del retinoscopio.

8.5 Dati tecnici della lampadina

Retinoscopio a linea (slitt HL2,5V 2,5V 440 mA  durata media 15h
Retinoscopio a linea (slit) XL 3,5V 3,5V 690 mA durata media 50 h
Retinoscopio a punto (spot) HL 2,5V 2,5V 450 mA  durata media 15 h
Retinoscopio a punto (spot) XL 3,5V 3,5V 640 mA  durata media 40 h



9. Dermatoscopio

9.1. Uso previsto

Il dermatoscopio ri-derma descritto in questo libretto di istruzioni & destinato
al rilevamento precoce di alterazioni della cute [melanomi maligni).

9.2. Messa in servizio e funzionamento

Applicare la testa dello strumento desiderata nell'attacco posto sulla sommita
del manico in modo tale che le due rientranze che si trovano nella parte inferi-
ore della testa dello strumento poggino sulle due camme di guida sporgenti del
manico a pila. Spingere con una leggera pressione la testa dello strumento sul
manico a pila e ruotare il manico in senso orario fino in battuta. Per togliere la
testa ruotare in senso antiorario

9.3. Messa a fuoco
Per mettere a fuoco la lente d'ingrandimento, ruotare l'anello oculare.

9.4. Piastrine di contatto

Sono incluse 2 piastrine di contatto:

1) Con scala graduata 0-10 mm per la misurazione delle lesioni pigmentate,
come il melanoma maligno.

2) Senza scala graduata.

Entrambe le piastrine di contatto sono facilmente asportabili e sostituibili.

9.5. Dati tecnici della lampada

ri-dermaXL 25V 25V 750 mA durata media 15h
ri-dermaXL35V 35V 690 mA durata media 15h
ri-derma LED 2,5V 2,5V 280 mA durata media 10.000 h
ri-derma LED 3,5V 3,5V 280 mA durata media 10.000 h

10. Portalampadina

10.1. Uso previsto

Il portalampadina descritto nel presente libretto di istruzioni e destinato all'illu-
minazione della cavita orale e dell'area della

10.2. Messa in funzione e uso

Applicare la testa dello strumento desiderata nell'attacco posto sulla sommita
del manico in modo tale che le due rientranze che si trovano nella parte inferi-
ore della testa dello strumento poggino sulle due camme di guida sporgenti del
manico a pila. Spingere con una leggera pressione la testa dello strumento sul
manico a pila e ruotare il manico in senso orario fino in battuta. Per togliere la
testa ruotare in senso antiorario.

10.3. Dati tecnici della lampadina

portalampadina XL 2,5V 25V 750 mA  durata media 15 h
portalampadina XL 3,5V 3,5V 690 mA  durata media 15 h
portalampadina LED 2,5V 2,5V 280 mA  durata media 10.000 h
portalampadina LED 3,5V 3,5V 280 mA  durata media 10.000 h

11. Speculum nasale

11.1. Destinazione d‘uso / indicazione

Lo specolo nasale descritto nel presente libretto di istruzioni & destinato all'illu-
minazione e quindi all'indagine delle narici.

11.2. Messa in funzione e uso
Applicare la testa dello strumento desiderata nell'attacco posto sulla sommita
del manico in modo tale che le due rientranze che si trovano nella parte inferi-
ore della testa dello strumento poggino sulle due camme di guida sporgenti del
manico a pila. Spingere con una leggera pressione la testa dello strumento sul
manico a pila e ruotare il manico in senso orario fino in battuta. Per togliere la
testa ruotare in senso antiorario

Sono possibili due modalita d'uso:

a) divaricazione rapida Spingere in basso con il pollice la vite di registro che si
trova sulla testa dello strumento. Con questa impostazione la posizione delle
aste dello speculum non puo essere modificata.

b) divaricazione singola Ruotare la vite di registro in senso orario fino a raggi-
ungere la divar cazione desiderata. Le aste si richiudono ruotando la vite in
senso antiorario.

11.3. Lente orientabile

Sullo speculum nasale si trova una lente orientabile con ingrandimento di
circa 2,5x, che a piacere puo essere facilmente sfilata e di nuovo reinserita
nell'apertura prevista

sullo speculum nasale.

11.4. Dati tecnici della lampada

Specolo nasale XL 25V 2,5V 750 mA  durata media 15 h
Specolo nasale XL 3,5V 35V 720 mA  durata media 15 h
Specolo nasale LED 2,5V 2,5V 280 mA  durata media 10.000 h
Specolo nasale LED 3,5V 3,5V 280 mA  durata media 10.000 h

12. Supporto per abbassalingua

12.1. Destinazione d‘uso / indicazione

|l porta abbassalingua descritto nel presente libretto di istruzioni € stato realizz-
ato per lindagine della cavita orale e della faringe, in combinazione con normali
abbassalingua in legno e plastica.



12.2. Messa in esercizio e funzionamento

Applicare la testa dello strumento desiderata nell'attacco posto sulla sommita
del manico in modo tale che le due rientranze che si trovano nella parte inferi-
ore della testa dello strumento poggino sulle due camme di guida sporgenti del
manico a pila. Spingere con una leggera pressione la testa dello strumento sul
manico a pila e ruotare il manico in senso orario fino in battuta. Per togliere la
testa ruotare in senso antiorario. Introdurre fino in battuta un comune abbassa-
lingua in legno o in plastica nell'apertura posta sotto il foro di uscita della luce.
Dopo l'esame l'abbassalingua puo essere facilmente rimosso con l'espulsore.

12.3. Dati tecnici della lampada

Supporto per abbassalingua XL 2,5V~ 2,5V 750 mA durata media 15 h
Supporto per abbassalingua XL 3,5V~ 3,5V 720 mA durata media 15 h
Supporto per abbassalingua LED 2,5V 2,5V 280 mA durata media 10.000 h
Supporto per abbassalingua LED 3,5V 3,5V 280 mA durata media 10.000 h

13. Specchietto laringeo

13.1. Destinazione d‘uso / indicazione

Il laringoscopio descritto nel presente libretto di istruzioni e stato realizzato per
losservazione diretta e l'indagine della cavita orale e della faringe, in combina-
zione con il portalampadina Riester.

13.2. Messa in funzione

Gli specchietti laringei possono essere utilizzati solo in combinazione con il por-
talampadina. In tal modo & garantita un’illuminazione ottimale. Estrarre uno dei
due laringoscopi e inserirlo anteriormente sul portalampadina nella direzione
desiderata.

14. Otoscopio operatorio per la medicina veterinaria

14.1. Uso previsto

L'otoscopio operatorio Riester descritto nel presente libretto di istruzioni & sta-
to prodotto esclusivamente per essere utilizzato su animali ed € quindi destina-
to alla medicina veterinaria; per tale motivo non reca nessun marchio CE. Puo
essere utilizzato per lilluminazione e lindagine del condotto uditivo, nonché per
eseguire piccoli interventi in tale parte del corpo.

14.2. Applicazione ed estrazione di specoli auricolari per medicina veterina-
ria

Applicare lo specolo desiderato sul supporto nero dell'otoscopio per uso ope-
ratorio, in modo tale che la rientranza sullo specolo coincida con la guida nel
supporto. Bloccare lo specolo ruotandolo in senso antiorario.

14.3. Lente d'ingrandimento orientabile
Sull'otoscopio per uso operatorio si trova una piccola lente d'ingrandimento ori-
entabile di 360° con potere di ingrandimento di circa 2,5x.

14.4. Inserimento di strumenti esterni nell’'orecchio
L'otoscopio operatorio & realizzato in esecuzione aperta, in modo da consentire
lintroduzione di strumenti esterni nell'orecchio dell'animale.

14.5 Dati tecnici della lampadina
Otoscopio operatorio HL 2,5V 2,5V 680 mA durata media 20h
Otoscopio operatorio XL 3,5V 3,5V 700 mA durata media 20h

15. Otoscopio operatorio per la medicina umana

15.1. Uso previsto

L'otoscopio operatorio Riester descritto nel presente libretto di istruzioni & des-
tinato all'illuminazione e l'indagine del condotto uditivo, nonché all'introduzione
di strumenti esterni in tale parte del corpo.

15.2. Montaggio e rimozione degli specula auricolari per la medicina umana
Posizionare lo speculum desiderato sul supporto nero dell'otoscopio chirurgico
in modo che la tacca dello speculum combaci con la guida del supporto. Fissare
lo speculum ruotandolo in senso orario.

15.3. Lente d'ingrandimento girevole
L'otoscopio chirurgico & dotato di una piccola lente di ingrandimento girevole a
360° con una potenza di circa 2,5x.

15.4. Introduzione di strumenti esterni nella cavita auricolare
L'otoscopio chirurgico & strutturato in modo da consentire lintroduzione di stru-
menti esterni nella cavita auricolare

15.5. Dati tecnici della lampada
Otoscopio operatorio HL 2,5V 2,5V 680 mA Durata media di servizio 20 ore
Otoscopio operatorio XL 3,5V 3,5V 700 mA Durata media di servizio 20 ore

16. Sostituzione della lampada

Otoscopio L1

Estrarre l'alloggiamento dello specolo dall'otoscopio. Svitare la lampadina ruo-
tandola in senso antiorario. Awvitare la nuova lampadina ruotandola in senso
orario e rimontare l'alloggiamento dello specolo.

16.1. Otoscopio L2, L3, ri-derma, portalampadina, spe77 colo nasale e porta
abbassalingua
Svitare la testa dello strumento dal manico portabatterie. La lampadina si tro-



va sotto la testa dello strumento. Estrarre la lampadina dalla testa dello stru-
mento trattenendola con pollice e indice oppure utilizzando un attrezzo adatto.
Montare la nuova lampadina.

16.2. Otoscopi L2, L3, ri-derma, illuminatore, speculum nasale e supporto
per abbassalingua

Ruotando la testina operativa, rimuoverla dal manico portabatterie. La lampada
si trova nella parte inferiore della testina operativa. Estrarre la lampada dalla
testina operativa con il pollice e l'indice o con uno strumento adatto. Posizionare
saldamente la nuova lampada.

ATTENZIONE!

La spina della lampadina va inserita nella tacca di guida sulla testa dello stru-
mento. Otoscopi operatori per uso veterinario/umano Svitare la lampadina dal
portalampadina dell'otoscopio operatorio e avvitarne una nuova.

16.3. Oftalmoscopi

Rimuovere la testina operativa dal manico portabatterie. La lampada si trova
nella parte inferiore della testina operativa. Rimuovere la lampada dalla testina
dello strumento con il pollice e lindice o uno strumento adatto. Posizionare
saldamente la nuova lampada.

ATTENZIONE! A
Il perno della lampada deve essere inserito nella scanalatura di guida posta
sulla testina operativa dell'oftalmoscopio

17. Istruzioni per la cura

17.1. Nota generale

La pulizia e la disinfezione dei dispositivi medici servono a proteggere pazienti,
utilizzatori e altri soggetti, oltre che a conservare il valore dei dispositivi stessi.
Considerati la fattura del prodotto e i materiali utilizzati, non e possibile definire
un numero massimo di cicli di trattamento effettuabili. La durata di servizio
dei dispositivi medici & determinata dalla loro funzione e dalla loro gestione
scrupolosa.

Prima di essere resi per la riparazione, i prodotti difettosi devono aver portato a
termine lintero processo di trattamento.

17.2. Pulizia e disinfezione

Le testine operative e i manici possono essere puliti esternamente con un pan-
no umido fino a ottenere una pulizia visibile.

Effettuare la disinfezione secondo le istruzioni del produttore del disinfettante.
Utilizzare solo agenti di comprovata efficacia in conformita ai requisiti normativi
localmente vigenti.

Dopo la disinfezione, passare un panno umido sullo strumento per eliminare
eventuali residui di disinfettante.

Le piastrine di contatto (ri-derma) possono essere pulite con alcol o con un
disinfettante idoneo.

Attenzione!

Non immergere mai testine operative e manici in sostanze liquide!

Assicurarsi che nessun liquido penetri all'interno degli involucri esterni!
Larticolo non e compatibile con il trattamento e la sterilizzazione a macchina.
Ne sarebbe irreparabilmente danneggiato!

17.3. Sterilizzazione

a) Specula auricolari riutilizzabili

Gli specula auricolari possono essere sterilizzati a 134 °C per 10 minuti di tem-
po d'attesa nella sterilizzatrice a vapore.

b) Specula monouso

® Solo per uso singolo

Attenzione: A
Con l'uso ripetuto sussiste il pericolo di infezione.

18. Parti di ricambio e accessori

E disponibile un elenco dettagliato nel nostro catalogo degli strumenti per
otorinolaringoiatria e oftalmologia, scaricabile dal sito www.Riester.de
all'indirizzo https://www.Riester.de/en/productdetails/d/ri-scoper-1-premi-
um-ent-and-ophthalmic-instruments/ri-scoper-l-otoscopes/

19. Interventi di manutenzione
Gli strumenti e i loro accessori non richiedono speciali interventi di manuten-
zione. Se uno strumento deve essere controllato per qualsiasi motivo, si prega
di inviarlo a noi o a un rivenditore autorizzato Riester della vostra zona, che
possiamo indicare su richiesta.

20. Note

Temperatura ambiente: Da0°Ca+40°C

Umidita relativa: Da 30% a 70% non condensante
Temperatura di trasporto e conservazione: Da -10 °C a +55 C°

Umidita relativa: Da 10% al 95% non condensante

Pressione atmosferica: 800 hPa - 1100 hPa



21. COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA
DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SECONDO
IEC 60601-1-2, 2014, Ed. 4.0

Attenzione: A

Le apparecchiature elettromedicali sono soggette a precauzioni speciali relative
alla compatibilita elettromagnetica (EMC).

Le apparecchiature di comunicazione portatili e mobili a radiofrequenza posso-
no interferire con il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali. Ques-
to dispositivo elettromedicale & destinato all'uso in ambienti elettromagnetici
nei quali si presti assistenza sanitaria domiciliare e in strutture professionali
quali aree industriali e istituti di cura

Lutilizzatore del dispositivo deve assicurarsi di operare nei suddetti ambienti.

Avvertenz A

Limpiego di questo dispositivo elettromedicale con posizionamento adiacente
o sovrastante ad altre apparecchiature deve essere evitato. Se limpiego con
tale posizionamento & necessario, questo dispositivo elettromedicale e le altre
apparecchiature elettromedicali devono essere sottoposti a osservazione per
verificarne che il corretto funzionamento. Luso di questo dispositivo elettrome-
dicale é riservato esclusivamente agli operatori sanitari. Questo dispositivo puo
causare interferenze dannose o interferire con il funzionamento dei dispositivi
vicini. Puo essere necessario effettuare adeguate correzioni quali, per esempio,
la modifica dell'orientamento del dispositivo elettromedicale, della sua colloca-
zione o della schermatura.

Il dispositivo elettromedicale valutato non presenta, in base alla norma
EN60601-1, prestazioni essenziali che in caso di guasto o di interruzione de-
llalimentazione potrebbero comportare un rischio incongruo per il paziente,
l'operatore o terzi

Avvertenza &

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (radio), compresi i relativi ac-
cessori quali cavi dell'antenna e antenne esterne, non devono trovarsi a una
distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) rispetto a componenti e cavi della testina
operativa ri-scope® L con manico specificati dal fabbricante. In caso contrario,
si puo verificare una riduzione delle prestazioni del dispositivo.

Guida e dichi i del -

Lo strumento ri-scope L & destinato alluso di seguito. Il cliente o
I'utente di ri-scope L devono assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente.

Test sulle emissioni Conformita Ambiente elettromagnetico - Guida

Emission RF i-scope L utilizza energia RF solo per le sue

Gruppo 1 unzioni interne. Pertanto, le sue emissioni RF sono|
[Emissioni RF molto basse e non sono suscettibili di causare
leIsPR 11 interferenze nelle apparecchiature eletironiche

icine
[Emissioni RF i-scope L & idoneo all'uso in tutti gli ambienti,
Emissionl RF Classe B ompresi gli ambienti domestici e gli ambienti
missioni ldirettamente collegati alla pubblica rete di

[CISPR 11 jalimentazione a bassa tensione che serve gli edifici

impiegati a scopi

[Emissioni armoniche IEC
% Non applicabile

Fluttuazioni di tensione
flicker Non applicabile
IEC 61000-3-3

Guida e dichiarazione del - immunita

Lo strumento ri-scope L & destinato all'uso nellambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o I'utente di ri-
scope L devono assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente.

Test di immunita Livello di test IEC 60601 Conformita Ambiente eleliromagnetico -
[Scariche elettrostatiche
ESD) A COT\‘TZNO. 28 kv A cont‘atlo 48 kV | pavimenti devono essere in
In aria: £2,4,8,15 kV In aria: £24.8,15 KV fdgno"in cemento o piastrellati
IEC 61000-4-2 " ceramica
ISe il pavimento & rivestito da
Imateriale sintetico, I'umidita
relativa deve essere almeno del
0%
[Transitori elettrici veloci /  [5/50 ns, 100 kHz , +2 kV Non applicabile
La qualita dell'alimentazione di
rete deve essere conforme alle
ipiche applicazioni commerciali
[EC 61000-4-4 lo ospedaliere.
[Sovratensione tensione + 0,5 kV Non applicabile La qualita dell'alimentazione di
liransitoria iConduttore fase-fase rete deve essere conforme alle
ensione + 2 kV ipiche applicazioni commerciali
e 6100045 Linea-terra lo ospedaliere.

[Cali di tensione, brevi
interruzioni e variazioni di
tensione sulle linee di

Non applicabile _|La qualita dellalimentazione di
rete deve essere conforme alle
ipiche applicazioni commerciali

1<0% UT 0,5 cicli a 0, 45, 90, 135,
180, 225, 270, 315 gradi

ingresso dellalimentazione| ., .+ 4 < 2000 Ut 2630 i ospedaliere.
[Fase singola: a 0 gradi
IEC 61000-4-11 (50/60 Hz)
[Campo magnetico alla 30AIm 30A/m i campi magnetici ala frequenzal
requenza di rete |di rete devono essere ai livelli
50/60 Hz 50060 Hz loaratteristici di una collocazione
lEC 61000-4-8 ipica in un ambiente

lcommerciale o ospedaliero.

FOTA UT & Ia tensione di rete precedente allapplicazione del ivello di test.




Guida e dichi: i del - immunita

Lo strumento ri-scope L & desﬂnaw all‘usc nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o lutente di

ti-scope L devono assicurarsi che sia utiizzato in tale ambiente.
Livello di test
Test di immunita Conformita Ambiente elettromagnetico - Guida
IEC 60601
L apparecchiature di comunicazione RF portatii e mobil
Disturbi condott hon devono essere utlizzate a una distanza da ogni
generati da leventuale parte di ri-scope L, cavi inclusi, inferiore alla
campi RF Non [distanza di calcolata
ldallequazione applicabile alla frequenza del trasmetitore.
IEC61000-4-6 3 Vrms da
0,5 MHz a 80 MHz pistanza di separazione raccomandata
6V in bande ISM da
0,15 MHz y 80 MHz
80% AM a 1 kHz = 1.2 x P tra 80 MHz & 800 MHz

d= 2.3 %P tra 800 MHz e 2.7 GHz
Dove P & la potenza nominale massima di uscita del
frasmettitore in watt (W) secondo il produttore del
Jrasmettitore e d ¢ la distanza di separazione
accomandata in metri.

e intensita di campo dei trasmetitori RF fissi, come
ldeterminate da un'indagine elettromagnetica sul sito,
ldevono essere inferiori al ivello di conformita in ciascun
ntervallo di frequenza.

RF radiata 3Vimtra ovm | I "
Isi possono verifiare interferenze in prossimita di
IEC 61000-4-3 | 80 MHz 62,7 GHz lapparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo:
Campi di 380 - 390 MHz 27 Vim

prossimita da (27 V/m; PM 50%; 18 Hz|
apparecchiature| 430 - 470 MHz
di 28 V/m; (FM £5 kHz, ,

i ;
comunicazione | sinusoide 1 kHz)
RF wireless PM; 18 Hz11 9 Vim
704 - 787 MHz
9 V/m; PM 50%; 217 Hz|

800 - 960 MHz 28 Vim

28 Vim; PM 50%; 18 Hz|
1700 - 1990 MHz

28 VIim; PM 50%; 217 28 Vim

28 Vim

iz

2400 - 2570 MHz

28 Vim; PM 50%; 217 9Vim
H:

iz
5100 - 5800 MHz
9 Vim; PM 50%; 217 Hz|

INOTA 1: A 80 MHz & 800 MHz si applica la gamma di frequenza superiore.

INOTA 2: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica

lé influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

[2) Le intensita di campo dei trasmettitori fissi, quali stazioni base per ©
terrestri, radio amatoriali, radio AM e FM e v, non possono essere prsvlsie teoricamente
lcon precisione. Per valulare I'ambiente dovuto ai RF fissi & prendere in
dagine ica del sito. Se lintensita di campo misurata nella posizione in cui viene
lutilizzato ri-scope L supera il livello di conformita RF sopra specificato, ri-scope L deve essere sottoposto a
losservazione allo scopo di verificarne il corretto Se si osservano i anomale, possono essere|

misure aggiuntive qualiil riorientamento o il riposizionamento di ri-scope L

Ib) Oltre la gamma di frequenza tra 150 kHz e 80 MHz, le intensita di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanza di i trale jature di icazione RF
portatili e mobili e ri-scope L

fi-scope L & destinato alluso in un ambiente elettromagnetico nel quale le interferenze da RF
radiata sono controllate. Il liente o Iutente di ri-scope L possono contribuire a evitare le
la distanza di minima tra le
apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e ri-scope L in base alla
potenza massima di uscita dellapparecchiatura di comunicazione.

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore
Potenza nominale
massima di uscita del (m)
trasmetitore
Tra 150 KHz e 80 MHz Tra 80 MHz e 800 [Tra 800 MHz e 2,7 GHz|
W) MHz

001 0,12 0,12 023 023

01 038 038 073 073

j 12 12 23 23

0 38 38 73 73

100 12 12 23 23

[Per i trasmetitori valutali a una potenza massima di uscita non elencata sopra, la distanza d
lseparazione consigliata d in metri (m) puo essere stimata con l'equazione applicabile allg
lirequenza del trasmetitore, dove P & la potenza massima di uscita del trasmettitore in watt (W,
|secondo il produttore del trasmettitore.

INOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz i applica la distanza di separazione per la gamma di frequenzaj
lsuperiore.

NOTA 2 Queste linoe guida potrebbaro non essero applabil I i o siuazion. Lo
dall' e dalla riflessione di strutture,

loggetti e persone.




RUSSIAN

1

. BaxHble YKa3aHuA nepeg BBOAOM B AencTeue

Bbl npvobpenu  BbICOKOKAYeCTBEHHbIN AuarHoctudeckuin Habop Ries-
ter, KOTOpPbIA W3rOTOBMEH B COOTBETCTBUMM C AupekTuBoin 93/42/EWG no
MeAULMHCKUM U3AENUSM U NOANEXUT NMOCTOSHHOMY CTPOXaiLLuemy KOHTPOMo

¢

avecTBa. BenvkonenHoe ka4ecTBO UCMOMHEHNS rapaHTupyet Bam Haﬂé)KHble

pesynbTaThl AMarHoCTMKW. B HacTosilleM  pykoBOACTBE — OnMChbiBaeTCst
NpUMeHeHVe akKyMymMSTOPHbIX PykosiTok Riester ans ronosok ri-scope® n
ri-derma n cooTBeTCTBYylOLME NpUHaAnexHocTu. Mepea BBOAOM NpuGopoM
B [AeiiCTBMEe BHWMATENbHO MPOYTUTE PYKOBOACTBO M COXpaHuTe ero B
HapéxHom mecTe. o BceM BO3HMKLIMM BoMpocaM obpalianteck K HaM Uiu K
odhuumnansHoMy npeacTaBuTento npoaykuumn Riester. Haw agpec ykasaH Ha
nocrnefHen cTpaHuLie JaHHOro pykoBOACTBA. AApec Hallero npeacTaBuTenst
npepocTaBnsieTcs no 3anpocy. Crieayet UMeTb B BUAY, YTO BCe OMUCaHHbIE B
PYKOBOACTBE UHCTPYMEHTbI NPeAHasHauYeHbl UCKMIOYUTENBHO A IPUMEHEHNS!
cneuynanucTamu C COOTBETCTBYHOLE kBanudukaumeir. OnepauLnoHHbIA
oTockon B Habope Vet-l npegHasHauyeH WCKNOUMTENbHO ANs BETepuHapun
1 nosTomy He umeeT mapkupoBkn CE. CnepyeT Takke umeTb B BUAY, YTO
npaBunbHas 1 HagéxHas pabota Halx MHCTPYMEHTOB obecneyeHa TOoNbko
NPU UCMOMb30BaHUM MHCTPYMEHTOB U NMPUHAANEXHOCTel chupmbl Riester.

Mpeaynpexaexue. A

Wcnonb3oBaHue [Apyrux WHCTPYMEHTOB MOXET MPUBECTU K  YCUIEHWIO
3rIEKTPOMArHUTHOTO  W3MYYEHUS WM CHWKEHWIO  3MeKTPOMarHuTHOM
NOMEX0YCTONUYMBOCTH YCTPOWCTBA M HenpaBubHON paboTe.

MpepynpexaeHns 1 NPOTMBOMNOKa3aHUs

MpucyTcTByeT oOnacHOCTb BOCMNAMEHEHWs ra3oB MPU  WUCMOMb30BaHWUM
npubopa

psAAoOM € NerkoBOCMIIAMEHSIIOWMMUACS — CMECSIMU UM CMEeCcsiMu
chapmaLieBT4ECKVX NpenapaTos.

[OMoBKM MHCTPYMEHTOB U pydyku C 6GaTapesmMu HuKorga He criegyet
norpyxatb B KMAKOCTb.

B cnyyae anuTenbHoro ocmoTpa rnas Cc MOMOLLbI odTanbMockona
WHTEHCUBHOE BO3[ENCTBME CBETA MOXET NOBPEANTL CETHaTKY.

W3pgenve n ywHon paclumpuTens HectepwunbHbl. He ucnonbsyiTte ans
0CMOTpa MoBPEXAEHHbIX TKAaHEN.

YT106bl yMEHBLUNTL PUCK MEPEKPECTHOTO 3arpsi3HEHUS, UCMOMb3YiTe HOBbIE
WINK NPOAE3NHMULIMPOBAHHBIE PaCLUMPUTENH.

YTUnuampoBaTb UCMOMb30BaHHOW  YLUHOW paclumpuTens  Heobxoaumo
B COOTBETCTBUW C [AEWCTBYIOWMMN MEAULMHCKUMM NpakTUkamu unm
MECTHbIMU  HOPMaM¥  YTUIU3aUWW  WHDEKLUMOHHBIX,  Bronornyecknx
MeaMLIMHCKVX OTXOA0B.

McnonbayitTe  Tomnbko KOMMIEKTYIOLLME/pacXoaHble MaTtepuarnsi,
W3roToBneHHble unu ogobperHele Riester.

Yactota ¥ nocnenoBaTenbHOCTb  YUCTKU  [JOMKHbI  COOTBETCTBOBATH
npaBunam YUCTKM HECTEPUNbHBbIX MPOAYKTOB B  COOTBETCTBYHOLLEM
yypexaeHun. Heobxogumo  cobntofaTb  MHCTPYKUMM MO umcTKe/
[e3nHdeKLUm, NpeayCMOTPeHHbIe B PYKOBOACTBE MO JKCnnyaTaLlum.
M3genne MoXeT UCMONb30BaTbCst TONMbKO 06YYEHHbIM NepCoHanom.

MHCprKLWWI no TexHUKe 6e30MacHOCTHU:

C€ Mapkupogska CE

[ TemnepartypHble npeaens! B ° C Ans xpaHeHUs U TPAHCNOPTUPOBKU
,14 TemnepatypHble npefenb! B ° F Ansi xpaHeHUsA U TPaHCNIOPTUPOBKU
OTHOCUTeNbHasA BNAXHOCTb
! Xpynkui rpy3s, o6palartbCca ¢ OCTOPOXHOCTLIO
7‘ XpaHUTb B CyXoM MecTe

@ «3eneHasi Touka» (3aBUCUT OT CTpaHbI)

iz npeAynpe)K.quue: AaHHblﬁ CUMBON YKa3blBaeT Ha Hanuyuve
noTeHuuanbHO onacHou cuTyaumu.

YcTpouicTBo 3awmThl knacca Il
.
ﬁ\ [eTtanb npunoxeHus Tuna B
oGopyAoBaHMe He SIBNAETCS OObIYHbIMKU GbLITOBBIMU OTXOAAMM,
ero crneayeT YTUNM3MPOBaTb OTAENbHO B COOTBETCTBUMM C
HaUMOHaNbHbLIMU AMpPeKTMBaMuU unu agupektmesamm EC.
Kog naptuu

[sN] CepuitHbIin Homep

EBHMMGHME: UCNOJNIb30OBaHHOE 3rieKTpU4yeckoe W 3INEeKTPOHHOe

@ MoxanywcTa, cobnoganTe MHCTPYKLMK NO 3KCNNyaTaumm

® Tonbko ANA 0AHOPa30BOro UCMONbL30BaHUA



2. Pyyku ¢ GaTapesiMu 1 3anyck

2.1. HasHayeHue/nokasaHusi K NPUMEHEHUI0

Pyuku c 6aTapesmu Riester, onvcaHHble B JaHHOM PyKOBOACTBE, MCMOSb3YOTCS
ANA NNTaHUA rofiIoBOK MHCTPYMEHTOB (J'IaMI'IbI BCTPOEHbl B COOTBETCTBYOLLINE
roONoOBKAU MHCprMeHTOB). OHu Takke cnyxXat rHe3fiom Ans yCTaHOBKW.

Py\{KM [ 6aTapeﬂMM B COYETaHuUn COo LWTEeKepHbIM 3apsaHbiM yCTpOI;ICTBOM ansa
ri-accu®L

2.2. ACCOPTUMEHT pyuek ¢ 6aTtapesamun

Bce rorfioBKM MHCTPYMEHTOB, OnMcaHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE, MOAXOAST
AnNs UCMONb30BaHUsA CO CrefyoLLMMU pydkamm ¢ 6atapesiMi v NoaToMy MoryT
6bITb NogobpaHbl HAMBMAYanNbHO. Bce ronoBky UHCTPYMEHTOB Takke MOryT
ObITb MCMONB30BaHbI C PyYKaMu HacTEHHoOW Moaenu ri-former®.

BHVIMAHI/IE!A

CBeTogMofHble  FONIOBKM  MHCTPYMEHTOB ~ COBMECTUMbI  TOMbKO  C
[AVNarHocTU4eckon ctaHumeii ri-former® ¢ KOHKPETHLIM CEpPUIHBIM HOMEPOM.
WHdopmaums o COBMECTUMOCTM  Balleil  AMarHOCTUYECKOW — CTaHuun
npefocTaBsieTcs no 3anpocy.

[ns otockonos ri-scope® L, odranbmockonos ri-scope® L, perfect,
OTOPUHONAPUHIONOIMYECKUX WMHCTPYMeHTOB, Habopa praktikant, de luxe®,
VHCTPYMEHTOB ANl BETEPUHApPHOM MEAWLMHBI, LIENEBbIX W  TOYEYHbIX
PETUHOCKOMOB, ri-vision®:

2.3. Pyuka c 6aTtapeent Tuna C c rheotronic® 2,5 B

[insi paboThl ¢ 3TMMK pyyKkamu ¢ BaTapeeit HyXKHbl 2 CTaHAapTHbIE LLEMNOYHbIE
Gartapen tmna C Baby (ctangapt IEC LR14) wnu ri-accu® 2,5 B. Pyuky
c Gatapeeit ri-accu® ot Riester MOXHO 3apsixaTb TOMbKO B 3apsigHOM
ycTpoiicTae ri-charger® ot Riester.

2.4. Pyuyka c 6aTtapeent Tuna C c rheotronic® 3,5 B (ans ri-charger® L)
[ins akcnnyaTtauum aTon pyyku ¢ 6atapeen Bam NnoHagobsTcs:

- 1 akkymynatopHas 6atapes ot Riester Ha 3,5 B (apt. Ne 10691 ri-accu® L).
- 1 3apsigHoe ycTponcTso ri-charger® L (apt. Ne 10705, apt. Ne 10706).

2.5. Pyuka c 6aTtapeent Tuna C ¢ rheotronic® 3,5 B

ANA 3apagkv OT po3eTku ¢ Hanpsixernem 230 B unmn 120 B.

[ins akcnnyaTtauum AaHHOW PyYKU ¢ 3apsiaKoii OT ceTv BaM noHapobuTces:

- 1 akkymynatopHas 6atapes ot Riester Ha 3,5 B (apt. N2 10692 ri-accu® L).

2.6. Pyuka c Gartapeeit Tuna C c rheotronic® 3,5 B (ans wrekepHoro
3apAAHOro yCcTpoucTBa)

[ins akcnnyaTtauum aTon pyyku ¢ 6atapeen Bam noHanobsTcs:

- 1 akkymynsiTopHasi 6atapes ot Riester Ha 3,5 B (apT. Ne 10694 ri-accu® L).
-1 wrekepHoe 3apsgHoe ycTpoiicTso (apT. Ne 10707).

HoBbin HakonuTens GEil® ri-accu®USB

2.6.1 apt. Ne 10704

Pyuka c 6arapeeit Tuna C c rheotronic® 3,5 B u noptom 3apsaku ri-ac-

cu®USB

BKITIOYaET criefyiolyme KOMNeKTyoLme:

- 1 akkymynsatopHas Gartapes ot Riester Ha 3,5 B (apt. Ne 10699 ri-ac-
cu®USB)

-1 pyuka Trna C Rheotronik

- 1 USB-kabenb Tuna C, 3apsiaka BO3MOXHa C NtobbiM coBMecTuMbIM ¢ DIN
EN 60950 USB ucto4Hukom 6e3 koHTakTa ¢ nauueHtom (2 MOOP).. Riester
npeanaraeT AONOMHUTENbHbIA OA0BPEHHbIN C MEOULIMHCKON TOUKW 3peHUst
WCTOYHMK nuTanus, apt. Ne 10709.

HasHaueHue:

[onoBka MHCTpyMeHTa c py4ykoi ¢ Gatapeeit Tvna C u HakonuTens ri-ac-
CcU®USB MoryT 6bITb UCMONb30BaHbl BO BPEMS 3apsiAKy.

|-|03TOMy €e MOXHO Mcnonb3oBaTtb AnNA Oﬁcﬂe,ClOBaHI/Iﬂ nauneHTa BO BpeMsA
3apAaaKn.

BHUMAHMUE! A

MpouncxoamnT Bo Bpems 3apsiakv (pyyka ¢ 6atapeert Tvna C ¢ nopTom 3apsifku
USB, apt. Ne 10704) npu vcnonb3oBaHWW MeauuuHCKoro 6roka nutaHus
Riester, apt. Ne 10709, Tak kak aTa MeAMUMHCKas 3MEeKTPOHHas cuctema
npoTecTMpoBaHa B COOTBETCTBUM co cTaHdapTom IEC 60601-1:2005 (TpeTbe
u3gaHne) ¢ TexHudeckumu nonpaekamm CORR. 1:2006 ¢ TexHuuyeckummn
nonpaskamv CORR. 2:2007 + A1:2012 n ogobpeHa C MeauLMHCKON TOYKU
3peHus.

[aHHbli  HakonuTenb ri-accu®USB  ocHalleH WHAMKATOPOM  COCTOSIHUS
3apsgKu.

CBeToAMOAHbIN MHAMKATOP rOpUT 3eMeHbIM: 6aTapes MOMHOCTLIO 3apsikeHa.
CBeTOAMOAHbIN MHAMKATOP MUraeT 3eneHbIM: GaTapes 3apsikaeTcst.
CBeToaAVOaHbIA MHAVKATOP FOPUT OpaHXeBbiM: BaTtapes No4YTW paspsbkeHa U
TpebyeT 3apsaku.

- XapaKTepucTuKu:

18650 nutuit-noHHas Gartapes, 3,6 B, 2600 mAyY 9,62 BT/y
Temnepatypa okpyxatoLeit cpeapl: OT 0 °C go + 40 °C
OtHocuTenbHas BrnaxHocTb: OT 30 % o 70 % 6e3 KoHaeHcauum
Temnepatypa npu TpaHcrnopTupoBke U xpaHeHun: OT -10 °C go +55 °C



OrtHocutenbHas BnaxHocTb: OT 10 % Ao 95 % 6e3 koHaeHcauun
[aeneHue Bo3ayxa: OT 800 rMa go 1100 rMa

Ycnosust aKcnnyartauun:

YcTponcTeo Ri-accu®USB npegHasHayeHo ans 1cnonb3oBaHust
NCKNHOYUTESNBbHO KBaJ‘IMd)IALUApOBaHHbIM nepcoHanom B KNUHUKax n
MEONLIMHCKNX YUPEXOEeHUSAX.

2.7. Pyuka c 6arapeent Tuna AA c rheotronic® 2,5 B
[na skcnnyatauuMm AaHHbIX pyvek C Gatapeeil HyxHbl 2 CTaHOapTHble
wenoyHble 6atapen Tuna AA (ctangapt IEC LR6)

2.8. Pyuka c 6artapeent Tuna C c rheotronic® 3,5 B (ans ri-charger® L)
[insi akcnnyaTtauum aTol pyyku ¢ 6atapeer Bam noHagobsTcs:

- 1 akkymynstopHas 6atapes ot Riester Ha 3,5 B (apT. N2 10694 ri-accu® L).
- 1 3apsigHoe ycTponcTso ri-charger® L (apt. Ne 10705, apt. Ne 10706).

3. BBoa B 3kcnnyaTtauuio (ycTaHoBKa M u3BnevyeHue OGataped u
aKKyMynsTopoB)

rumarne! /N
Vcnonb3yiiTe TONbKO CoveTaHUs!, onucaHHble B nyHkTax 2.3-2.8!

3.1. YcraHoBKa GaTapeii:

Pyuku ¢ 6atapeeit (2.3 1 2.7) Tuna C n AA c rheotronic® 2,5 B:

- OTBUHTUTE KPbILLKY Py4Kku C BaTapeeit B HWKHEN YacTy pyyku, noBopayuBas
ee npotme yacoBoWn CTpesikn.

- BcraBbte CTaHOapTHble LLeNoYHble 6aTapeM, npegHasHaveHHble Ana aToM
pyykn ¢ 6atapeeii, Takum 06pa3omM, YTOBbI CTOPOHA C MOMOXWTENBHLIM
3apsiiom 6bina HanpaeneHa B BEPXHIO YacTb pyuku ¢ Gatapeeii.

- TINOTHO NPUBMHTUTE KPBILLKY K py4Ke c GaTapeei.

3.2. U3BneyeHue 6aTapen:

PyHKVI c 6atapeeit (2.3 n 2.7) Tuna C n AA c rheotronic® 2,5 B:
OTBUHTUTE KPbILLKY PyyKn C GaTapeeit B HIDKHel YacTu pyyku ¢ 6atapeeit,
noBopayunBas ee NpoTUB YacoBOW CTPENKU.

- WsBnekute 6atapen 13 py4ki, HAKMOHNB OTBEPCTUE PYUKN HEMHOTO BHW3 1
crierka BCTPsixMBasi ee npu HeobxoaMMocTy.

- TNOTHO NPMBUHTUTE KPbILLKY K pyyKke ¢ 6aTapeeit.

BHUMAHUE! A

Mepen akcnnyaTauueit BCeX YCTAHOBMEHHbIX M3rOTOBUTENEM UMW OTAENbHO
nocTaBrisieMblx 6atapent HeOBXOAMMO CHSATb KPacHYo 3aLLMTHYKO MIEHKY CO
CTOPOHbI C MOMOXUTENBHLIM 3apsAoM!

BHUMAHMUE! A

OtHocuTes Tonbko K pyyke ¢ 6atapeeii (2.5) Tuna C c rheotronic® 3,5 B gnsa
3apsiaku OT ceTu ¢ HanpshkeHnem 230 B unu 120 B:

Mpu wcnonb3oBaHun Hoeoro ri-accu® L, apt. Ne 10692, y6eautech B
OTCYTCTBUM M3OMNALUMM  Ha MPYXKWUHE KPbIWKW GatapeinHoi pyyku. [pu
ncnonb3oBaHuy ctaporo ri-accu® L, apt. Ne 10692, npyxuHa gomkHa 6biTe
NoKpbITa U30MsLMen (ONacHOCTb KOPOTKOrO 3aMblkaHus!).

© ® ; © ®
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3.3. YcTaHoBKa GaTapeii:

Pyuku c 6atapeen (2.4 n 2.8) Tuna C n AA c rheotronic® 3,5 B (ans ri-char-
ger®L).

Pyuka ¢ 6atapeeit Tuna C c rheotronic® 3,5 B (ans wTekepHoro 3apsigHoro
ycTpoWcTBa)

Pyuka ¢ 6atapeeit (2.5) Tvna C c rheotronic® 3,5 B ansa 3apsaku ot cetn ¢
HanpshkeHnem 230 B unn 120 B.

BHUMAHMUE! A

I'on(anym:Ta cobnopanTe npaBuna TexHnkn 6esonacHocTu!

OTBUHTUTE KPBILLKY PY4ky ¢ 6GaTapeei B HUXHeI YacTu pyyku, noBopaimeas
ee NpoTUB 4acOBOWN CTPENKH.

- Bo Bpemsi nepBoHayanbHoro 3amnycka CHUMUTE KPaCHYH0 3aLLMUTHYHO MIeHKY
CO CTOPOHbI 6aTapen ¢ NONOXUTENbHBLIM 3apsAoM.

- BcraBbrte B pyuky 6atapeto, ofobpeHHyto Ansi Ballel pyykv ¢ 6atapeeii (CMm.
2.2), CTOPOHOW C NOMOXUTESNbHBIM 3apsiA0M B HanpaBneHun BepxHe YacTtn
pyyku. Kpome 3Haka «nmiocy» Bbl Taloke YBUAWTE CTPENKY, YKa3blBalOLLO
HanpaeneHue, B KOTOpoMm 6atapeto Heo6X0ANMO BCTaBUTL B PYUKY.

- [NOTHO NPMBMHTUTE KPbILLKY K pyyKke C GaTapeeil.

3.4. N3BneyeHue GaTapeii:

Pyuku ¢ 6atapeeit (2.4 n 2.8) Tuna C n AA c rheotronic® 3,5 B (ans ri-char-
ger®L).

Pyyka ¢ 6atapeeit Tuna C ¢ rheotronic® 3,5 B (ans wTekepHoro 3apsigHoro
ycTpoWicTsa)

Pyuyka ¢ 6atapeeit (2.5) Tuna C c rheotronic® 3,5 B gns 3apsigkv ot cetu ¢
HanpsbkeHnem 230 B unn 120 B.



BHUMAHMUE! A

MoxanyicTa, cobnoaanTe npaBuna TexHnku 6esonacHocTu!

- OTBUHTUTE KpbILLKY py4kn ¢ BaTapeeit B HUXHEN YacTu pyyku ¢ batapeen,
MoBOpaYMBasi €e NPOTUB YaCOBOW CTPENKU.

- W3BnekuTe GaTapew U3 pyyku, HaKIIOHUB OTBEPCTUE PY4KU HEMHOTO BHU3 U
crerka BCTpsIXMBasi ee Npu Heo6XxoaMMOCTH.

- TNOTHO NPMBMHTUTE KPbILLKY K py4ke ¢ GaTapeeit.

4. 3apsigka akKyMynATOpHbIX 6aTapei B py4ykax ¢ 6aTapesmu:

4.1. Pyuyku c 6atapeeii (2.4 n 2.8) Tuna C n AA c rheotronic® 3,5 B (ans

ri-charger® L).

- MoxHOo 1cnonb3oBaThb TOMLKO C 3apsHbIM YCTPOMCTBOM ri-charger® L (apT.
Ne 10705, apt. Ne 10706) ot Riester.

- 3apsigHoe ycTpoWcTBO ri-charger® L noctaensietcs ¢ AOMOMHUTENbHLIM
PYKOBOZCTBOM MOJIb30BaTENst, KOTOpoe Heobxoaumo cobrniogaTs.

4.2. Pyuka c Gartapeeit Tuna C c rheotronic® 3,5 B (ans wrekepHoro

3apAAHOro yCcTpoucTBa)

- MOXHO MCronb3oBaThb TONMbKO CO LUTEKEPHBLIM 3apsiiHbIM YCTPOUCTBOM (apT.
Ne 10707) ot Riester.

[lns 9Toro B HWXHIOK YacTb pyyku ¢ Gatapeeil Yepes OTBEPCTUE B KpbILLKE
py4ku c 6aTapeeit BcTaBnsietcs Hebonbluas kpyrnas sarnyLuka (apt. Ne 10694
ri-accu® L).

Tenepb BCTaBbTe BUIKY LUTEKEPHOrO 3apsIHOTO YCTPOWCTBA B PO3ETKY.
CocTosiHne 3apsigku Gatapen oTobpaxaercs C MOMOLLbI CBeToauoAa Ha
LUITEKepHOM 3apsiIHOM YCTPOMCTBE.

KpacHbilii CBET 03HAYaET, YTO BLINOIHSAETCS 3apsifaka, 3eMeHblii CBET O3HaYaeT,
4TO BaTapesi NOMHOCTLIO 3apshkeHa.

4.3. Pyuka c 6arapeei (2,5) Tuna C c rheotronic® 3,5 B ans 3apsgku ot

ceTu ¢ HanpsbkeHvnem 230 B unmn 120 B.

- OTBUHTUTE HWXHIOIO YaCTb PYyYKM C 3apsifikoi OT CETW, MoBopauvBas ee
NpOTWUB 4acoBoi cTpenku. OTKPOeTCA AOCTYM K rHE3A0BbIM KOHTaKTaM.
Kpyrnble KoHTaKTbl NpegHa3HaveHbl ANst 3apsiAKku OT CETU C HarnpshkeHneM
230 B, nnockve — ans pabotbl OT ceTn ¢ HanpskeHnem 120 B. Tenepb
NOAKIIOYUTE OCHOBAHWME PYUKW K CETW ANs 3apsiaku.

BHUAMAHKE! /N
Mepen nepBbiM WCMONMb30OBAHWEM pPY4KYy C 3apsipKoW OT CeTu crepyet
NoAKIYMTb K CETU He Bonee Yem Ha 24 yaca.

BHUMAHMUE! A
Batapes B pyyke C 3apsiaKoii OT CETU He A0MKHa 3apshkaTbest 6onee 24 yacos.

BHUMAHMUE! A
YTo6bl 3aMeHnTL GaTapeto, OTKMYMTE pyyKy oT ceTu!

TexHUYecKne XapakTepUCTUKU:
Mogenu ans 3apagky ot ceTn ¢ HanpshxkeHvem 230 B unun 120 B

BHUMAHMUE! A

« Ecnu Bbl He MCMonb3yeTe YCTPOWUCTBO B TEUEHWE ANUTENLHOMO BPEMEHU
nnu BepeTe ero ¢ coboii B Noe3aKy, n3BnekuTe 6atapen 1 akkyMynsTopHble
6atapeu 13 py4dku.

+ Tpy YMEHbLUEHNN WHTEHCWBHOCTW W3My4aeMoro WHCTPYMEHTOM cBeTa
HeoBXonMo BCTaBUTL HOBble GaTapeu.

* [ns [OCTUXEHUS ONTUMAnbHOM WHTEHCMBHOCTW CBETOBOrO  MOTOKa
pekomeHayetcs npu 3ameHe 6aTapeu Bcerga WCMonb3oBaTb HOBbIE
BbICOKOKa4YeCTBeHHble 6aTapen (kak onmcaHo B nn. 3.1 1 3.2).

« Ecnu ecTb nofospeHmne, Y4TO XNAKOCTb UMW KOHAGHCAT NPOHUKIN B PYYKY,
ee He CrieayeT 3apsxarb HU NpU kakux obcToATenbCTBax.

* OTO MOXET NMPUBECTU K MOPAXEHMUIO AMEKTPUYECKMM TOKOM, 0COGEHHO B
Cry4ae pyyek ¢ 3apsiiKoil OT CeTu.

*  Yro6bl NpoanuThb Cpok criyxbbl 6aTapewn, ee creayeT 3apskaTb TOMbKO B
Cly4ae YMeHbLUEHWS! IHTEHCUBHOCTY U31y4aemoro CBeTa.

4.4. YTunusauus:

CnepyeT nMeTb B BUAY, 4TO GaTapeiikit 1 akkyMynsiTopbl yTUMN3UPYOTCS
oTaenbHo. MoapoGHYI0 MHGOPMaLMIo MOXHO MOMY4YUTb B KOMMYyHarbHbIX
cnyx0ax Unm y MECTHOrO KOHCYmNbTaHTa Mo 3KOMOr1YeckM Bonpocam.

5. YcTaHOBKa ronosok

HapeHbTe Hy)XXHYH rofnoBKY MHCTPYMEHTA Ha 3aXWUM B BEPXHEW YacTu PyKOSITKU
Tak, YTO6bLI 06€ BLIEMKM B HUXKHEW YaCTU FONOBKM 3aLUnv Ha ABa BbICTynarLwmnx
ynopa pykosTku. Cnerka npmxmuTe rorioBKy MHCTPYMEHTa K pyKosiTke 1
noBepHUTE NOCNeaHK No 4acoBoW CTpenke oo yl'lOpa.CHHTI/Ie rONOBKA
BbIMNONHAETCA NOBOPOTOM MNPOTUB YacoBow CTPENKNn.

5.1. BknioyeHue 1 BbIKNOYeHne

AkkymMynsTopHble pykosTku Tuna C u AA

BkniounTe MHCTPYMEHT, MOBEPHYB YEpHOE pUrEHOE KOMbLO Ha BepXHEN
YacTy PyKOSITKM MO 4acoBOW cTperke. YTobbl BbIKMIOUNTL UHCTPYMEHT,
NoBepHUTE KOMbLIO MPOTMB YacoBOW CTPENnku Ao yropa.



5.2. PeocTar Ans perynmpoBKkN MHTEHCUBHOCTMN CBETa

C nomolLbio peocTata MOXHO PerynnpoBaTh MUHTEHCUBHOCTb CBETa B PYKOSITKaX
Tuna C n AA. Bpaluas nepekntoyarternb ¢ YEPHbIM pUGNEHLIM KOMbLIOM NPOTUB
4aCOBOW CTPEKM UMK MO YaCOBOI CTPESIKE, MOXHO YMEHbLIATb UK

yBennyuBaTb UHTEHCUBHOCTbL CBeTa.
ABTOMaTUYECKOE 3aLUMTHOE OTKIYeHne no npoluectsumn 180 cekyHA.

PasbsAicHeHue cumBona Ha PYKOATKe CBUIKON:

BHumaHue
cobniopaiite pykosoacTeo!

6. OTockonbl ri-scope®L

6.1. HasHauenue

OnucelBaembli B [AaHHOM pyKOBOACTBE oTockon Riester npegHasHaueH
ANsi OCBELLEHWS] W WUCCeA0BaHUs CMyXOBOrO Mpoxoda M WcMonb3yetcs B
KOMGWHALMM C yLUHbIMW BOpOHKkamu Riester.

6.2. YcTaHOBKa M CHATHE YLIHBIXBOPOHOK

lonoBka oTockona MOXET OCHallaTbCs OJHOPa3oBbIMKM BOpPOHKaMu Riester
(cuHero uBeTa) UM MHOropa3oBbiMW BOpoHkamu Riester (4épHoro uBeta).
Paamep ykasaH c3aau Ha YLLIHON BOPOHKE.

Otockonbl L1 u L2

Bpallaiite BOpOHKY MO 4acoBOW CTpefike, Moka He Mo4yBCTByeTe
conpoTuenexune. [ANs CHATUS BOPOHKW MOBOpayuBaiTe eé€ npoTvB 4acoson
CTperku.

Otockon L3

YcTaHoBUTE BbIGpaHHYI0 BOPOHKY Ha XPOMUPOBAHHbIN METAINMYECKWI NaTpoH
otockona. [ins CHATUS BOPOHKW HAXKMUTE Ha CUHIOK KHOMKY BbIGpOCa. JopoHka
aBTOMaTNYeckn BbibpackiBaeTcs. !

6.3. MoBopoTHas NuH3a ANA yBenMYeHns
MoBopoTHasi NnH3a KECTKO CoeAnHeHa C MPUGOPOM U MOBOPAYMBAETCS Ha
360/b.

6.4. BBepeHne BHELWHUXUHCTPYMEHTOB B YXO

Mpy BBEAEHUM BHELIHUX WHCTPYMEHTOB B yXO (Hamp., MuHLETa) criegyet
MOBEPHYTb NMKH3Y (MpWbn. 3-kpaTHOe yBenu4yeHWe) Ha rorioBke OTOCKOMa Ha
180°. Tenepb MOXHO YCTAHOBUTb ONEPaLMOHHYIO MUH3Y.

6.5. MHeBMaTUyeckoe UcnbITaHUe

[ns npoBefeHust NHeBMaTWyeckoro Tecta (= uccrnenoBaHusi GapabaHHon
neperoHkun) TpebyeTcs LapyK, KOTOPbIi He BXOAUT B CTaHAAPTHbIA KOMMMeKT
NoCTaBkW, HO MOXeT ObiTb 3akasdaH [ononHuTenbHo. LnaHr wapuka
HapeBaeTCsl Ha HaKOHeYHMK. [locrie 3TOro MOXHO OCTOPOXHO MopaTh
HeobXoAyMoe KOIMYECTBO BO3AyXa B YLUHOW KaHarl.

6.6. TexHnyeckne gaHHbIe NamnbI6.6. TexHnyeckue gaHHbIe namnbl
Otockon XL2,5B 2,5B 750 MA cpepHwuit pecypc 15 4

Otockon XL 3,5B 3,5B 720 mA cpeaHui pecypc 15 4

Otockon LED 2,5B 2,5B 280 mA cpeanuit pecypc 10 000 4
Otockon LED 3,5B 3,5B 280 mA cpepaHwuit pecypc 10 000 4

7. OcbranbMockonsbl ri-scope® L

7.1. HasHayeHune/noka3aHus K NPUMEHEHUI0

OnucbiBaeMbli B JaHHOM PyKOBOACTBe odTanbmockon Riester npegHasHayeH
NS UCCNeoBaHus nasa 1 rmasHoro AHa.

BHUMAHMUE! A

MockonbKy ANUTENbHOE NHTEHCUBHOE BO3AECTBIE CBETA MOXET NOBpeanTb
ceTyaTky, He CReayeT CIULWKOM AONrO WCMOoNb30BaTh YCTPOMCTBO Ans
NPOBEPKI 3pEHUS; HACTPOIIKY SPKOCTU HE CreAyeT yCTaHaBNMBaTh BbILLE, YEM
Heo6XoAMMO 1S MOMyYeHUsi YeTKOro MpeACTaBNEHNs O COOTBETCTBYIOLLEN
CTPYKTYpe.

[o3a obnyyeHns npy hOTOXMMUYECKOM BO3LENCTBUM Ha CeTHaTKy siBnsieTcs
npousseseHnemM Cunbl U NPOAOIMKUTENBHOCTH o6nyHeva. Ecnun YMEHbLUNTb
cuny najawouwiero usnyyeHus BABOe, Bpemsa 06nyqew|;| MOXHO YBENU4NTb
BABOE ANA AOCTUXEHUA MakcumMmarnbHOro npegena.

XOTS NpW MCNOMb30BaHWM MPSIMbIX UMW HEMPSMbIX 0PTarIbMOCKOMNOB He Gbina
BbISIB[IEHa OMacHOCTb OCTPOrO OMTUYECKOro OBNyYeHWs, pekoMeHayeTcst
YMEHBLUNTb UHTEHCMBHOCTb CBETa, HarpaBMsieMoro B rfas3 nauueHTa, [0
MUHMMYMa, Heobxogumoro Ansi obcnefgoBaHus/avarHocTvkn. B rpynne
MOBBLILLIEHHOTO pUCKa HaxoAATCs MnafjeHubl/AeTy, cTpapjatolve adasuen,
M noau C rnasHbiMu GonesHsamu. PuUcK noBpexaeHVst MOXeT BOo3pacTy,
ecnn nauueHTa yxe OocMaTpuBanM C MOMOLbIO 3TOrO  WAM  ApYroro
0oPTanbMONOrMYECKOro MHCTPYMEHTa B TeYeHUe nocnefHux 24 yacos. OTo
0CcoGeHHO BEPHO, eCru a3 noaseprest hoTorpachMpoBaHUIO CeTHaTKu.

CBeT, M3nyyaemblil [aHHbIM UHCTPYMEHTOM, MOXET GbiTb BpeaHbIM. Puck
NOBPEXAEHWS IMa3 yBeNuUMBaEeTCs Mo Mepe Bo3pacTaHusi NPOAOIMKUTENLHOCTH
06nyyeHust. OBryyeHne aTuM NpUGOPOM NMpu MakCUMarnbHON MHTEHCUBHOCTU
B TeyeHue 6Gonee 4YeM 5 MUHYT MNpEeBbILIAET HOPMATUBHOE 3HaYeHWe
[I0MyCTUMOTO pUcKa.



[aHHbIi MHCTPYMEHT He npefcTaBnsieT hoTOBUONOrMYecko onacHoCTM
B cootBeTcTBUM co cTaHdapTom DIN EN 62471, Ho ocHalweH dyHKumein
6e30nacHOro OTKMIYEHNS Yepes 2—3 MUHYTHI.

7.2. Konécuko ¢ KOppeKTUPYHOLWUMY NIH3aMK1

KoppekTupytolye NMH3bl MOXHO PerynupoBaTb Ha NMH30BOM KOMEcuKe.
MoxHo BbiBpaTh creaytoLime KoppekTMpYioLWmne NIMH3bI:

Odranbmockonbi L1 m L2

Mnioc: 1-10, 12, 15, 20, 40.

Munyc: 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.

Odpransmockon L3

Mntoc: 1-45 0AMHOYHBIMU LAramu

MZuHyc: 1-44 ognHOYHBIMY LLaramn

3HayeHnss MOXHO CuWTbIBaTb B OCBeLLI,éHHOM none 3peHus. MniocoBble
3HaveHuns OTO6pa)KaPOTCﬂ 3enéHbIMu, MWHYCOBbI€ - KpaCHbIMW YUCNamMn.

7.3. Bnenasl

C nomoLLbto Konécuka ycTaHoBKM GreHa MOXHO BbIGpaTh crieayoLme GneHab:
Odranbmockon L1

MonycermeHT, ManeHbKui/cpeaHnin/6onbLunia Kpyr, durKcMpoBaHHas
3Be3A04Ka, CBETALLAsCS Lenb.

Odpransmockon L2

MonycermeHT, ManeHbKwii/cpeaHuit/GonbLUNIA KPYT, (PUKCUpOBaHHas 3Be3fouka
1 CBETSLLAsACS Lienb.

Odranbmockon L3

MonycermeHT, ManeHbKui/cpeaHnin/6onbLunia Kpyr, durKcMpoBaHHas
3Be3A04Ka, CBETALLAsCS Lerb U poM6.

Brnenpa ®yHkuua

W MONyKpyr: AN UCCNeaoBaHUn 3aMyTHEHHOTO XpycTanuka
CpepnHuii kpyr:  Anst ocnabneHnsi oTpaxeHusi y Marnbix 3padku
Manbliii Kpyr: ansa ocnabnexus OTpaXKeHus y ManbIX 3padvkn

BonbLuow Kpyr:  ANs HOpManbHbIX UCCNeaoBaHuin AHa

© 0 o0 (

Powm6: Ans Tonorpaduyeckon ukcaumm N3MeHeHni
ceTyaTku
Ceertsiascs
| wenb: NS onpefenenunst pasHuLibl B ypoBHE
Duke.
3BE3gouKa: Anst oBHapyXXeHUs LieHTpanbHOR unu

AKCLIEHTPUYECKON huKcaumm

7.4. ®unbTpbI

C nomoLLblo konécuka PUETPOB MOXHO MOAKIIOYUTL crieaytoLve

UNLTPbI AN Kaxaon 6rnerabl:

Odpransmockon L1 ®unstp 6e3 kpacHoro cnekTpa

Odpransmockon L2 ®unbtp 6e3 KpacHOro cnekTpa, CUHWIA CBETOUNLTP U
NoNApU3aLMOHHbLIN PUNLTP.

Odpranbmockon L3 dunetp 6e3 kpacHOro cnekTpa, CUHWUIA CBETOMUNLTP U
nonsapu3aLMoHHbIA puneTp.

dunsTp DyHKUMA
PunbTp Ges kp. LBeTa: ycUneHune KoHTpacTa Ans aHanuaa Menkux
V3MEHEHWI COCYA0B Hanp., KPOBOUINUAHWI B ceTHaTky

Monspuaall. ounbTp:  ANs TOYHOM OLEHKU LBETOB TKaHW U YMEHbLUEHUS]
OTpaXeHUi PoroBuLib!

CuHuit counbTp: ANsi NyyLWero pacno3HaBaHust aHoMasnuili CocyfoB Unm
KpOBOTEYEHWN, ANA (hnyopecLeHTHOM
odpranbmonorum)

B mopensix L2 + L3 MOXHO NogknounTb Kaxablin punetp Kk nioboii bneHpe.

7.5. ®oKycMpoBOYHOE YCTPOWUCTBO (TomnbKo B L3)
BpalueHnem ¢hokycrpoBoYHOro koneca (?) MOXHO BbICTPO A0BUTLCS TOYHOMN
perynmpoBKk1 paccmaTpuBaemMoii paboyer 30Hbl Ha PasfiniHbIX PACCTOSIHUSIX.

7.6. YBenuuuTtenbHas nyna

B Habop odTanbmockona BXOAWT yBENuUWTENbHas nyna c 5-kpaTHbIM
ysenuyennemM. [lpu HeoGxoguMoCcTU €€ MOXHO 3adukcupoBaTb Mexay
rONOBKOV MHCTPYMEHTA 1 paboyeit 30HOW.

Pa6oyast 30Ha COOTBETCTBEHHO YBENUYMBAETCS.

7.7. TexHM4eCKMUe XapaKTePUCTUKK Namnbl

Ocpranbmockon XL 2,5B 2,5B 750 MA  cpeaHuii cpok cnyx6bl 15 4
Ocpranbmockon XL 3,5B 3,5B 690 MA  cpeaHuii cpok cnyx6bl 15 4
Odpranbmockon ceetoanoa 3,5B 3,5 B 29 MA  cpepHwii Cpok CriyxObl
10000 4



8.1 Hast /InokasaHusA K np

LLleneBoi petnHockon HL 2,5 B 2,5 B 440 MA cpepaHuii pecypc 15 4
LLleneBoi petnHockon XL 3,5 B 3,5 B 690 MA cpepHuii pecypc 50 4
ToueyHblii peTuHockon HL 2,5 B 2,5 B 450 MA  cpefHwii pecypc 15 4
ToueuHbIn peTuHockon XL 3,5 B 3,5 B 640 mA cpeanui pecypc 40 4

9. lepmaTtockon

9.1. HasHaueHune/noka3aHus K NPUMEHEHUI0

OnucblBaemble B [aHHOM PYKOBOACTBE PETMHOCKOMbI  Monoca/Touka
(HasblBaeMble Takke cKuackornamu) npeaHasHayeHbl Ans  BbISBIEHWUS
pedpakumy (ameTponuu) rnasa.

9.2. Beoa B aKcnnyaTauuio u ucnonb3oBaHue

BosbmuTe pykosiTky ¢ 6aTapesiMi U coeiMHUTE ee C rofioBKOM PETUHOCKoNa
Tak, YToObl [Be BbINYKIIOCTU B BEPXHEN 4acTU PYKOSITKU COBMamnu ¢ AByms
BbleMKaMmn Ha HWKHEW YacTu rofoBku peTuHockona. lNpunaras HeGonbluoe
ycunvie, noBepHUTE PyKOsTKy ¢ GaTapesiMu no 4acoBoW CTperike A0 ynopa.
YT06bI CHATL PETMHOCKOM, NOBOpaYMBaiiTe B 06paTHOM HanpaeneHun. Bpalus
pebpuncToe KOMbLIO MOXHO JIETKO YNpaBnsaTh nepemeLleHnem 1 hokycrupoBKoii
LLeny UMK TOYKH..

9.3. dokycupoBaHue
CdpokycupyiiTe yBenuumnBatoLLee CTekmno, Bpallas KomnbLo oKynspa.

9.4. He pasgpaxatowime KOXy KOHTaKTHbIE NNacTUHbI

B KOMMNMeKT NocTaBkv BXOASIT 2 KOHTaKTHbIE MNAcTUHbI, HE pasdpaxatolve
KOXY:

1) Co wkanou ot 0 Ao 10 MM ANsi UBMEPEHUSI HAaPYLLUEHWUIA MUIMEHTALMK, TaknX
KaK 3rioka4ecTBeHHas MenaHoma.

2) bes macTabupoBaHus.

O6e KOHTaKTHbIE NMacTVHbI NIETKO CHUMAIOTCS 1 3aMEHSIIOTCS.

9.5. TexHU4Yeckue gaHHbIe Nnamnbl

ri-dermaXL2,5B 2,5B 750 MA cpeanui pecypc 15 4
ri-derma XL 3,5B 3,5B 690 MA cpeanuit pecypc 154
ri-derma LED 2,5B 2,5B 280 mA cpeanuii pecypc 10000 4
ri-derma LED 3,5B 3,5B 280 MA cpeanuii pecypc 10000 4

10. AepxaTenb namnbl

10.1. HasHaueHnue

OnvcbiBaeMblii B [@aHHOM PYKOBOACTBE AepXaTenb nammbl CAYXUT Ans
OCBeLLEHVs NOOCTW pTa 1 IMOTKK.

10.2. MoaroToBKa K akcnnyaTaumm u yHKUUN

Bo3sbmute pykosiTky ¢ 6atapesMu u coegunHute ee ¢ Tpebyemoil ronosko
npu6opa Tak, 4Tobbl [ABE BbIMYKNOCTW B BEPXHEN YacTW PyKOSITKW COBManu ¢
[ABYMS1 BbleMKaMu Ha HUXKHel 4acTu ronosku npubopa. Mpunaras HeGonbLuoe
ycunue, noBepHUTe PyKoATKy ¢ BaTapesiMi No 4acoBOW CTperke Ao ynopa.
[ins Toro 4To6bl CHATBL rONOBKY, MOBOpPaYMBaiiTe B 06paTHOM HarnpaBeHun.

10.3 TexHMYecKMe xapakTepPUCTUKU Namnbl

KpoHwTenH ans ocsetutens XL 2,5B 2,5 B 750 MA cpeaHuii pecypc 154
KpoHwTeliH ans oceetutens XL 3,5 B 3,5 B 690 MA cpeaHwii pecypc 154
KpoHwrTeliH ans ocsetutens LED 2,5 B 2,5 B 280 MA cpepHuin pecypc 10000 4
KpoHwrTenn ansa ocsetutensi LED 3,5 B 3,5 B 280 MA cpeaHuin pecypc 10000 4

11. HocoBo# pacluuvpuTenb

11.1. HazHayeHue/noka3aH1sa K NPUMEHEHUI

OnvcbiBaemMoe B [aHHOM PyKOBOACTBE HasanbHOEe 3epkano ChyxuT ans
OCBELLEHNA 1 NCCefoBaHUs HOCOBOW MOMOCTY.

11.2. NMoproToBkKa K 3KcnnyaTauum u pyHKUMmn

Bo3sbmuTe pykosiTky ¢ 6atapesMu u coeauHuTe ero ¢ Tpebyemolt ronosKoi
npu6opa Tak, 4Tobbl [ABE BbIMYKNOCTW B BEPXHEN YacTu PyKOSITKW COBManu ¢
ABYMS1 BbleMKaMy Ha HUXHel 4acTu ronosku npubopa. Mpunaras HeGonbLuoe
ycunue, noBepHUTe PyKoATKy ¢ BaTapesiMi No 4acoBoOW CTperke Ao ynopa.
[ins Toro 4TOGbl CHATL rOSIOBKY, NOBOPaYMBaiiTe B 0GPATHOM HanpaBneHu.
CyLecTByioT 2 BapuaHTta paboTsl ¢ npubopom:

1) 6bICTPOE pacluMpeHVe apaBuTe Ha PerynupoBOYHbIA BUHT GOMbLUMM
nanbLeM BHU3. ,aKkoe MOoroXeHNe CoXpaHsieT rybku 3epkana HemnoABKHbIMM.
2) vHauBMOyanbHoOe pacluMpeHvie )pallaiiTe perynpoBOYHbIN  BUHT MO
4acoBoOW CTpernke, Moka ONTUManbHas BenWYMHa pacluvMpeHust He Oyper
[OCTUTHYTA.

BECTY ryGKN MOXHO, BpalLiasi BAHT MPOTUB YaCOBOW CTPENKM.

11.3. NoBopayMBaloLasacs NMH3a

HocoBoe 3epkano cHabeHo NoBOpayvBaloLLEiCcst NMMH30M, yBeNuYnBatoLLen B
2,5 pasa, KOTOPY0 MOXHO MO KENaHWo NOMECTUTL UNK Y6paThb U3 cneumansHo
npeaycMOTPEHHOTO OTBEPCTUSA Ha HOCOBOM 3epkare.

11.4. TexHU4ecKue AaHHble Namnbl

HocogoW pacwumputens XL 2,5 B 2,5 B 750 MA cpeaHuii pecypc 15 4
Hocosoit pacwwmputens XL 3,5 B 3,5 B 720 MA cpeanuin pecypc 15 4
Hocosoit paclumputens LED 2,5 B 2,5 B 280 MA cpeanuin pecypc 10 000 4
Hocoson pacluwmputens LED 3,5 B 3,5 B 280 MA cpeaHwii pecypc 10 000 4



12. Wnarens

12.1. HasHauyeHMe/nokasaHUsl K NPUMEHEHUIO

OnuckiBaembiil B AaHHOM PYKOBOACTBE AepxXaTenb LnaTtend cnyXxut Onsa
nccnengoeaHnA nonoctn pra U MMoTkU B KOMGMHELLI/II/I CO CTaHAapTHbIMK
AepeBAHHbIMU 1 MNAacTMacCoBbIMU LLNAaTeNnAMU.

12.2.

Bo3bmuTe pyKkosiTky ¢ Gatapesimm u coeauHute ee ¢ TpeGyemoli ronoskon
npubopa Tak, 4Tobbl ABe BbINYKIIOCTU B BEPXHEN 4acTu PYKOSITKM COBManu ¢
ABYMA BbleMKaMW Ha HWXKHEN YacTu rofoBKku an60pa. ﬂpmnaraﬂ HebonbLioe
ycunve, noBepHUTe pyKosTKy ¢ GaTapesiMm no 4acoBoW CTperike A0 ynopa.
,q]'lﬂ TOro Ytobbl CHATL rONoBKyY, noaopaqmsame B OﬁpaTHOM HanpasneHun.
BcraBbTe cTaHaapTHbIN AepeBsHHbIN UMW NNACTUKOBBLIA LWINATenNb B OTBEPCTHE,
Haxopdslleecs HWxe WCTOYHWKa cBeTa, Ao ynopa. [locne nposBeaeHust
OGCHGIJOBEHVIH wnaTenb MOXHO NEerko BblHYTb, HAXKaB Ha KnasuLly.

12.3. TexHU4eCKuUe AaHHbIE namnbl

Hepxatens wnatena XL 2,5B 2,5B 750 MA  cpeanui pecypc 15 4
[epxatens wnatena XL 3,5B 3,5B 720 mMA  cpeaHuii pecypc 154
Hepxatens wnatens XL 2,5B 2,5B 280 mMA  cpeaHuii pecypc 10 000 4
[epxatens wnatens XL 2,5B 3,5B 280 mMA  cpeaHuii pecypc 10 000 4

13. NlopTaHHoOe 3epkano

13.1. HasHauyeHue/nokasaHusi K NPUMMEHeHUIo

OnucbiBaeMble B JaHHOM PYKOBO/CTBE ropTaHHble 3epkana npefHasHaueHb
ANs OTpaXeHUsi/MccnenoBaHUs MonocTM pra U MMOTkM B KoMBUHaLmm c
Aepxatenem namnel Riester.

13.2. Beoa B peicTBue

INapuHreanbHble 3epkana MoryT ObiTb UCMOMNb30BaHb! TOMLKO B KOMBUHALMK C
KPOHLLTEHOM OCBETUTENS!, 4TO HEOBXOANMO AN AOCTVXKEHWSI MaKCUMarbHO
OCBELLEHHOCTU. Bo3bMUTE OAHO 13 2 ropTaHHbIX 3epkar U HafeHbTE HyXXHOM
HanpaBreHumn criepeay Ha Aepxarerb namrb.

14. OnepauMoOHHbIA OTOCKON ANA BeTepuHapuu

14.1. HasHaueHue

OnucbiBaembll B [JaHHOM PYKOBOACTBE OMEpaLMOHHbIA oTockon Riester
npefHasHa4YeH NCKIMIYUTENBHO ANS NPUMEHEHUS Ha XUBOTHbIX / BETEpUHapui
1 N03TOMY He uMeeT MapknpoBku CE. OH MOXET NPUMEHSATLCS A1 OCBELLEHNst
1 CCrefoBaHust CIyXOBOro Mpoxofa, a Taioke Ansi HeGomnbLUMX onepauui B
CIyXOBOM MPOXOAE.

14.2. NMpucoeanHeHne U yaaneHue ylWHOW BOPOHKU B BeTEPUHApuM Ans
BeTepuHapHOW MeAULMHbI

MpucoeanHute Tpebyemylo YLIHYO BOPOHKY K YepHOMY [AepXaTemnio Ha
onepaunoHHOM OTOoCKone Tak, yTOObl BblEMKA Ha BOpPOHKe coBnana ¢
BbICTYMOM Ha Aepxarene. $acukcupyiite BOPOHKY, NoBOpayvBasi ee npoTus
4acoBoWi CTPerku.

14.3. MoBopaunBatowwasncsa

ysenuuuBatoLias nuuza OTockon cHabXeH Marnon yBenuumsalolen JIMH30M,
KoTopas nosopayuBaeTcs Ha 360° Ana MakcumanbHOro yeenuyeHus B 2,5
pasa.

14.4. BBeeHME BHEWHUXUHCTPYMEHTOB B YXO
KOHCprKLlVISI ornepauMoHHOro OTockona no3BonseT BBOAUTbL B YXO BHELUHWE
VHCTPYMEHTbI.

14.5 TexHMYeCcKUe XapaKTEPUCTUKKN NaMnbI
OnepauuoHHbIii otockon HL 2,5 B2,5 B 680 MA cpepHuin pecypc 20 4
OnepauuoHHbIii otockon XL 3,5 B 3,5 B 700 MA cpepHuin pecypc 20 4

15. OnepauMoHHbIA OTOCKON ANSA MeAULUHbI

15.1. HasHaueHnue

OnucbiBaembll B @HHOM pykoBOACTBe otockon Riester npegHasHaveH ans
OCBELUEHVSI U UCCeAoBaHMS CNyxOBOTO Mpoxofa, a Takke AN BBeAeHWUS
BHELLUHNX MHCTPYMEHTOB B CITyXOBOWA NPOXo[,.

15.2. YctaHoBKa M yAaneHue YWHbIX pacluuputenen AnA MeaULMUHbI
YyenoBeka

BcTaBbTe pacwmpuTens HeobxoauMoro pasmepa B YepHbI Aepxartenb
XUPYPrU4ecKoro aHAoCKoNa Takum obpasom, 4Tobbl kaHaBka Ha pacluvpuTene
coBnana c HanpasnswLien Aepxarens. 3acdukcupyiTe 3epkano, noBepHyB
€ro no YacoBOWA CTperike.

15.3. MoBopoTHas NuUH3a ANA yBeNMYeHUs n3obpaxeHnsa
Xupypruyeckuiiocumnnorpad ocHalleH HebonbLLo NH30i, obecnevvBatoLLei
yBenuyeHune nsobpaxenus B 2,5 pasa 1 nopopauyusatoLencs Ha 360 °.

15.4. BBeeHMe B yXO MHCTPYMEHTOB NSl BHELWHEro ocMoTpa
OnepaumoHHbIi oTockon pa3paboTaH Tak, YTobbl B yXO MOXHO ObINo BBOAUTL
VHCTPYMEHTbI 11151 BHELLHErO OCMOTpa.

15.5. TexHU4eCcKuUe AaHHble namnbl
OnepauuoHHbIii otockon HL 2,5 B 2,5 B 680 MA cpeaHuii pecypc 40 4
OnepauuoHHbIi otockon XL 3,5 B 3,5 B 700 MA cpeaHuii pecypc 40 4



16. 3ameHa namnbl

Ortockon L1

CHumuTe rHe3ao AnA BOPOHKKM C OTOCKona. OTBUHTUTE namny, nosBopa4uneas
ee npoTme yacoeoWn CTpPEenKun. 3artsaHute HOBYIO niamny no yacoeown CTpernke un
CHOBa yCTaHOBUTE rHe340 AN BOPOHKU.

16.1. OTtockonbl L2, L3, ri-derma, naTpoH namnbi, HOCOBOW pacluMpuTenb
W gepxarenb wnarens

CHuMKTE TONOBKY MHCTPYMEeHTa C pyyku ¢ batapeeit. Jlamna pacnonoxeHa B
HWXKHEN YacTu ronoBku WHCTPYMEHTa. Bonbwum n yKasaTenbHbIM nanbuamm
1N NoAXoAAWNM NUHCTPYMEHTOM U3BMNEKUTE namny 13 rornoBkU UHCTPYMEHTa.
MnoTHo BCTaBbTe HOBYIO namny.

16.2. OcpTanbmMocKonbl

CHuMKTE TONOBKY MHCTPYMEHTa C pyyku ¢ batapeeit. Jlamna pacnonoxeHa B
HWXKHEN YacTu ronoBku WHCTPYMEHTa. Bonbwum n yKasaTenbHbIM nanbuamm
nnu nogxoaAaLmm UHCTPYMEHTOM U3BINEKUTE Nlamrny U3 ronoBkW UHCTPYMEHTa.
MnoTHo BCTaBbTe HOBYIO namny.

BHUMAHKE /N
LTt namnbl HEO6XOAMMO BCTaBUTbL B HAMPaBsIOLLYIO KaHaBKy Ha rornoske
odranbmockona.

16.3. OnepaLMOHHbI OTOCKON ANs BeTepUHAPHOW MeAULMHbI/MeAULMHbI
YyernoBeka

M3BneknTe namny u3 rHesga onepawlyioHHOro OTOCKOMa U MAOTHO BBUHTUTE
HOBYIO Namny.

17. NHCTpyKuMmM no yxoay

17.1. O6wwee npumeyaHune

Yuctka u OesnHeKLMa U3Aenuin MEAMLIMHCKOTO Has3Ha4YeHWst crnyxat Ans
3alMThbl NauMeHTa, Nonb3oBaTens U TPeTbUX UL, a Taloke AMs NPoASieHus
cpoka 9KcrnyaTaumum 3aenuin MeguLIMHCKOro HasHaueHusi.

B cBsi3n C OCOGEHHOCTSIMM KOHCTPYKUMU U3AENUst W WUCMOMb3yeMbIMu
MaTepuanamm MakcumarnbHOe BO3MOXHOE KONIMYECTBO LMKIIOB 06paboTku He
ycTaHoBneHo. Cpok cryx6bl M3nenuii MeAULMHCKOTO Has3HaYeHUs 3aBUCUT OT
BbINOMHSIEMOW (hYHKLMK 1 GepexxHoro obpalleHust.

BpakoBaHHble MpoAyKTbl [JOIDKHbI MPOWTM MonHyto obpaboTky nepeq
BO3BPATOM /1151 PEMOHTA.

17.2. Ynctka n gesuHdekumns

[ONOoBKYM 1 py4KN MHCTPYMEHTOB MOXHO YNCTUTb CHAPYXXU BNAXXHO candeTKow,
roka usgenue He CTaHeT BU3yarnbHO YNCTbIM.

MpoTupainTe Cc wCNonb3oBaHWEM  Ae3VHGULMPYIOLWEro  cpeactBa B
COOTBETCTBUM € WHCTPYKUMSIMU — MPOU3BOAUTENS  A€3MHGULMPYIOLLErO
cpepacTBa. CrieyeT UCMONb30BaTh TOMBKO YNACTSLME CPEACTBA C AOKA3aHHOM
3hPEeKTUBHOCTLIO 1 C YHETOM HaLMoHanbHbIX TpeboBaHwii.

Mocne fe3vHMeKUMn NpoTpUTe WHCTPYMEHT BRaXHOW candetkon, 4Tobbl
yAanTb BO3MOXHbIE OCTaTKM Ae3nHMULMpYIoLLEero cpeacTsa.

KoHTakTHble nnactuHbl  (ri-derma) MOXHO NpOTUPaTbL  CNMPTOM  WUNK
NOAXOASLUMM AE3NHMULIMPYIOLLIUM CPEACTBOM.

BHumaHue! A

Hukoraa He norpy»aiTe ronoBk UHCTPYMEHTOB U PYYKMN B XWUAKOCTb!
Cnepgute, 4ToGbI XUAKOCTbL HE Monana BHyTpb kopnycal

W3penne He opobpeHo Anst mawuvHHOW obpaboTku u cTtepunusaumn. ITo
MOXET MPUBECTM K HeMomnpaBuUMbIM NOBpeXAeHUsIM!

17.3. Ctepunusaumsa

a) MHoropa3soBble ylHble paclumpuTenu

YlHble pacluMpUTEn MOXHO CTEPUNM30BaTL B MapoBOM CTepunnaTope npu
Temnepatype 134 °C B TedeHne 10 MUHYT.

b) OaHoy i€ YLIHbIE | putenu

® Tonkko Ans 0AHOPa30BOro UCMOMNb30BaHNA
BHumaHue! MoBTOPHOE NCNONb30BaHNE BEAET K 3apaXeHuto.

18. 3anacHble 4acTu U KOMNneKkTyLwme

MoapoGHbIN  cnucok MOXHO HanWTu B pasgene «OdpTanbmonornyeckme
VHCTPYMEHTbI» Haluei GpoLuiopbl «OTopuHONapvHronoruyeckue
MHCTPYMEHTbI» Ha cante www.Riester.de https://www.Riester.de/en/product-
details/d/ri-scoper-I-premium-ent-and-ophthalmic-instruments/ri-scoper-I-otos-
copes/.

19. TexHu4eckoe obcnyxvBaHue

MHCprMeHTbI 1 KOMMNekTyLe He Tpe6yroT cneuuanbHoro Oﬁcﬂy)KI/IBaHMH.
Ecnu no kakoin-nn6o npuynHe HE0BX0AMMO NPOBEPUTH MHCTPYMEHT, OTNpaBbLTe
ero Ham unu ynonHomouveHHomy aunepy Riester B Balem pervoHe, KOToporo
Mbl C Y4OBOJIbCTBMEM Ha30BEM MO 3arpocy.

20. UHcTpyKumMn

Temnepartypa okpyxatoLieit cpeapl: OT 0 °C go + 40 °C
OrtHocutenbHas BnaxHocTb: OT 30 % Ao 70 % 6e3 koHaeHcauun
Temnepatypa npu TpaHcrnopTuposke U xpaHeHun: OT -10 °C go +55 °C



OtHocuTenbHas BrnaxHocTb: OT 10 % 1o 95 % 6e3 KoHaeHcauum
[aeneHue Bo3ayxa: OT 800 rMa go 1100 rMa

21. ANEKTPOMAIHUTHASA COBMECTUMOCTb
CONyTCTBYIOLWASA OOKYMEHTALUA B COOTBETCTBUN C
IEC 60601-1-2, 2014, pea. 4.0

BHumatnme! A

Mpu  MCnonb30BaHMM  MEAMLIMHCKOTO  3MeKTpoobopyaoBaHNa  Heobxoanmo
cobniopate  ocobble  Mepbl  MPEJOCTOPOXHOCTU — Ans  obecneyeHus
3reKTpoMarHuTHol cosmectumocTti (SMC).

MopTaTyBHbIE U MOBMMbHbLIE PAANOYACTOTHbIE YCTPONCTBA CBS3N MOTYT BNUSATL
Ha paboTy meauumMHckoro anekTpoobopyaosaHus. [laHHoe MeavumHckoe
3NEKTPOHHOE YCTPOCTBO NpeHasHa4eHo Ang paboTel B ANEKTPOMarHUTHO
cpefie yupexaeHuin MeauKO-COLManbHOi MOMOWM U NPOhecCHoHanbHbIX
YUPEXAEHUIA, TaKNX Kak NPOMBILLNEHHbIE 30HbI N GONBbHULbI.

Monb3oBaTtens ycTpoiicTBa [AomkeH obecneunTb ero akcnnyatauuio B
Haanexalumx ycnosusx.

Mpeaynpexaexve. A

ﬂaHHOe MeOUNLMNHCKOE 3NeKTPpOHHOe yCTpOI;ICTBO Henb3A CTaBUTb Ha Apyrue
yCTpOﬁCTBa, pasmMeliaTtb Un Ncnonb3oBatb B Hel'lOCpe,qCTBeHHOI;I 6nusoctn ¢
Apyrmmn yCTpOI?ICTEaMI/I nnnBMecTe CHUMN. I'Ipm HeOﬁXOF[I/IMOCTM aKcnnyaTtaumn
YCTPOWCTBa PSAOM WUIN NapannenbHo ¢ ApYrMMU YCTPOMCTBaMU HeOBXoAMMO
cneauTh 3a SKCnnyaTaune MeanuLMHCKOro 3NeKTPOHHOTO YyCTPONCTBA U APYruX
MEIMULMHCKUX 3MEKTPOHHBIX YCTPOWCTB, YTOObI 06EecneynTb UX NpaBUnbHY
COBMeCTHyto paboTy. [aHHOe MeAuUMHCKOe SMNEeKTPOHHOEe YCTPOWCTBO
npegHasHadeHo ansa NCcnonbL3oBaHnsA WUCKNKYUTENBbHO MeauunHCKUM
nepcoHarnom. 310 yCTp0I7ICTBO MOXET BbI3blBaTb paAno4acTOTHbIE MOMEeXn Unu
MellaTb paboTe pacnonoXeHHbIX NOBNM30CcTH YCTPONCTB. MOXET BO3HUKHY T
HeobBX0AMMOCTb MPUHSATUS COOTBETCTBYIOLLUX KOPPEKTUPYIOLWNX Mep, Takux
Kak nepeopueHTUpoBaHue unuv nepemelieHne MeguuMHCKOro 3rneKTPOHHOro
YCTPOWCTBA UK 3KpaHa.

OTkanubpoBaHHOE MEAWLIMHCKOE 3MeKTPOHHOe YCTPOMCTBO He WMeeT
6a3oBbIX XapakTepUCTVK, NpedycCMOTpeHHbIX cTaHgaptom EN60601-1,
KOTOpble MPEeCTaBMsOT HenpuemrieMblil pUck Ans NauueHToB, onepaTopoB
VNN TPETbUX NUL, B Cry4ae BO3HUKHOBEHUS Npobriem ¢ anekTpocHabxeHnem
UMW HEUCTPABHOCTU.

Mpeaynpexaexue. A

MopTatvBHOE 0GOpYyAOBaHWE pPaAVoYacTOTHOW CBS3U (PaAWONPUEMHUKN),
BK/IOYAsi VX KOMMMEKTYyIolMe, Takue Kak aHTeHHble kabenu u BHelHue
aHTEHHbI, He [OIPKHbl MCnonb3oBaTbcst B paauyce meHee 30 cm (12
[I0IMOB) OT TOMOBKM MHCTPYMEHTa ri-scope L, kak ykasaHo npoussoauTenem.
HecobniogeHue atoro TpeboBaHUsi MOXET NMOBMNUSITb Ha paboTy yCTpoOCTBa.

P " y
ri-scope L Ans B 9NEKTPOMArHUTHOM cpefe, yKasaHHOM Hke.
KNnueHT unu nonb3osatens ri-scope L gonxe Tb €10 8 yenosusx.
WcnbitaHus Ans koHTpons YpoBeHb HUTHas cpeaa: UHCTPYKUMU
WU3nyyeHuin
[Mpu paboTe uHCcTpymeHTa ri-scope L
Paavouanyyenne aHeprus
3 ans P
HF- Panuoranyete o Fpynna 1 (byvii. Creaoearensio, ero paguouacroToe
3nyeHme SIBNSIETCS OMEHb HUKVM 1 BPSIA NN
CISPR 11 6yner i Ha paboty
PAAOM 3NEKTPOHHBIX YCTPOACTB.
PapvouanyyeHme VIHCTPYMeHT ri-scope L npepHasHaveH ans
HF- Panvousnyuetive 5 oex y 8 Tom
Al V! Knacc B l4MCTIE PACTIONIOKEHHBIX B KUTTbIX KBApTanax u
cooTseTcTaMM ¢ IpaiioHax, HanpsIMYI0 MOAKITIIOYEHHBIX K CETU
CISPR 11 obuero KkoTopasi|
Xunbie 3aaHus.
ViaryueHme rapMoHMIeckx
KonebaHui He npumermo
|IEC 61000-3-2
Wanyuenme KonebaHuii
IE He
61000-3-3




y

fi-scope L ana [ 7 Cpeae, ykasanHon Hinke. KnewT wnn|
ti-scope L gomke ero yenosusx.
VicnsiTanve wa VicnbITaTentHbIi ypoBeHs no IEC Yposert OneKTpOMarHTHan cpepa:
NOMexoyCTORIMBOCTS 60601 cooTeeTCTBMS VHCTPYKUIM
[BrextpocTatideckuin Moo KonT. paspana: 8 KB Meron xon. [Moni AOTXHb GbITS AGpEBAHHEIMM,
paspsin (3CP) MeTo Bo3a. paspsaa: 2, 4, 8,15 kB| paspaga: 8 KB [PETOHHBIMM MM NOKPBITeIMI
eTon Bosa,  [(CPAMUNECKOT NAMTKO
IEC 61000-4-2 paspana: 2,4,
8,158 Ecriv non nokpeIT cuHTeTHYECKAM

[MaTepuanom, oTHocuTenbHas
[BnaxHOCTB AOMKHE COCTABNSTS HE
exee 30 %.

[BeicTpeie nepexomneie  [5/50 HC, 100 KT L, £ 2 kB

Inomexw/scrbilkm

He npamernvo

[KatecTeo HanpsikeHws nuTanms
lnomxHo cooTseTcTaOBATL
lcTaHnapTHeIM napameTpam
[KOMMEpUECKOTO MoMeLLeHVs unn

IEC 61000-4-4 [6onbHMubI.
05K He NPUMEHNMO [KauecTBo HanpsxeHs nuTanms
@ JAO/MKHO COOTBETCTBOBATHL
eTn IHanpsikerue + 2 kB lcraHaapTHEIM NapameTpam
[Pasoe HanpsiKeHie OTHOCHTENbHO IKoMMEpUECKOro oMeLe s un
IEC 61000-4-5 pemm [6oneHMLLL

Manenne wanprxenmm,

nepeGow u koneGaHms
HanpsikeHuA nuTanns &
lcooTaeTcTam ¢

IEC 61000-4-11
© 61000 1 nepuona u 70 % wanp:

<0 % nanpsenve & ceth A0

YPOBHS B TeueHve
0.5 nepuopa npw 0, 45, 90, 135, 180,
225, 270 v 315 rpanycax

0 % Hanpsxenns 8 ceTu Ao
icnbiTaTensHoro ypoBHA B TeveHite

lCeTi A0 MCNbITaTENLHOTO YPOBHS B
freverme 25-30 nepuoaos
lOnHothasHoe HanpsweHme: npu 0

SKEHUS B

He npumennmo

KawecTao wanpaxenms miarin
JaomkHO cooTBeTCTBOBaTL
lcTanaapTHeIM napametpan
lommepHeckoro nomewexws:
[GonbHMLLI.

rpanycax (50-60 )
30A/m

[MarruHoe none ¢ soAm MaranTHbIE NonA NPOMBILINGHHOM
HoMuHanLHbIMM acToTel AomKHbI GiTh Ha ypoBHe,
lohcbexrtaHbiMm 50/60 ru 50160 M IxapakTepHom AniA CTaHAapPTHOTO
luacToramu lMCONb308aHMS B KOMMepHecKoM
InomewieHwn unu neveGHoM
IEC 61000-4-8 [yupexaeHum
a & cetn A0 YPOBHS! ABNAGTCH VICTOMHUKOM NEPEMEHHOTO ToKa. CeTeroe
a0 yposHa.
" y “
fi-scope L 5 ¥ CPefe, yKa3aHHOW Huke. KivenT
unu nonb3osatens ri-scope L aomkeH ero yenosusx.
Vicnbiranive Ha MenbiraTensHbiii Yposers eKTDOMArHMTHAS CDOMA: MHCTOYKLIM
NoMexoycToMuMBOCTs | ypoBeHs no IEC 60601 | cootsetctams P PeA; pyKu
n
HaseneHHble Ipanviocesian He crieqyeT CNONB30BATL PSAOM C
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GARANTIE

Dieses Produkt wurden unter strengsten Qualitatsanforderungen produziert und vor
Verlassen unseres Werkes einer eingehenden Endkontrolle unterzogen.

Wir freuen uns, dass wir deshalb in der Lage sind eine Garantie von 2 Jahren ab
Kaufdatum auf alle Mangel, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler
zuriickzuftihren sind, gewahren zu konnen. Ein Garantieanspruch bei unsachgemafer
Behandlung entfallt.

Alle mangelhaften Teile des Produkts werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos er-
setzt oder repariert. Ausgenommen sind VerschleiBsteile.

Zusatzlich gewahren wir fir r1 shock-proof 5 Jahre Garantie auf die im Rahmen der
CE-Zertifizierung geforderte Kalibrierung

Ein Garantieanspruch kann nur dann gewahrt werden, wenn dem Produkt diese vom
Handler komplett ausgefiillte und abgestempelte Garantiekarte beigefiigt wird.

Bitte beachten Sie, dass Garantieanspriche innerhalb der Garantiezeit geltend ge-
macht werden missen

Uberprifungen oder Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit nehmen wir selbstver-
standlich gerne gegen Berechnung vor. Unverbindliche Kostenvoranschlage kénnen
Sie ebenfalls gerne kostenlos bei uns einholen.

Im Fall einer Garantieleistung oder Reparatur bitten wir Sie, das Riester Produkt mit
komplett ausgefiillter Garantiekarte an folgende Adresse zuriick zusenden:

Rudolf Riester GmbH Seriennummer bzw. Chargennummer
Reparaturen Abt. RR Datum, Stempel und Unterschrift des Fachhéndlers
Bruckstr. 31
D-72471 Jungingen
Deutschland

WARRANTY

This product has been manufactured under the strictest quality standards and has un-
dergone a thorough final quality

check before leaving our factory.

We are therefore pleased to be able to provide a warranty of 2 years from the date of
purchase on all defects, which can verifiably be shown to be due to material or ma-
nufacturing faults. A warranty claim does not apply in the case of improper handling.
All defective parts of the product will be replaced or repaired free of charge within the
warranty period. This does not apply to wearing parts.

For r1 shock-proof, we grant an additional warranty of 5 years for the calibration,
which is required by CE-certification.

A warranty claim can only be granted if this Warranty Card has been completed and
stamped by the dealer and is enclosed with the product.

Please remember that all warranty claims have to be made during the warranty period.
We will, of course, be pleased to carry out checks or repairs after expiry of the warranty
period at a charge. You are also welcome to request a provisional cost estimate from
us free of charge.

In case of a warranty claim or repair, please return the Riester product with the com-
pleted Warranty Card to the following address:

Rudolf Riester GmbH Serial number or batch number

Dept. Repairs RR Date, Stamp and signature of the specialist dealer
Bruckstr. 31
72417 Jungingen
Germany

GARANTIE

L'appareil a été fabriqué conformément a de strictes exigences de qualité et a été sou-
mis a un controle final soigneux avant de quitter nos usines.

Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi vous accorder une garantie de 2 ans a comp-
ter de la date de l'achat sur tous les vices du tensiométre incontestablement liés &
des défauts de matériaux ou de fabrication. Votre droit a garantie expire lors d'une
utilisation inadéquate de cet appareil. Tout droit a garantie expire dans les cas sui-
vants: manipulation incorrecte, non-respect du contenu du mode d'emploi, utilisation
de piéces de rechange ou d'accessoires d'autres fabricants, réparations entreprises de
facon autonome ou usure normale.

De plus nous confirmons pour le r1 shock-proof 5 ans de garantie pour l'étallonage
correspondant aux exigences de la certification CE.

Cette garantie exclut les défauts sur le lampes!

Tous les éléments défaillants sur lappareil seront gratuitement remplacés ou réparés
durant la période de garantie. Une prétention a garantie peut uniquement étre faite
valoir si la carte de garantie ci-jointe diment remplie et munie du cachet du revendeur
est jointe au tensiomeétre.

N'oubliez pas que les revendications de garantie doivent nous étre adressées durant
la période de garantie.

Des contréles ou réparations aprés expiration de la garantie peuvent bien sr nous étre
confiés mais vous seront alors facturés. Nous pouvons aussi vous adresser gratuite-
ment des devis sans engagement de votre part.

Pour toute garantie ou réparation, veuillez nous retourner l'appareil completmuni de la
carte de garantie diment remplie a l'adresse suivante:

Rudolf Riester GmbH Numméro de série/de lot

Abt. Reparaturen Date, Cachet et signature du revendeur
Bruckstr. 31
D-72417 Jungingen
Allemagne




GARANTIA

Este producto ha sido fabricado con las maximas exigencias de calidad, y ha sido so-
metido a un exhaustivo control final antes de salir de la fabrica

Esto nos permite ofrecerle una garantia de 2 afios a partir de la fecha de compra por
todos los fallos debidos demostrablemente a fallos de material o de fabricacién. La
garantia quedard anulada en caso de utilizacion indebida.

Durante el plazo de vigencia de la garantia, todos los componentes defectuosos del
producto serdn sustituidos o reparados gratuitamente. Quedan excluidos los compo-
nentes sometidos a desgaste

Para el r1 shock-proof ofrecemos ademds una garantia de 5 anos en total sobre la
calibracién en relacién a lo exigido por la certification CE.

La garantia solo serd vélida si se adjunta al producto esta tarjeta de garantia rellenada
integramente y sellada por el comerciante.

Tenga en cuenta que las reclamaciones por garantia deben presentarse dentro del
plazo de vigencia de la misma.

Naturalmente, una vez transcurrido el plazo de la garantia realizaremos gustosamente
cualquier comprobacion o reparacion mediante el correspondiente pago. Puede soli-
citar un presupuesto gratuito sin ningn compromiso.

En caso de prestaciones por garantia o reparacion, le rogamos envie el producto Ries-
ter, junto con la tarjeta de garantia rellenada en su totalidad, a la siguiente direccién

Rudolf Riester GmbH Ndmero de serie o de lote

Reparaturen Abt.RR Fecha Sello y firma del establecimiento especializado
Bruckstr.31
D-72471 Jungingen
Alemania

GARANZIA

Il presente apparecchio ¢ stato fabbricato in osservanza a severissimi requisiti di qua-
lita, e prima di lasciare la nostra fabbrica e stato sottoposto ad un accurato controllo
finale

Siamo pertanto lieti di poter fornire una garanzia di 2 anni a partire dalla data di
acquisto relativamente a tutti i difetti dell'apparecchio che siano dimostrabilmente ri-
conducibili a errori di fabbricazione.

La garanzia decade in caso di: manipolazione impropria dello strumento, mancata os-
servanza delle istruzioni d'uso, uso di parti di ricambio o di accessori di altra marca, in
caso di modifiche o riparazioni effettuate arbitrariamente dall'utente

e per la normale usura.

Addizionalmente concediamo una garanzia di 5 anni, richiesta nell ambito della certi-
ficazione CE, per la calibrazione del r1 shock-proof.

Eventuali difetti al lampadine sono esclusi dalla garanzia!

Tutte le parti difettose dell'apparecchio verranno sostituite o riparate gratuitamente
entro il periodo coperto da garanzia.

Il diritto di garanzia sussiste soltanto a condizione che all'apparecchio venga allegata
la presente Carta di garanzia compilata dal venditore in tutte le sue parti e debitamente
prowvista di timbro

Fare attenzione che i diritti di garanzia vanno fatti valere entro il periodo di garanzia.
Eventuali verifiche o riparazioni successivamente alla scadenza del periodo di garanzia
verranno naturalmente eseguite da parte nostra contro pagamento. | rispettivi preven-
tivi di spesa senza impegno si possono richiedere gratuitamente presso di noi.

In caso di garanzia o riparazione, si prega di ritornare l'apparecchio intero con relativa
Carta di garanzia compilata in tutte le sue parti al seguente indirizzo:

Rudolf Riester GmbH Numero di Serie risp. numero di carica

Abt. Reparaturen Data Timbro e Firma del Venditore specializzato
Bruckstr. 31
D-72417 Jungingen
Germania

FAPAHTUA

HacTosiluee uagenve npou3BeseHo C COGMIOAEHUEM CTPOXAWLIMX CTaHAapToB
Ka4yecTBa, U 0 Bbixoza B oGpalleHue Gbino

NoABEPrHYTO TLiATENbHON NPOBEPKe Ha COOTBETCTBUE KAaYECTBY.

;pM 3TOM coobLUaeM, YTO Mbl A@EM rapaHTVio Ha 2 roga co BPeMEHW MOKyMku
M3penus Ha criyyaii oGHapyXeHUsi B HeM Kakux-nnbo HeAoCTaTKoB 13-3a ethekToB
martepuana Unn npou3BOACTBEHHbIX 4edeKTOB. 2apaHTUiiHble obs3aTernb-

CTBa He PacnpOCTPaHSIKOTCS Ha Cryyan HenpaBUNbHOTO OBPaLLEHNs C U3enueM.

9a ToHomeTp r1 shock-proofmbl Aaem rapaHTuio 5 net Ha kanubposky, Tpebyemyto
CE-cepTudmkaumeit.

1ce pedbekTHble YacTy usgenust GyayT 3aMeHeHbl UM OTPEMOHTUPOBaHBI B TEYEHNE
rapaHTUiiHOro cpoka. OTO He pacnpocTpaHsieTcst Ha  GbiCTpoM3HalUMBaeMble
YacTU. ;peTeH3UN K Ka4ecTBy MPUHUMAIOTCS TOMbKO B TOM CIyyae, ecnn K U3Aeniio
npunaraeTcsi HacTOSIWMIA 2apaHTUMHBLIA TanoH, 3amnofiHEHHbIN W 3aBEPEHHbIi
neyaTbio aunepa.

;JOMHUTe, noXanyiicTa, YTo BCE MPETEH3UM NPUHUMAIOTCA B TEYEHWE rapaHTUAHOTO
nepvopa.

<asymeetcsi, Mbl GyjeM paabl MPOM3BECTU NMPOBEPKY WM PEMOHT W3AENMS 1 nocne
VICTEYEHNS CPOKa rapaHTuu, HO 3a nnary.

;oxanyiicTa, obpalaiTech K Ham Takke No NoBOAY NPeABapPUTENBHON OLIEHKN
3aTpart, KoTopasi BbINONHsETCs GecnnartHo. 1 Cryyae rapaHTUiiHBIX peknamauui, a
Takke [1151 NPOBEAEHNS PEMOHTa, OTNpaBLTe U3aenve

Riester BMecTe C 3anofiHeHHbIM 2apaHTUHBIM TaroHOM MO CrieayoLeMy azpecy:

Rudolf Riester GmbH 4epUiHbI HOMEp UNM HoMep NapTuK

Dept. Repairs RR aTa 2e4aTb M NoANUChL oULManbLHOTO aunepa
Bruckstr. 31
72417 Jungingen
Germany
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